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Ostrów Mazowiecka, dnia 11.07.2011r.

Szp.Pow.ZP.10-1/2011

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 193 000 euro 
na dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego 
 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

     Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois 68, na podstawie   art.  38   ust.  1 i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 pozycji 3 rozmiar igły również 18mm? Pozostałe parametry bez zmian”
Ad. 1 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 12 w pozycji 1,3 i 5 rozmiar igły również 50 mm? Pozostałe parametry bez zmian?”

Ad . 2 – Tak, dopuszczamy. . 

Pytanie 3 – „Pakiet 3, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści siatkę 20 x 30 cm lub 30 x 30 cm?”
Ad. 3 –  Dopuszczamy w rozmiarze 20 x 30 cm.
Pytanie 4 – „Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z kwasu glikolowego pokryty polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania: ok. 50% po trzech tygodniach, ok. 20% po 28 dniach, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian?”
Ad. 4 – Tak, dopuszczamy .
Pytanie 5 - „Pakiet 5, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści igłę przyostrzoną?”
Ad. 5 -  Według. SIWZ .
Pytanie 6 – „Pakiet 5, poz. 15 – „Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm?”

Ad. 6 -  Dopuszczamy igłę  26 mm. 
Pytanie 7 – „Pakiet 5, poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści igłę 65 mm?”

Ad. 7 –  Według  SIWZ.
Pytanie 8 – „Pakiet 5, poz. 17, 18 – Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?”

Ad. 8 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 9 – „Pakiet Nr 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści stapler o zszywce 5,9 x 3,9 lub 7,2 x 4,9 mm?”
Ad. 9 –  Tak dopuszczamy .
Pytanie 10 - „Pakiet Nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści staplery j.u?”
Ad. 10 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 11 – „Pakiet 6, poz. 3 – Czy Zamawiający w celu umożliwienia nam złożenia oferty wydzieli poz. 3 do odrębnego Pakietu?”
Ad. 11 –  Według SIWZ.
Pytanie 12 - „Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści: 

            poz. 1 dwie igły 3/8 koła



poz. 3 dwie igły 16mm?”

Ad. 12 -  Według. SIWZ .
Pytanie 13 – „Pakiet 11, poz. 11 i 13 – Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm?”

Ad. 13 -  Według SIWZ.
Pytanie 14 – „Dot. Pakietu Nr 5 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 
w w/w Pakiecie szwy wchłaniane wielowłókienkowe plecione (kwas poliglikolowy pokryte polikaprolaktonem i stearynianem wapnia okres wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe: 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach)?”

Ad. 14 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 15 – „Dot. Pakietu Nr 5, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę typu haczyk, bądź igłę o krzywiźnie 5/8 koła?”

Ad.15 –  Według SIWZ. 
Pytanie 16 – „Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4,5 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą 
o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian”

Ad. 16 – Nie dopuszczamy 
Pytanie 17 – „Dot. Pakietu Nr 7 poz. 6 – Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.”
Ad. 17 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 18 – „Dot. Pak. Nr 8 poz. 4 – Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić 
o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?”
Ad. 18 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 19 – „Dot. Pakietu Nr 8 poz. 10 – Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?”
Ad. 19 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 20 – „Dot. Pakietu Nr 8 poz. 11 – Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
o długości 27 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

Ad. 20 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 21 – „Dot. Pakietu Nr 8 poz. 12-13 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą 
o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu”

Ad. 21 –  Według SIWZ. 
Pytanie 22 – „Dot. Pakietu Nr 11 poz. 10-13 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą 
o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.” 

Ad. 22 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 23 – „Dot. Pakietu Nr 13, poz. 16 – Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 
o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?”

Ad. 23 – Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 24 – „Dot. Pak. Nr 13, poz. 17-18 – Zwracam się z prośbą o dopuszczenie 
w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.”

Ad. 24 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 25 – „Dot. pakietu nr 16 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwy wchłaniane monofilamentowe z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, okres wchłaniania 90-120 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 50%?”

Ad. 25 –  Według SIWZ. 
Pytanie 26 – Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 –
w pozycji nr od 1 do 14 i 17 plecionkę wchłanianą, powlekaną, syntetyczną wykonaną z polimerów kwasu poliklikolowego; powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 30%, czas wchłaniania 60-90 dni?”

Ad. 26 – Według SIWZ. .
Pytanie 27 – Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 – 
W pozycji nr 1,2,10,11,15,16,17,18 plecionkę wchłanianą, powlekaną, syntetyczną mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego; powlekaną mieszanką kopolimeru/glikolidu i laktydu stearynowo – wapniowego, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 30%, czas wchłaniania 56 – 70 dni?”
Ad. 27 – Według SIWZ. 
Pytanie 28 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 – 
W pozycji Nr 1,2 długość igły 20mm?”
Ad. 28 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 29 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 – 
w pozycji nr 10 i 17 długość nici 90 cm?”

Ad. 29 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 30 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 – 
W pozycji nr 11 długość igły 40 mm?”

Ad. 30 – Według SIWZ.
Pytanie 31 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 5 – 
W pozycji Nr 15 igłę 26 mm, ½ koła okrągłą i przyostrzoną i długość nici 75cm?”

Ad. 31 – Według SIWZ. 
Pytanie 32 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu  Nr 11 – 
W pozycji nr 2 długość igły 16,5 mm?”

Ad. 32 –  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 33 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 – 
W pozycji nr 3 długość igły 20 mm?”

Ad. 33 –   Tak, dopuszczamy .
Pytanie 34 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 – 
W pozycji nr 5 długość igły 19,5 mm?
Ad. 34 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 35 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „dot. Pakietu nr 11 – 
W pozycji nr 6,9 długość igły 25 mm?”

Ad. 35 –  Tak, dopuszczamy .
Pytanie 36 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 – 
w pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą o długości 25mm lub igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną 
o długości 24 mm i długości nici 45cm?”

Ad. 36 – Dopuszczamy igłę odwrotnie tnącą  o długości 25 mm .
Pytanie 37 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 długość igły 37mm lub igłę okrągłą 40 mm?”

Ad. 37 –  Według SIWZ. 
Pytanie 38 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 – 
W pozycji nr 12 igłę okrągłą 35mm?”

Ad. 38 –  Według SIWZ. 
Pytanie 39 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 11 – 
W pozycji nr 13 igłę okrągłą 40 mm?”

Ad. 39 – Według SIWZ. 
Pytanie 40 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu Nr 13 – 
W pozycji nr 13 długość igły 37 mm?”

Ad. 40 –  Według SIWZ. 
Pytanie 41 - Czy Zamawiający dopuszcza następujące pozycje: „Dot. Pakietu  Nr 13 -  
W pozycji Nr 17 długość igły 57 mm?”
Ad. 41 – Tak, dopuszczamy .
Pytanie 42. – „Pakiet Nr 14   W poz. Nr 2 nić 45 cm z osłoną i wagą , pozostałe parametry bez zmian  ?”
Ad. 42 -  Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 43 – Pakiet Nr  5 - „Czy Zamawiający  dopuszcza w pakiecie nr 5 szew o składzie i okresie podtrzymywania (50% po 18 dniach) zgodnym z SIWZ; 19-25% po 28 dniach ?”
Ad. 43 – Tak, dopuszczamy . 
Pytanie 44 – Pakiet Nr 11 - „Czy Zamawiający dopuszcza w poz.  7  iglę kosmetyczną/plastyczną o zakończeniu typu micro-point o długości 24 mm w miejsce igły kosmetycznej 26 mm ?”

Ad. 44- Tak, dopuszczamy .
Pytanie 45 – Pakiet Nr 11 – „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10 i 12 nitkę 90 cm w miejsce 75 cm Igła zgodna z SIWZ ?”
Ad. 45  - Tak, dopuszczamy . 

Pytanie 46 – Pakiet nr 11 – „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 11 igłę 39 mm 3/8 koła w miejsce igły 40 mm ½ koła ?”
Ad. 46 – Nie .  
Pytanie 47 – Pakiet Nr 11 – „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 11 igłę 37 mm w miejsce igły 40 mm ?”

Ad. 47  - Nie.
Pytanie 48 – Pakiet Nr 13 – „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 17 igłę 60 mm w miejsce 55 mm ?”
Ad. 48 – Tak, dopuszczamy . 

Pytanie 49 – Pakiet Nr 3 poz. 1  - „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3 poz. 1 siatkę chirurgiczną wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialną, niebarwioną     o wymiarach 10 x 15 cm,  grubości 0,45 mm, gramaturze 85 g/m2 , wielkości porów              0,65 x 0,65 mm ?”
Ad. 49   -  Według SIWZ. 
Pytanie 50 – Pakiet Nr 3 poz. 2  - „Czy Zamawiający  dopuści w Pakiecie  Nr 3 poz. 2  siatkę chirurgiczną wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialną, niebarwioną  o wymiarach  15 x 15 cm, grubości 0,45 mm, gramaturze 85 g.m2 , wielkości porów 0,65 x 0,65 mm ?”
Ad-50 -  Według SIWZ. 
Pytanie 51 – Pakiet Nr 3 poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3 poz. 3 siatkę chirurgiczną wykonaną z polipropylenu monofilamntowego, niewchłanialną, niebarwioną       o wymiarach 30 x 30 cm grubości 0,45 mm, gramaturze 85 g/m2 , wielkości porów             0,65 x  0,65  mm ?”
Ad. 51 – Według SIWZ.  
Pytanie  52 – Pakiet Nr 3 poz. 3  - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  siatki do leczenia  przepuklin w rozmiarze 30 x 30 cm? pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?”
Ad. 52  - Według  SIWZ .
Pytanie  53 – Pakiet Nr 6  poz. 3  - „Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylenu  ?”
Ad. 53 -  Według SIWZ.
Pytanie 54 – „Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  w ramach Pakietu nr 6 poz. 3 syntetycznego kleju tkankowego 0,5 ml w opakowaniu a`1 z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj.25 ampułek x 0,5 ml) ?”
Ad. 54 – Wyrażamy zgodę na zaoferowanie  kleju tkankowego 0,5 ml w opakowaniu a`1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości .
Pytanie 55 – „Czy Zamawiający  w Pakiecie Nr 6 poz. 4  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  wosku kostnego w opakowaniu a`12 z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Ad. 55  - Wyrażamy zgodę  na zaoferowanie  wosku kostnego w opakowaniu a`12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ,
Pytanie 56 – „Czy Zamawiający  w Pakiecie Nr 6 poz. 4  wymaga  zaoferowania wosku kostnego o składzie : wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu  ?”
Ad. 56 – Według SIWZ. 
Pytanie 57 – „Czy Zamawiający zgodzi sią na zaoferowanie w Pakiecie 11 w poz. 4,6 igły o długości 26 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?”

Ad. 57 – Tak , dopuszczamy . 

Pytanie  58 – „Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie  w Pakiecie 11  w poz. 1,3,4,6,8,9,10,11,12,13  igły odwrotnie tnącej  przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów  bez zmian ?”
Ad. 58 – Według SIWZ. 

Pytanie  59 – „Czy Zamawiający zgodzi się  na zaoferowanie  w pakiecie 11 w poz.  7 igły odwrotnie tnącej  nie kosmetycznej  przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów  bez zmian ?”
Ad. 59 – Według SIWZ .

Pytanie 60 – „Czy Zamawiający  zgodzi się  na zaoferowanie  w Pakiecie 11  w poz. 4,6 igły  o długości 26 mm  przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów  bez zmian ?”
Ad. 60 – tak , dopuszczamy .
Pytanie 61 – „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w pakiecie 11  w poz. 10  igły o  długości 30  mm  przy zachowaniu  wszystkich pozostałych  parametrów bez zmian  ?”
Ad. 61  - Według SIWZ. 

Pytanie 62 – „Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  w Pakiecie 11  w poz. 10 igły o długości 35 mm i krzzywiźnie3/6 koła przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów  bez zmian ?”

Ad. 62 – Według SIWZ. 
Pytanie 63 – „Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  w Pakiecie 11 w poz. 11 igły o długości 45 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?”

Ad. 63 – Według SIWZ .

Pytanie 64 – „Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  w pakiecie 11 w poz. 11 igły o  długości 40 mm i krzywiźnie  ½ koła  przy zachowaniu wszystkich pozostałych  parametrów bez zmian ?”

Ad. 64 -  Według SIWZ. 

Pytanie 65 – „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 11 w poz. 12 igły  o długości 30 mm przy zachowaniu  wszystkich pozostałych parametrów bez zmian  ?”

Ad. 65 – Według SIWZ . 
Pytanie 66 – „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w pakiecie 11  w poz. 12 igły o długości 35 mm i krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu wszystkich pozostałych  parametrów  bez zmian . 

Ad. 66 – Według SIWZ. 

Pytanie 67 – „Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  w Pakiecie  11 w poz. 10 igły o  długości 30 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?”

Ad. 67 – Według SIWZ .

Pytanie 68 – „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w Pakiecie 11 w poz. 11,13  nici o długości 75 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?”

Ad. 68 – Według SIWZ. 

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie 1 – „Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.”

Ad. 1 –  Nie wprowadzamy zmian do projektu umowy 
Pytanie 2 – „Prosimy o wydłużenie terminu reklamacji na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy wymieniać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem t: wizyta przedstawiciela, wymiana reklamowanego towaru.”
Ad. 2 – Nie wprowadzamy zmian do projektu umowy 
Pytanie 3 – „Wzór umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Zapis taki sprzeczny jest z art. KC oraz art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcjio w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%”

Ad. 3 – Nie wprowadzamy zmian do projektu umowy 
Pytanie 4 – „Dot. § 6 projektu umowy - Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie regulował należności za dostarczony w określonym przez Zamawiającego terminie, w związku z tym Wykonawca może wstrzymać dostarczanie towaru do Zamawiającego, co skutkować będzie otrzymaniem zamawianego towaru ze zwłoką.
Prosimy zatem o zmianę w/w punktu na: „Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia w zakresie jakości dostarczanych materiałów szewnych lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa wykonawcy do naliczenia kar umownych z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w §5 p. 1”.
Ad. 4 – Nie wprowadzamy zmian do projektu umowy 
Pytanie 5 – „Czy w celu miarkowania kar umownych  zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt. 1.2 i wypowiedzi na końcu zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru, ioraz wnosimy o obniżenie kar za zwłokę z 1% na 0,5 % ?”
Ad. 5 - Nie wprowadzamy zmian do projektu umowy 
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