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Certification

CERTYFIKAT 2019/43

Ostrow Mazowiecka, dnia 02.12.2020 r.

SPZ707.X1.381.23-2/2020 Do wszystkich, ktorzy ubiegajg si¢
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o szacunkowej warto$ci ponizej 214 000 euro na: zakup
sprzetu i aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien

publicznych (t.j Dz.U.2019.1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wyjasnia :

PAKIET NR 2- Kardiotokoegraf (cigza pojedyncza)

Pytanie 1: Dot. Pkt. 12 Mozliwos¢ podiaczenia stymulatora akustycznego ptodu
Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci podiaczenia stymulatora akustycznego

ptodu?
Ad.1 - Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Dot. Pkt. 20 Dwa zlacza RS-232 (do podigczenia systemu i urzadzen zewngtrznych
Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z jednym ztgczem RS-232 1 LAN?
Ad.2 —Zgodnie z SIWZ,

Pytanie 3: Czy Zamawiajacy wymaga aby aparat posiadal funkcj¢ ostrzegania w przypadku
monitorowania tetna matki za pomocg gtowicy US Weryfikacja miedzykanatowa?

Ad.3 — Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga .

Pytanie 4: Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowane kardiotokografy posiadaly wylgcznie
chtodzenie konwekcyjne a nie wentylatorowe? W obecnej sytuacji zwigzanej z epidemig wirusa
SARS CoV-2 wszystkie podjete $rodki poprawiajgce bezpieczenstwo pracownikow 1 pacjentow

majg ogromne znaczenie.

Ad. 4 — Konwekcyjne .



Pakiet nr 3 Lampa do fototerapii noworodkow

Pytanie 1 do pozycji 9 tabeli technicznej
Prosimy Zmawiajacego o dopuszczenie lampy o natezeniu promieniowania 35 pW/cm’nm

Ad. 1-Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 2 do pozycji 10 tabeli technicznej
Prosimy Zmawiajacego o dopuszczenie lampy z mata o rozmiarze 24.1 cm x 36.8 cm

Ad.2 — Zgodnie z SIWZ .
Pytanie 3 do pozycji 13 tabeli technicznej
Prosimy Zmawiajagcego o dopuszczenic lampy wyposazonej w diody LED emituja $wiatlo

niebieskie w widmie 450475 nm odpowiadajace szczytowej wartosci absorpcji dtugosci fali, przy
ktorej nastepuje rozktad bilirubiny (458 nm)2 bez koniecznosci regulacji w 3 zakresach?

Ad. 3 — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 4 do pozycji 15 tabeli technicznej
Prosimy Zmawiajgcego o dopuszczenie lampy niewymagajacej trybu odzwyczajania?

Ad.4 — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 5. Czy Zamawiajacy wymaga, aby lampa byla wyposazona w 2 sztuki dedykowanych
becikow wielorazowych, dzigki ktorym pacjent naswietlany nie wymaga zakladania okularkéw
ochronnych a mama oraz personel medyczny nie jest narazony na dziatanie $wiatla niebieskiego.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenia kar umownych wynikajacych z §4 ust.
1.1.2 i 1.1.3 do 0,5%"?

Ad.1 — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 7. Dotyczy punktu 10 parametry techniczne lampy do fototerapii noworodkow. Czy
zamawiajacy dopusci do przetargu mate o rozmiarze minimum 19cmx42cm ?

Ad. 7 - Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Dotyczy punktu 13 parametry techniczne lampy do fototerapii noworodkéw. Czy
zamawiajacy dopusci do przetargu system z regulacja w dwoch trybach pracy niski i wysoki.
Wysoki na poziomie >58uW/cm2 niski na poziomie >40hW/cm2.

Ad. 8 — Zgodnie z SIWZ .
Z powazaniem
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SPZZOZ w Ostrowi Mazowicckiej

— Artur-Whuk—

Sprawe prowadzi: Sekcja Zamowien Publicznych tel.: 29 746 37 03



