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  Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2008r.

Szp.Pow.ZP.7-4/2008


                            Do wszystkich ,








   którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia 

                                                                                             publicznego


Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                   nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej  206 000 Euro  na   dostawy 
                   wyrobów medycznych   dla  potrzeb  Szpitala  Powiatowego   im.  Marii   Skłodowskiej  –   
                   Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                   Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.   4  ustawy     z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19,  poz. 177        z późn. zm. )  modyfikuje  odpowiedzi z  dnia  09.04.2008r.  umieszczone na stronie pismo znak  Szp.Pow.ZP. 7-3/2008 dla Pakietów jak niżej poprzez ich anulowanie i odpowiada  ponownie.
PAKIET NR  7

Pytanie 1 – „Poz. 4-5 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników moczowodowych typ Nelaton i typ Couvelaire wyposażonych w nylonową prowadnicę?

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników moczowodowych typ Nelaton i typ Couvelaire skalowanych co 1cm? „

Ad. 1- Poz. 4-5  - Pyt. 1 -dopuszczamy, pyt. 2 – dopuszczamy .

PAKIET  NR  11

Pytanie 1 – „Poz. 1-6
1. Czy Zamawiający wymaga aby kaniule z dostępem do iniekcji wyposażone były w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały wskaźnik wypływu krwi w momencie wkłucia w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi?

3. Czy Zamawiający wymaga aby biomateriał z którego została wykonana kaniula został potwierdzony raportem z  opublikowanych badań klinicznych? Zastosowanie kaniul wykonanych z takiego biomateriału potwierdzonych w/w badaniami pozwoli obniżyć wskaźnik wczesnych powikłań kaniulacji, a tym samym zapewni bezpieczeństwo pacjentów oraz umożliwi stałe podnoszenie jakości usług medycznych.
Ad. 1 – Pyt. 1 – dopuszcza, pyt.2 – dopuszcza , pyt. 3 – dopuszcza .

PAKIET  NR  11

Pytanie 1 – „Poz. 8 – 

1 Czy Zamawiający wymaga aby „kaniula bezpieczna” była wyposażona w taki rodzaj zabezpieczenia, 
    którego konstrukcja chroni personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem, ( po jej 

    się o ostry metalowy zacisk – tzw pasywny system ochrony),a jednocześnie uniemożliwia powtórne użycie 

     cewnika? 
2. Czy „kaniula bezpieczna” ma posiadać foliowe zabezpieczenie wzdłuż cewnika zapobiegające    

    rozpryskiwaniu się resztek krwi wewnątrz wyrobu, minimalizując w ten sposób ryzyko nieoczekiwanej  

    ekspozycji na krew?

3. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w w/w pozycji kaniuli połączonej w jeden system wraz 

    przedłużaczem i zamkniętym systemem dostępu żylnego, zmniejszającym ryzyko zakażenia. Nowatorskie 

    użycie zamkniętego systemu dostępu żylnego zmniejsza ryzyko wycieku krwi, tym samym ograniczając   

    kontakt personelu z patogenami przenoszonymi droga krwi. Dodatkowo przedłużacz zmniejsza drażnienie   

    naczynia i ogranicza ryzyko mechanicznego zapalenia żyły ?”
Ad.1 - Poz. 8 -  pyt. 1 – dopuszcza,  pyt. 2 – dopuszcza,  pyt. 3 –dopuszcza .

PAKIET  NR  20

Pytanie 1 – „Poz. 1 -Czy Zamawiający wymaga filtra oddechowego mechanicznego o wadze nie większej niż 38g? 

Czy Zamawiający wymaga filtra oddechowego mechanicznego o przestrzeni martwej nie większej aniżeli 80ml?

Ad.1 – Poz. 2 – pyt.1 i pyt. 2 – dopuszczamy.

Pytanie 2 – „Poz. 2 -Czy Zamawiający będzie wymagał filtra o wadze nie większej niż 23g?

Czy Zamawiający wymaga filtra o przestrzeni martwej nie większej niż 36ml?”

Ad. 2 – Poz. 2 – pyt. 1 i pyt. 2 – dopuszczamy .

PAKIET  NR  38

Pytanie 1 – „Poz. 1-3, 13-17

1. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.  Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą     EN 455 ?"
Ad. 1 –  Poz.1-3, 13-17  : pyt. 1 – nie wymaga , pyt. 2 nie wymaga .

Z poważaniem 

