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      Ostrów Mazowiecka, dnia     12.06.2008r.

Szp.Pow.ZP.12-1/2008



      Do wszystkich , 

                                                                                         którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia  

                                                                                         publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                   nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   dostawy 
                   materiałów  opatrunkowych, materiałów   szewnych   i  wyrobów medycznych   dla  potrzeb  

                   Szpitala    Powiatowego     im.   Marii    Skłodowskiej   –   Curie   w   Ostrowi   Mazowieckiej

                   Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów  Opieki  Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy      z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (  Dz. U.  Nr  19,   poz.  177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

PAKIET  NR  1

Pytanie 1 – „Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 7 cm ?”

Ad.1  Pozycja  4 – Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 2 -  „Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania elastycznej siatki  opatrunkowej o szerokości 9 cm. ?”

Ad.2  Pozycja 5 – Zamawiający dopuszcza . 

PAKIET  NR  5 

Pytanie 1 – „Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 10 x 20cm x 20 cm ?”

Ad. 1 Pozycja 3 – Zamawiający dopuszcza wymiar 20 cm x 20 cm . 

PAKIET NR 6

Pytanie 1 -  „Poz. 1 – Czy   Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców  o długości 9,1 pakowanych po 24 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”
Ad.1 -  Poz. 1  -  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 – „Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie  przylepców o  długości 9,1 pakowanych po 12 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Ad. 2 – Poz. 2 –Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 3 – „Poz. 3 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 9,1 pakowanych  po 6 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Ad.3 - Poz. 3- Zamawiający dopuszcza..
Pytanie 4 – „Poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 9,1 pakowanych po 12 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Ad. 4  Poz. 9 –Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 5 – „Poz. 10 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  opatrunków jałowych w rozmiarze 7 cm  x 5 cm ?”

Ad 5  Poz. 10 -  Nie. Zamawiający opisał dokładnie przedmiot zamówienia .
Pytanie  6 – „Poz. 1,2,3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców na tkaninie wiskozowej pokrytych hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o wymiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego ?”

Ad. 6 – „Poz. 1,2,3 – Zamawiający dopuszcza ( w kolorze białym ) .
PAKIET  NR 10 

Pytanie 1 – „Pozycja  2 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych włókninowych 30 g 4 warstwowych 5 x 5 cm pakowanych a 2 szt.  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w opakowanie typu  pil pack ?”

Ad 1  Pozycja  2 – Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych jako chirurgiczne wyroby medyczne krótkotrwałego użytku tzn. sklasyfikowane w klasie IIA, regule 7 - -dotyczy pakietu Nr 10 pozycja 1,2,3,4 ?”

Ad.2  Pakiet Nr 10 - Zamawiający nie określił tego typu wymagań.  

Pytanie 3 – Czy należy zaoferować asortyment  sterylizowany w parze wodnej tj. metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta – dotyczy  Pakietu Nr 2 pozycja 4 i 5 , Pakietu Nr 10 pozycje 1,2,3,4 .

Ad. 3 –  Pakiet Nr 2 poz. 4 i 5 oraz Pakiet nr 10 poz. 1-4 –Zamawiający dopuszcza asortyment sterylizowany w parze wodnej .
PAKIET NR 12 

Pytanie 1 – „Pozycja 3  - Czy z powodu zaprzestania produkcji opatrunku o nazwie Medisorb H z rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm można wycenić opatrunek Medisorb H w rozmiarze 10 cm x 10 cm ?”

Ad 1 . Pakiet Nr 12  Poz. 3 – Nie . 

PAKIET  NR  14

Pytanie 1 – „Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wchłanianej gąbki hemostatycznej żelatynowej 7 x  5 x 0,1cm x 1 szt. ?”
Ad.1 – Pakiet Nr 14  pozycja  2 – Zamawiający dopuszcza .
PAKIET NR 15 

Pytanie 1 – „Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wchłaniającego środka hamującego krwawienie w rozmiarze 1,25 x 5 cm ?”

Ad.1 – Pakiet Nr 15  pozycja 1 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 2 – „Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  wchłaniającego środka hamującego krwawienie  w rozmiarze 7 x 10 cm ?”

Ad.2 – Pakiet nr 15  pozycja 2 – Zamawiający dopuszcza .  

PAKIET NR 24
Pytanie 1 – „Poz. 4 – Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji, gdzie wymagana jest igła 32 mm, również igłę 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?”

Ad.1 – Pakiet Nr 24  pozycja  4 – Nie. 

Pytanie 2 – „Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła o długości        30 mm lub igłę    odwrotnie tnącą o długości 24 mm ?”
Ad. 2 – Pakiet Nr  24  Poz.  4 – Nie. 

Pytanie 3 – „Czy Zamawiający  dopuści w  Pakiecie Nr 24 również szwy o czasie wchłaniania 50-80 dni, spełniające wszystkie pozostałe wymogi ?”

Ad 3 – Pakiet Nr 24 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 4 – „Czy Zamawiający  dopuści w Pakiecie Nr 24 długość nici 90 cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły jest większa niż 35 mm ?”

Ad.4  - Pakiet Nr 24 –Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 5 – „Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24 poz. 4 również wielkość igły 30 mm pozostałe parametry identyczne ?”

Ad.5 Pakiet Nr 24 poz. 4 – Zamawiający dopuszcza.

PAKIET  NR  26

Pytanie 1 – „Poz. 5 –Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie  w   poz. 5  gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą ?”

Ad 1- Pakiet Nr 26  poz. 5 – Nie .   

PAKIET  NR  27

Pytanie 1 – Pozycja  3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37 mm?”

Ad 1 – Pakiet Nr 27  pozycja 3 – Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający  dopuści w Pakiecie nr 27 poz. 4 również wielkość igły 36 mm, oprócz 37 mm, pozostałe parametry identyczne?”

Ad. 2 – Pakiet nr 27  poz. 4 – Zamawiający dopuszcza . 

PAKIET NR 30

Pytanie 1 – „Zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w  Pakiecie , gdzie wymagana jest igła tnąca , również  igłę  odwrotnie tnącą ?’
Ad.1 – Pakiet Nr 30 -  Nie  . 

Pytanie  2 – „Pozycja  10 i 11 – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu ?”
Ad.2 –  Pakiet Nr 30 pozycja 10 i 11 – Nie. 
Pytanie  3 – „Czy zamawiający  dopuści w Pakiecie Nr 30 poz. 10, 11 również długość  nici 76 cm, oprócz 75 cm. pozostałe parametry identyczne ?”
Ad.3  - Pakiet Nr 30  pozycja 10 , 11 – Zamawiający dopuszcza .
PAKIET NR  37

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający  w Pakiecie Nr 37 w pozycji 8 dopuści dren Penrose wykonany w 100% silikonu o długości 30 cm okrągły o średnicy 16 mm lub otwarty o szerokości 40 mm ?”

Ad.1   Pozycja  8 – Zamawiający dopuszcza .
PAKIET  NR  39 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający  pozycja 1 kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą GRIGGSA dopuści rozwiązanie równoważne tj zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera ?”

Ad.1 – Pakiet Nr 39 poz. 1 – Nie .
Pytanie 2 -  „Czy zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 39 pozycję 1 kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą GRIGGSA do odrębnego Pakietu ?”

Ad. 2 –  Pakiet nr 39 poz. 1 – Nie .
Pytanie 3 – „Pakiet Nr 24,26-29, 32-34 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania szwów w opakowaniach na których znajduje się opis w języku obcym ?”

Ad.3 -  Pakiet Nr 24,26-29,32-34 – Nie , zamawiający określił wymogi, że opis na opakowaniach ma być w języku polskim . 
PAKIET NR 40

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 pozycja 1 zestawy do wkłuć centralnych z cewnikiem antybakteryjnym pokrytym sulfadiazyną srebra i chlorheksydyną  7F/20cm ? Zestaw ma zawierać : trzyświatłowy cewnik antybakteryjny kontrastujący w promieniach rtg, z centralnymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi   z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużaczami z kolorowymi klamkami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozmiar 7F/20 cm, rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga wyposażone w strzykawkę z zastawką hemostatyczną w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia ?”
Ad.1 – Pakiet Nr 40 Pozycja 1 – zamawiający dopuszcza .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 40  pozycja nr  2  zestaw  do wkłuć centralnych  z czteroświatłowym cewnikiem antybakteryjnym pokrytym sulfadiazyną srebra i chlorheksadyną 8,5F/20cm . Zestaw ma zawierać: czteroświatłowy cewnik antybakteryjny kontrastujący w promieniach rtg, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z  zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystym i oznaczonymi przedłużaczami z kolorowymi klamkami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i  średnicy cewnika , rozmiar 8,5F/20 cm, rozmiar kanalików 16Ga/18Ga/18Ga/18Ga; wyposażone w odłączalną strzykawkę z zastawką hemostatyczną w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, prowadnicę, igłę wprowadzającą rozszarzadło?”

Ad 2- Pakiet Nr 40  pozycja 2 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 40 pozycja 3 zestaw do wkłuć centralnych pediatryczny 4F/13 cm? Zestaw ma zawierać pediatryczny cewnik rozmiar 4F/13 cm, rozmiar kanalików 22 Ga/22Ga wykonany z poliuretanu  , kontrastujący w promieniach rtg, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystym i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem  łącznikami Luer Lock , oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów,  długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika , prowadnicę ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące dodatkowa miękka kaniula do wprowadzania cewnika  ?”
Ad. 3 – Pakiet Nr 40  pozycja  3 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 4  - „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 40  pozycja 4 zestaw do wkłuć centralnych z  z trzyświatłowym cewnikiem do hemodializy 12F/20 ? Zestaw ma zawierać trzyświatłowy cewnik do hemodializy rozmiar 12F/20 cm, rozmiar kanalików 16Ga/12Ga/12Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach rtg, z  centymetrowymi znacznikami głębokości, z integrowanymi z cewnikiem przezroczystym i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem  łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, odłączalną strzykawką z zastawką hemostatyczną w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia z membraną uszczelniającą do wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzało dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnicę z końcówką; ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzającą; skrzydełka mocujące; strzykawkę; skalpel; koreczki  ?”
Ad.4 – Pakiet Nr 40  pozycja 4 –  Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 5 – „Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 40 pozycja nr 5 zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem do szybkich infuzji 8,5F/16 cm ? Zestaw ma zawierać : trzyświatłowy cewnik do szybkich infuzji 8,5/16cm, rozmiar kanalików 14Ga/16Ga/16Ga, wykonany z poliuretanu , kontrastujący w promieniach rtg, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem  przezroczystym i  oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem  łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzało dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadni8cę „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzającą; ruchome skrzydełka mocujące; z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki ?”
Ad. 5 – Pakiet Nr 40 poz. 5 –Zamawiający  dopuszcza .
PAKIET NR 44

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 44 pozycja nr 1 i 2 masek tlenowych wykonanych z przeźroczystego PCV i złączem do drenu tlenowego ?”

Ad.1 – Pakiet Nr  44 poz. 1, 2 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 2  - „Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 44 pozycja nr 3 masek tlenowych wykonanych z przeźroczystego PCV i złączem do drenu tlenowego ze wskaźnikiem częstości oddechu ?”

Ad.2 – Pakiet Nr 44 poz. 3 – Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 44 pozycja nr 4 i 5 masek tlenowych z regulowaną  zastawką Venturiego wykonanych wz przeźroczystego PCV i drenem tlenowym 180 cm ?”:

Ad. 3  - Pakiet Nr 44 poz. 4,5 - Zamawiający dopuszcza .
Zapisy SIWZ. 

Pytanie  - „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przypadku ofert na dostawę materiałów opatrunkowych.?”

Ad.  – Tak .

Projekt umowy

Pytanie 1 - Projekt umowy – Czy zamawiający  wyrazi zgodę na dodanie paragrafu o następującej treści : „1.Zzamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną  w wysokości 10% wartyości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający , 2. w razie opóźnienia w zapłacie  Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 1% brutto za każdy dzień opóźnienia”?

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w  § 2 – Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

- W przypadku , gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy , 80% ilości  towarów  określonych , w niniejszej umowie, okres obowiązywania  umowy automatycznie przedłuża się  do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej  jednak niż na okres 4 lat  od dnia jej podpisania ?”

Pytanie 3 – „Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na tzw. „cito” z 24 na 48 godz. ?” 

Pytanie 4 – „Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu zamieszczonego w  § 5 ust. 3 ?”

Pytanie 5 -  „Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego  zapisu w § 6 ust. 1.2 wzoru umowy : „ w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej partii towaru nie dostarczonego  w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości  nie dostarczonej dostawy, jednocześnie zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia  różnicą w cenie Wykonawcy”.

Ad 1, 2,3 ,4, 5  -  Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do projektu umowy .  










Z  poważaniem
