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       Ostrów Mazowiecka, dnia   14.08.2008r.

Szp.Pow.ZP.16 -1/2008



       Do wszystkich,

                                                                                          którzy ubiegają się o udzielenie 

                                                                                          udzielenie zamówienia publicznego   

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                    nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na zakup i dostawy 
                    odczynników  wraz  z  dzierżawą  analizatora  do   immunochemii   dla    potrzeb   Centralnego 

                    Laboratorium   Analitycznego    Szpitala     Powiatowego     im.   Marii   Skłodowskiej  –   Curie   

                    w   Ostrowi    Mazowieckiej     Samodzielnego       Publicznego    Zespołu     Zakładów   Opieki

                    Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19 ,poz. 177  z późn. zm. )  wyjaśnia  :

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający wymaga analizatora pracującego w technice detekcji chemiluminescencyjnej ?”

Ad. 1 – Zamawiający nie wymaga analizatora pracującego w technice detekcji chemiluminescencyjnej ale dopuszcza do udziału w postępowaniu analizator pracujący w oparciu o tą metodę .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający wymaga  analizatora z chodzonym do temperatury lodówki (2-8C) kompartymentem odczynnikowym – tylko taki analizator  zapewnia chlodzenie odczynników zapewniające brak konieczności ich wyjmowania z analizatora i przenoszenia do lodówki między przerwami w pracy ?”

Ad. 2 – Zamawiający nie wymaga analizatora z chłodzonym  kompartymentem odczynnikowym ale dopuszcza zaoferowanie takiego analizatora .
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuści analizator bez specjalnie dedykowanego  detektora piany ?Detektor cieczy obecny w analizatorze kontroluje integralność pobieranych próbek i odczynników i wyczuwa ewentualne pęcherzyki powietrza (powstające np.  na skutek spienienia cieczy) sygnalizując w wypadku ich  znalezienia  ostrzeżenie dla Użytkownika ?”

Ad. 3 –  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora bez  specjalnie dedykowanego detektora piany ale z detektorem cieczy  spełniającym funkcje detektora piany .
Pytanie 4 – „Czy Zamawiający dopuści analizator o następującej stabilności kalibracji, gwarantowanej przez  producenta w  ulotkach testów: dla TnI , CKMB, mioglobiny, HBsAg, aHBs – 56 dni, dla estriadiolu, testosteronu 14 dni, dla pozostałych testów 28 dni  ?”

Ad.4 – Zamawiający dopuści analizator o wymienionej stabilności kalibracji dla poszczególnych 

testów .
Pytanie 5 – „Czy Zamawiający dopuści analizator nie wykonujący badania HBA1C , o ile oferent zapewni ich wykonanie w laboratorium zewnętrznym  spełniającym wymogi Zamawiającego ?”

Ad.5 –  Zamawiający  wymaga zaoferowania analizatora, na którym można wykonywać wszystkie badania w formularzu asortymentowo-cenowym .
                                                                                                                Z  poważaniem 

