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      Ostrów Mazowiecka, dnia   25.07.2008r.

Szp.Pow.ZP.15-1/2008



      Do wszystkich ,








      którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia 

                                                                                         publicznego
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                   nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   dostawę 
                   i montaż sprzętu i aparatury medycznej dla  potrzeb  Szpitala    Powiatowego     im.   Marii    
                  Skłodowskiej   –   Curie   w   Ostrowi   Mazowieckiej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu 
                  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy      z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (  Dz. U.  Nr  19,   poz.  177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

PAKIET  NR  1

Pytanie 1 – „Czy zapis w pkt. 29 „W przypadku mankietów wielorazowych min. 5 szt. każdego rodzaju” należy rozumieć jako oczywistą omyłkę pisarską, a słowo „wielorazowych” powinno być zastąpione zwrotem „jednorazowych”?. Przy tak dużej ilości mankietów (w sumie 15 szt.) spotykaną praktyką jest wymóg elementów jednorazowych ?”

Ad.1 -  Tak, w pkt.29 zaszła  omyłka pisarska , słowo „wielorazowych” należy zastąpić  słowem „jednorazowych” .   
PAKIET  NR 3 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu fantomy oraz urządzenia pomiarowe do kontroli jakości parametrów w pracowni rentgenowskiej  równoważne co do przeznaczenia z opisanymi w SIWZ.

Ad.1 –  Prosimy   o uwzględnienie nazw własnych  fantomów i urządzeń pomiarowych według złożonego zapotrzebowania .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający wymaga aby fantom do pomiaru rozdzielczości niskokontrastowej może być wbudowany w inny oferowany fantom z zestawu 2 czyli zestawu do pracowni rentgenowskiej z radiologią cyfrową pośrednią i  fluoroskopią (skopia w par. RTG ramię C)?”

Ad.2 –  Fantom do pomiaru rozdzielczości niskokontrastowej może być wbudowany  w inny fantom, jeżeli tak właśnie jest w przypadku zamawianego konkretnego zestawu .
Pytanie 3 - ”Czy Zamawiający rozumie pod pojęciem „2.3 Uchwyt fantomu”? Czy ma to być uchwyt do zamocowania fantomu na statywie  odległościowym (który to w przypadku aparatu RTG z ramieniem C nie występuje), czy też może Zamawiającemu chodzi o statyw dystansowy stosowany zazwyczaj z filtrem ekwiwalentnym pacjenta ?”

Ad. 3 – W pkt. 2.3  dotyczy uchwytu do fantomu ALPHA, służącego do montażu fantomu na ścianie do prześwietleń (stojak do zdjęć klatki piersiowej).
Pytanie 4 – „Czy Zamawiający w punkcie 1.4. dokonał pomyłki pisarskiej ? Czy Zamawiającemu chodzi o dozymetr  z  detektorem do pomiaru dawki a nie densytometr ?”

Ad. 4 –  W  pkt. 1.4.  podany jest densytometr DENSOZVIEK 2TR do testowania jakości wydruków laserowych i dozymetr ALPHA PLUS z detektorem FINGER do pomiaru powtarzalności dawki .  
PAKIET  NR  4

Diatermia krótkofalowa 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o następujących parametrach :

· Częstotliwość generatora 27,12 Mhz

· Rodzaj emisji: ciągła i pulsacyjna 

· Automatyczne dostrajanie 

· Moc wyjściowa  dostrojenie w zakresie 0-400W (emisja ciągła),

· 0-1000W (emisja pulsacyjna)  ustawianie wstępnej mocy kontrolnej

· Czas trwania pulsu 400 mikrosekund

· Częstotliwość powtarzania impulsu dostrojona w zakresie 20-200Hz  w 10 etapach

· Zegar 0-30 minut, wyświetla pozostały czas leczenia, automatyczne wyłączenie mocy na końcu leczenia i akustyczny sygnał ostrzegawczy obsługującego aparaturę

· Zasilanie 230V, 50Hz

· Pobór mocy 2000VA

· Wymiary 56x38x83cm

· Waga 50 kg

· Klasa bezpieczeństwa I typ BF

· Ciekłokrystaliczny , dotykowy , kolorowy wyświetlacz

· Bank  gotowych programów terapeutycznych

· Możliwość wprowadzania własnych programów treningowych 

· Encyklopedia

· Skala progu bólowego

· Archiwum pacjenta (kartoteka: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skala bólu, spis zabiegów wykonanych pacjentowi, możliwość  przejścia do zabiegu  bezpośrednio z kartoteki)?”
Ad. 1 –  Nie .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 Diatermia krótkofalowa dopuści urządzenie posiadające średnią moc impulsu :

·  przy pracy jednokanałowej w zakresie 25 – 875 Hz

·  Przy pracy dwukanałowej w zakresie 25 – 500 Hz 

Oraz posiadające wymiary 36x38x93 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów ?”

Ad. 2 -  Nie .
PAKIET  NR  5

Aparat do wykonywania zabiegów prądami ……

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał kartotekę pacjenta umożliwiającą m.in. zapis następujących informacji pacjenta: dane osobowe, rodzaj schorzenia , skala bólu, spis  zabiegów wykonywanych pacjentowi, możliwość szybkiego przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta ?”
Ad. 1 -   Nie .
PAKIET  NR  6

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści cieplarkę do ogrzewania płynów infuzyjnych różniącą się jedynie od  parametrów wymaganych w zakresie :

- Pojemność użytkowa 55 litrów

- Możliwość ustawienia jednej na drugiej , wymiary podstawy (szer. x głęb.) x 56 cm ?”

 Ad.  1 -   Nie . 

 SIWZ. 

Pytanie 1 - -„Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób ,że przedłuży termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy ?”

Ad.1 .  Tak. 
Pytanie 2 – „Czy zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 4 projektu umowy w ten sposób, że zmienia :

a) § 4 ust.1.2. wysokość kary umownej na o,2 % wartości  niedostarczonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy nieterminowym podjęciu działań określonych w § 1 .

b) § 4 ust.1.3 wysokość kary umownej na 0,2% wartości  uszkodzonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy nieterminowym podjęciu działań określonych w § 2 ?”

Ad.2 -  Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do § 4 projektu umowy .  










Z  poważaniem
                                                                                                       Lek. Andrzej Sawoni





                                                     Dyrektor

