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       Ostrów Mazowiecka, dnia    09.04.2008r.

Szp.Pow.ZP.7-3/2008


                               Do wszystkich ,








        którzy ubiegają się o udzielenie  zamówienia







        publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                    nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej  206 000 Euro  na   dostawy 
                    wyrobów medycznych   dla  potrzeb Szpitala  Powiatowego   im.  Marii   Skłodowskiej  –   
                    Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                    Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19,  poz. 177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

 Dotyczy  SIWZ.

Pytanie 1 – „Zwracam się do   zamawiającego o dopuszczenie składanie oferty jedynie                                                             z oświadczeniem o posiadaniu dokumentów dopuszczających z adnotacją dostarczenia dla Zamawiającego na każde żądanie lub przed podpisaniem umowy. Ułatwi to Zamawiającemu na sprawniejsze  weryfikowanie ofert jak i Wykonawców szybsze przygotowanie dokumentacji przetargowej?”

Ad.1 - Nie.   Zgodnie z art. 38 ust. 5  ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający nie może  wprowadzać  zmian i modyfikować  warunków udziału w postępowaniu .

Dotyczy wzoru umowy 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu zamieszczonego w § 5 ust.3 ?”

Ad.1 -  Nie .

Pytanie 2 -  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 2 : w przypadku , gdy Zamawiający  nie zamówi  w okresie obowiązywania umowy , 80% ilości towarów określonej , w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę  umowy w takim (80 %) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania  ?”

oraz 

- zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości  określonej w niniejszej umowie ?”. 

Ad. 2 –  Nie .  
PAKIET NR 1

Pytanie 1 -  „Poz. 27 – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w/ pozycji z pakietu. Według naszej wiedzy na rynku medycznym nie ma cewników Pezzer`a w rozmiarze Ch38?”

Ad.1 – Poz. 27 – Nie. 
PAKIET  NR  2

Pytanie 1 – „Poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu ?”.

Ad.1 – Poz. 3  Zamawiający wydziela i tworzy Pakiet nr 2A
            Wadium dla Pakietu Nr 2 wynosi – 110,00 zł.
                           Dla pakietu Nr 2A wynosi – 30,00 zł.

Pytanie 2 – „Poz. 1-Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający będzie wymagał cewników do odsysania w układzie zamkniętym w zakresie rozmiarze Ch12-Ch14?”

Ad. 2  - Poz. 1 –Tak.
PAKIET NR 3 

Pytanie 1 -  „Poz. 6,7 i 8 . Czy Zamawiający zaoferowanie drenów do odsysania pola operacyjnego o dł.210 cm. ?”

Ad.1 – Poz. 6,7 i 8 –Tak. 
Pytanie 2 „Poz. 20-22 . Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie  wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Ad.2 –  Zamawiający wydziela z Pakietu Nr 3 pozycje  od 13 – 22 i tworzy Pakiet Nr 3 A
             Wadium dla Pakietu Nr 3 wynosi – 210,00 zl.

                            dla Pakietu Nr 3 A wynosi – 40,00 zł. 

Pytanie 3 – „Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji od 13 do 22 i utworzenie oddzielnego pakietu ?”

Ad.3 –  Tak . 
Pytanie 4 – Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pozycji 12 drenu z trokarem  o rozmiarze 16F zamiast 12 F ?”

Ad.4 -  Nie dopuszcza .  
PAKIET  NR 5
Pytanie 1 – „Poz.4 .zwracamy się  do zamawiającego zaoferowanie rurki int. bez mechanizmu regulacji i zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia .W razie odmowy prosimy o wydzielenie  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty szerszemu  gronu oferentów   co wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert ?”

Ad.1 – Nie.
Pytanie 2 -  „Poz. 7 . Zwracamy się  prośbą o dopuszczenie rurki tracheotomijnej bez zewnętrznego systemu  automatycznej  kontrolujący i ograniczający zmiany ciśnienia w mankiecie ?”.

Ad.2 – Nie
Pytanie 3 – „Poz. 8 i 9 . Zwracamy się o wydzielenie  tych pozycji do oddzielnego  pakietu ?”

Ad. 3 –  Nie.
PAKIET  NR  7 

Pytanie 1 – „Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji od 9 do 12 jako oddzielnego pakietu ?”

Ad.1 –   Zamawiający wydziela pozycję od 9 do 12 i tworzy Pakiet Nr 7A 
              Wadium dla pakietu Nr 7  wynosi –  20,00

                             dla Pakietu Nr 7A  wynosi – 60,00 zł.

Pytanie 2 – „Poz. 4-5 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników moczowodowych typ Nelaton i typ Couvelaire wyposażonych w nylonową prowadnicę?

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników moczowodowych typ Nelaton i typ Couvelaire skalowanych co 1cm?

Ad.2 – Tak.
Pytanie 3- „Poz. 7-8 -Czy Zamawiający wymaga aby w skład zestawu do cystotomii wchodził plaster mocujący?

Ad.3 – Tak.
Pytanie 4 – „Poz. 9- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników naczyniowych do żyły pępowinowej od długości w zakresie 36-40cm.?”

Ad. 4 -  Tak, Pakiet Nr 7 A .
PAKIET  NR  8
Pytanie 1 – „Poz.1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu do ssaka o długości 2100 oraz średnicy 7x10mm lub 5,6x8 mm ? ”

Ad.1 – Poz. 1 .Zamawiający dopuszcza rozmiar  6x8x2100mm. 
Pytanie  2 – „Poz. 1. Zwracamy się  o dopuszczenie zaoferowanie drenu do ssaka w rozmiarze  6x8x2100  lub  8x10x2100  ?”

Ad. 2  –  Poz. 1 -Zamawiający dopuszcza rozmiar 6x8x2100 mm..  

PAKIET NR  11

Pytanie 1 -  „Poz. 9. Czy Zamawiający będzie wymagał aby korek do venflonów posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka co zapewnia pełną aseptyczność produktu podczas otwarcia  i aby w celu zapewnienia pełnej kompatybilności korki były tego samego producenta co kaniule ?”

Ad.1 –   Zamawiający opisał wymogi  w  pkt. 4   pod Pakietem  11 . 
Pytanie 2 – „Poz. 1-6
1. Czy Zamawiający wymaga aby kaniule z dostępem do iniekcji wyposażone były w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały wskaźnik wypływu krwi w momencie wkłucia w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi?

3. Czy Zamawiający wymaga aby biomateriał z którego została wykonana kaniula został potwierdzony raportem z  opublikowanych badań klinicznych? Zastosowanie kaniul wykonanych z takiego biomateriału potwierdzonych w/w badaniami pozwoli obniżyć wskaźnik wczesnych powikłań kaniulacji, a tym samym zapewni bezpieczeństwo pacjentów oraz umożliwi stałe podnoszenie jakości usług medycznych.
4. Czy Zamawiający w przypadku kaniuli do wlewów dożylnych  pod pojęciem „samozamykający się zawór górnego portu” będzie rozumiał samodomykający się koreczek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu , niekontrolowanemu otwarciu się portu chroniącego przed zakażeniami? „

Ad. 2  - Poz. 1 – 6 - Pyt. 1,2,3,4  – Tak.
Pytanie 3 – „Poz. 8 -Czy Zamawiający pod pojęciem „nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania” będzie rozumiał „kaniule bezpieczne” nie posiadające  żadnych ostrych elementów  wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę? Pragniemy nadmienić, iż osłona zabezpieczająca z ostrymi krawędziami może być równie ostra jak sama igła.

1. Czy Zamawiający wymaga aby „kaniula bezpieczna” była wyposażona w taki rodzaj zabezpieczenia, którego konstrukcja chroni personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem, ( po jej aktywacji, końcówka igły chowa się całkowicie wewnątrz wyrobu, eliminując w ten sposób ryzyko zadrapania się o ostry metalowy zacisk – tzw pasywny system ochrony),a jednocześnie uniemożliwia powtórne użycie cewnika? 

2. Czy „kaniula bezpieczna” ma posiadać foliowe zabezpieczenie wzdłuż cewnika zapobiegające rozpryskiwaniu się resztek krwi wewnątrz wyrobu, minimalizując w ten sposób ryzyko nieoczekiwanej ekspozycji na krew?

3. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w w/w pozycji kaniuli połączonej w jeden system wraz z przedłużaczem i zamkniętym systemem dostępu żylnego, zmniejszającym ryzyko zakażenia. Nowatorskie użycie zamkniętego systemu dostępu żylnego zmniejsza ryzyko wycieku krwi, tym samym ograniczając kontakt personelu z patogenami przenoszonymi droga krwi. Dodatkowo przedłużacz zmniejsza drażnienie naczynia i ogranicza ryzyko mechanicznego zapalenia żyły.

Ad.3 – Poz. 8 – Pyt. 1 – Tak, będzie rozumiał „kaniula bezpieczna” ; pyt. 2,3,4  - Tak .
PAKIET  NR  12 
Pytanie 1 – „Poz. 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu żylnego o minimalnym przepływie 27 l/godz.

Ad. 1 – Dopuszczamy. 
PAKIET  NR  17

Pytanie 1 – „Uprzejmie prosimy o dopuszczenie  w pozycji 7 systemu do mocowania filtra zewnątrzoponowego do skóry pacjenta jako oddzielnego zestawu .

Ad.1 –  Zamawiający wyraża zgodę .
Pytanie 2 – „Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pozycji 9 igły Tuchy o długości 115 mm ?”

Ad.2 -  Dopuszczamy.
PAKIET NR  18

Pytanie 1 – „Poz.10 .Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły 0,6x60  23 G x 2 2/5 spełniające resztę postawionych warunków przez Zamawiającego ?”
Ad.1 – Poz. 10 - Nie. 

Pytanie 2 – „Poz. 16,17 . Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania strzykawki  50-60 ml do pomp z podwójną skalą pomiarową co pozwala na dokładny odczyt napełniania strzykawki  w każdym położeniu  strzykawki oraz  cztero stronne podcięcie tłoczyska w celu  pewnego zamontowania strzykawki w pompie ?”

Ad. 2 – Poz.16,17 – Dopuszczamy.
Pytanie 3 – „Poz. 21 .Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do nakłuć mostka w rozm.        16 G x 50 mm ?”

Ad.3  -  Poz. 21 – Nie. 
Pytanie 4 – „Strzykawki j. poz. 12-15 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na uż. bez rozszerzonej skali ?”

Ad.4  – Poz. 12-15  - Tak, dopuszczamy . 

Pytanie 5 – „Poz. 20 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanie strzykawki 50ml z zamontowaną igłą w rozmiarze 2.0x32mm. ?”

Ad.5  - Poz. 20 – Tak, dopuszczamy. 
Pytanie 6 - Poz. 21 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji do nakłuć mostka w rozm. 16Gx30mm lub 16Gx47mm ?”.  

Ad.6 – Poz. 21 - Nie. 
PAKIET  NR  19

Pytanie 1 – „Poz. 1-2 .Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający wymieniając producentów strzykawek posiadających dopuszczalne rozmiary nie powinien wymienić nazwy BD Perfusion lub BD Plastipak? Według naszej wiedzy firma Becton Dickinson nie produkuje strzykawek o nazwie użytej w siwz tj. BD Precise ?”

Ad.1 – Poz. 1-2 – Producent pomp infuzyjnych przekazał na piśmie informację o podanych producentach strzykawek .   
PAKIET  NR  20

Pytanie 1 – „Poz. 1 -Czy Zamawiający wymaga filtra oddechowego mechanicznego o wadze nie większej niż 38g? 

Czy Zamawiający wymaga filtra oddechowego mechanicznego o przestrzeni martwej nie większej aniżeli 80ml?

Ad.1 –  Poz.1  - Pyt. 1 i 2 – Tak.
Pytanie 2 – „Poz. 2 -Czy Zamawiający będzie wymagał filtra o wadze nie większej niż 23g?

Czy Zamawiający wymaga filtra o przestrzeni martwej nie większej niż 36ml?”

Ad. 2 – Poz. 2 pyt. 1 i 2 –Tak.
PAKIET  NR 21

Pytanie 1 – „Poz. 2 dopuści układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie 2 ramiona             dl. 180 cm. z obrotowymi łącznikami  22F, trójnikiem i kolankami z portem luer i złączem 22F/15F, dodatkowe ramie 120 cm z  workiem oddechowym  nie zawierającym lateksu o pojemności 2 litrów ?”

Ad.1 –  Poz. 2 – Tak.
Pytanie 2 – „Poz. 3 i 11 wydzieli pozycje do oddzielnych ?”
Ad.2 –  Zamawiający wydziela poz. 3 i poz. 11 i tworzy Pakiet Nr 21 A
             Wadium dla Pakietu Nr 21 wynosi – 360,00 zł.

                            dla Pakietu Nr 21 A wynosi -30,00 zł.    

PAKIET  NR  25

Pytanie 1 – „Poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego  o dopuszczenie zaoferowania papieru do EKG w rozm.  130x135 EK-53  370 kartek ponieważ chyba źle został określony  rozm. w  SIWZ ?”

Ad. 1. –Poz. 1 - Zamawiającemu chodzi o rozm. papieru 130 x 135 .
Pytanie 2 – „Poz. 6.  Zwracamy się  z prośbą o dopuszczenie papieru w rozm. 90x90x200 spełniające pozostałe parametry ?”

Ad.2 – Poz. 6 – zamawiający wyraża zgodę  na rozm. papieru 90x90x200 .
Pytanie 3 – „Poz. 13  - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania papieru o szer. 50 mm  i długości 30 m ?”

Ad. 3 –  Poz. 13 – Tak.
PAKIET  NR  26

Pytanie 1 – „Poz. 3 -Czy Zamawiający będzie wymagał elektrody do badań Holtera wyposażonej w tarkę na folii zabezpieczającej, której celem jest usunięcie złuszczonego naskórka?
Ad. 1 – Poz. 3 – Dopuszczamy. 
PAKIET NR  30

Pytanie 1 – „Poz. 4 . Zwracamy się do Zamawiającego  z prośba o wyłączenie  tej pozycji do oddzielnego Pakietu ?”

Ad. 1 –  Nie . poz. 4 została zmodyfikowana przez Zamawiającego .
PAKIET  NR  31

Pytanie 1 – Poz.  1. Prosimy o wyłączenie  wym. pozycji do oddzielnego pakietu  ?”

Ad.1 – Nie.
Pytanie 2 – „Poz. 2b,2c- Zwracamy się o dopuszczenie worków do dobowej zbiórki moczu ze standardowym portem igłowym. Spełniającym wszelkie  pozostałe wymogi SIWZ ?”. 

Ad.2 – Nie . Dopuszczamy długość drenu 90 cm. 
Pytanie 3 –„Poz. 3 .Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu ze standardowym  drenem o dużej średnicy wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniającym swobodny i skuteczny odpływ moczu, z zastawką antyzwrotną, standardowym portem igłowym, dodatkowym elementem wzmacniającym w miejscu połączenia drenu z komorą  zapobiegającym jego zaginaniu, z komorą pomiarową o pojemności  500 ml (podzieloną na cztery zintegrowane komory pośrednie) o bardzo wysokim stopniu dokładności pomiaru- co 1 ml do 4 ml do 50 ml ( w komorze wstępnej) i co 5ml do 500 ml ( w pozostałych komorach); komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie  wewnętrzne w systemie . Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt konkretnego producenta co uniemożliwia większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert w przedmiotowym zakresie ?”
Ad. 3 –  Poz. 3 - Nie. 
Pytanie 4 – „Poz. 4- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pragniemy zwrócić uwagę, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt konkretnego producenta, co uniemożliwia większej liczbie wykonawców złożenie  ważnych  i konkurencyjnych ofert w przedmiotowym zakresie ?” .
Ad. 4 – Zamawiający wydziela poz. 4  i tworzy Pakiet nr 31 A 
             Wadium dla Pakietu Nr  31 wynosi  -  200,00 zł.

                            dla  Pakietu Nr  31 A wynosi -300,00 zł. 

PAKIET  NR  33

Pytanie 1 -„Poz. 9 i 10. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji do oddzielnego        pakietu ?”

Ad. 1 -  Zamawiający wydziela poz. 9 i 10  i tworzy Pakiet Nr 33A  .
              Wadium dla Pakietu Nr 33  wynosi – 110,00 zł.
                             dla Pakietu Nr 33A wynosi -  20,00 zł.
PAKIET  NR  34

Pytanie 1 – „Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim  przeliczeniem zamawianych ilości  lub podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku a wartość  brutto do dwóch miejsc po przecinku .?”  
Ad. 1.  Zamawiający  dopuszcza  w poz. 1  podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem  ilości  jednocześnie wyjaśnia , że ceny jednostkowe  i  cenę oferty należy  wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . 

Pytanie 2 – „Poz. 17 – proszę o uściślenie  w/w pozycji czy chodzi  o wziernik do otoskopu 2,5 mm j.u. (typu nasadka-zgodnie z opisem SIWZ) czy chodzi o samodzielny wziernik do oglądania ucha np.  typu Hartman zgodnie z udzieloną  odpowiedzią z dnia 31.03.2008r. ?”

Ad. 2 – Poz. 17 – Samodzielny wziernik do oglądania ucha .
Pytanie 3 -  „Poz. 22 – okulary ochronne wielorazowego użytku nie są „wyrobem medycznym” a sprzętem ochrony osobistej – z tego powodu wnoszę o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. Ponadto proszę o podanie przed jakim zagrożeniem mają chronić  i przy jakich zabiegach medycznych będą używane ?”

Ad.3 –  Poz. 22 – Okulary ochronne używane  do rozcieńczania środków  dezynfekcyjnych  stosowanych w Szpitalu. 
PAKIET  NR  37

Pytanie 1 – „Poz. 1 . Zwracamy się o dopuszczenie  czepka chirurgicznego damskiego  bez  wstawki  chroniącej pot lub ewentualne wyłączenie pozycji z pakietu ?”

Ad.1 -  Poz. 1 – Nie.
Pytanie 2 – „Poz. 7. Zwracamy się  z prośbą  o dopuszczenie prześcieradła jednorazowego użytku o wymiarach 150 cm x 90 cm ?”

Ad.2 –   Dopuszczamy.  

Pytanie 3 – „Poz. 11 . Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na wydzielenie w/w pozycji z pakietu ?”

Ad. 3 -  Zamawiający wydziela poz. 11 i tworzy Pakiet Nr  37 C

              Wadium dla pakietu Nr 37 C   wynosi  0 .   
Pytanie 4 – Poz. 9,10.  Zwracamy się  z prośbą o wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu ?”

Ad.. 4 –  Zamawiający wydziela z Pakietu poz.  9 i tworzy Pakiet Nr 37A  i poz. 10 i tworzy 

               Pakiet Nr 37 B
               Wadium dla Pakietu Nr 37A wynosi – 520,00 zł.  

                              dla Pakietu Nr 37B wynosi -   20,00 zł.      
                              dla Pakietu Nr 37  wynosi  -  540,00 zł. 

PAKIET  NR  38

Pytanie 1 – „Poz. 1-3  Zwracamy  się z prośbą o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?”

Ad.1 – Tak.

Pytanie 2 – „Czy zamawiający  dopuszcza sterylizację rękawic chirurgicznych tlenkiem etylenu oraz sterylizację  radiacyjną, które są powszechnie stosowane  zawarte w normach medycznych i respektowane przez instytucje rejestrujące wyroby medyczne ?”
Ad. 2 – Tak , dopuszczamy .
Pytanie 3 – „Czy rękawice zabiegowe lateksowe mogą  się charakteryzować poziomem protein poniżej 100ug/g?”

Ad.3 –  Zamawiający określił poziom protein w wymogach .
Pytanie 4 – „Czy  rękawiczki chirurgiczne , lateksowe  mogą być pakowane w podwójne opakowania papierowe foliowane od wewnątrz jednostronnie,  nieprzepuszczalna dla płynów, zapewniająca jałowość produktu i spełniająca obowiązujące normy ?”

Ad.4 –  Dopuszczamy.
Pytanie 5 –„ Poz. 1-3 -Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice pudrowane były mikroteksturowane z dodatkową mikroteksturą na końcówkach palców w celu zapewnienia optymalnej chwytności?
Ad. 5 – Poz. 1-3 - Dopuszczamy.
1. Pytanie 6 – „Poz. 1-3, 13-17

2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.  Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455
Ad. 6 –  Poz. 1-3, 13-17 - Tak.
PAKIERT  NR  39 

Pytanie 1 – Poz. 1-3 .Czy zamawiający dopuści folie operacyjne wykonane z poliuretanu ?”

Ad.1 –  Dopuszczamy.
Pytanie 2 – „Poz. 3 . Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o wymiarach powierzchni klejącej 45cm x 48 cm ?”  

Ad. 2 – Dopuszczamy.
Pytanie 3 –„Poz. 1  - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie folii operacyjnej z powierzchnią klejącą 
w rozm. 15x28cm

Ad.3 – Tak, dopuszczamy
Pytanie 4 - „Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej z powierzchnią klejącą 
w rozm. 40x42cm ?”
Ad. 4 – Dopuszczamy.
Pytanie 5 – „Poz. 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej z powierzchnią klejącą 
w rozm. 55x45cm.

Ad. 5 –  Tak, dopuszczamy. 
PAKIET  NR  50

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający  w Pakiecie  50 wymaga od Oferentów dostosowania Szpitala do omawianego systemu? Jeśli tak prosimy o wskazanie liczby stanowisk albo dodanie do istniejącego pakietu dodatkowej pozycji uwzględniającej i opisującej konieczne modyfikacje ?”

Ad.1 – Zamawiający planuje ok. 20 stanowisk. .
Pytanie 2 – „Czy zamawiający w pakiecie 50 może określić zakres pojemności pojemnika ?”

Ad.2  - Pojemność pojemnika określamy na ok. 500 ml. 
Pytanie 3 – „Poz. 1
1. Czy Zamawiający będzie wymagał pojemnika wypełnionego wodą o pojemności 650ml?

2. Czy Zamawiający będzie wymagał nawilżacza do tlenoterapii wyposażonego w sterylny łącznik, zabezpieczający aseptyczność przepływającej wody ?

Ad. 3 – Poz. 1 – pyt. 1 - Dopuszczamy  poj. 650 ml.  Pyt 2 – Tak.    









Z  poważaniem

W załączeniu :

Pakiety Nr. 2,2A, 3,3A,7,7A,21,21A,31,31A,33,33A,37,37A,37B,37C












Załącznik Nr 2






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 2

Zestawy do odsysania  (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość 

netto
	Podatek VAT

%   zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym, CH-12,14, 16 na 72 godziny cewnik skalowany co 1cm,  z portem do płukania z zastawką antyzwrotną, przycisk uruchamiania ssania zabezpieczony klapką, system zabezpieczony bez wymiany cewnika z dołączoną solą fizjologiczną do płukania systemu.
	50
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta:

1. łącznik Y do ssaka z zastawką ssącą

2. końcówka do ewakuacji treści z jamy  ustnej, plastyczna
	100

100
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych







Załącznik Nr 2







………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 2A

Zestawy do odsysania  (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.netto
	Wartość 

netto
	Podatek VAT

%  zl.


	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego, przezroczysta probówka 10ml, łącznik pasujący do każdego typu cewnika do odsysania, pakowany w opak. Folia, folia- papier.
	350
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………






   

pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych











Załącznik Nr 2







………………………..dnia …………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 3

Dreny (CPV) 33.14.16.40.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość 
netto
	Podatek VAT
%  zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Dren brzuszny, silikonowy lub silikonowany cztery otwory boczne 

40-50cm rozm. 20 F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F
	250
	
	
	
	
	

	2
	Pojemnik płaski z końcówką dostosowaną do różnych średnich drenów ssących do długotrwałego odsysania ran, sterylny 400ml x 1szt
	700
	
	
	
	
	

	3
	Dren do odsysania ran typu REDON  siedem otworów bocznych

 dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny Nr 14
	100
	
	
	
	
	

	4
	Dren do odsysania ran typu REDON  siedem otworów bocznych 

dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny Nr 16
	300
	
	
	
	
	

	5
	Dren do odsysania ran typu REDON  siedem otworów bocznych 

dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny Nr 18
	60
	
	
	
	
	

	6
	Dren do odsysania pola operacyjnego z dwoma końcówkami lejkowatymi sterylny dł.200cm x 1 szt
	200
	
	
	
	
	

	7
	Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, z końcówką zakrzywioną z czterema otworami bocznymi, dł.200cm, dren uniwersalny obustronnie lejkowaty, końcówki odpowiednie do uchwytu i do próżni – bez kontroli siły ssania 
	700
	
	
	
	
	

	8
	Dren do odsysania pola operacyjnego, z cienką końcówką neurochirurgiczną, dł.200cm


	10
	
	
	
	
	

	9
	Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych  na jelitach dł.200cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 21F (do ileostomii)


	10
	
	
	
	
	

	10
	Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych  na jelitach dł.300cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 18F (do ileostomii)
	10
	
	
	
	
	

	11
	Dren do drenażu klatki piersiowej dł.50cm rozm. 28F, 30F, 32F,  34F, 36F, 38F, 40F
	30
	
	
	
	
	

	12
	Dren do drenażu klatki piersiowej

 z trokarem 10F,12F, 28F, 32F


	40
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………







pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych











Załącznik Nr 2







………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 3A

Dreny (CPV) 33.14.16.40.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek
VAT

%   zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 8

w kształcie literyT

dł.30cm x 100-130
	2
	
	
	
	
	

	2
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 10

w kształcie literyT

dł.30cm x 100-130
	5
	
	
	
	
	

	3
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 12

w kształcie literyT

dł.30cm x 100-130
	5
	
	
	
	
	

	4
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 14

w kształcie literyT

dł.30cm x 100x130
	10
	
	
	
	
	

	5
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 16

w kształcie literyT

dł.30cm x 100x130 
	10
	
	
	
	
	

	6
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 18 

w kształcie literyT

dł.30cm x 100x130 
	10
	
	
	
	
	

	7
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 20 

w kształcie literyT

dł.30cm x 100x130
	2
	
	
	
	
	

	8
	Dren Penrose do drenażu jamy brzusznej 30cmx25mm – sterylny


	
	
	
	
	
	

	9
	Dren silikonowy, rynienkowy do drenażu ran operacyjnych, sterylny 

rozm.2,5cm x 25-30cm
	10 
	
	
	
	
	

	10
	Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) silikonowe bez perforacji części poziomej drenu

Śr.zewnętrzna 9,12,15,18mm 
	10
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	





                                                           …………………………………………






pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych

Załącznik Nr 2






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 7

Katetery (CPV) 33.14.13.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość


	Cena jedn.
netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT

%     zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Kateter do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie z prowadnicą i popychaczem, odległość między pętlami 24cm Nr 6F; 7F
	4
	
	
	
	
	

	2
	Kateter do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie z prowadnicą i popychaczem, odległość między pętlami 26cm Nr 6F; 7F
	4
	
	
	
	
	

	3
	Kateter do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie z prowadnicą i popychaczem, odległość między pętlami 28cm Nr 6F; 7F
	4
	
	
	
	
	

	4
	Kateter moczowodowy  typ NELATON skalowany co 1cm  Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł. 68-70cm 
	10
	
	
	
	
	

	5
	Kateter moczowodowy typ 

COUVEL-AIRE 

Nr 4F;5F;6F;7F;8F dŁ.68-70cm 
	20
	
	
	
	
	

	6
	Kateter do embolectomii FOGARTY’EGO jednokanałowy dł.80cm  Nr 4F;5F;6F;7F;8F 
	10
	
	
	
	
	

	7
	Zestawy do cystostomii  12F
	15


	
	
	
	
	

	8
	Zestawy do cystostomii 14F
	10
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










pieczątka imienna i podpis osoby/osób

                   uprawnionych








Załącznik Nr 2






               ………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 7A

Cewniki (CPV) 33.14.13.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość


	Cena jedn.netto
	Wartość

netto
	Podatek VAT
%    zl.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	9
	Cewnik naczyniowy do żyły pępowinowej rozm. 3,5CH x 1,2mm dł.36cm x 1 szt
	10
	
	
	
	
	

	10
	Cewnik urologiczny DIFURA dwubalonowy 18
	2
	
	
	
	
	

	11
	Cewnik urologiczny DIFURA dwubalonowy  20
	2
	
	
	
	
	

	12
	Cewnik urologiczny DIFURA dwubalonowy  24
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	


WYMOGI: Poz.9 Znaczniki głębokości co 5cm, linia kontrastująca w promieniach Rtg, gładko zaokrąglony koniec.









pieczątka imienna i podpis osoby/osób

                  uprawnionych









Załącznik Nr 2







………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 21

Urządzenia do tlenoterapii (CPV) 33.15.78.10, 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto`
	PodatekVAT
%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Układ oddechowy do aparatów do  znieczulania w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie: 2 ramiona dł.150-160cm z obrotowymi łącznikami 22F, trójnikiem i kolankiem z portem luer i złączem 22M/15F
	 300


	
	
	
	
	

	2
	Układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie: 2 ramiona dł.180-200cm z obrotowymi łącznikami  22F, trójnikiem z 2 portami 7,6mm i złączem 22F/15F i dodatkowe ramie 1,5metra z workiem oddechowym nie zawierającym lateksu o pojemności 2 litrów
	10  
	
	
	
	
	

	3
	Układ oddechowy jednorurowy, podzielony membraną po całej długosci z funkcją wymiany ciepła na poziomie 6,2o przy przepływie 4L/min z możliwością utrzymania przez 7 dni opod warunkiem codziennej wymiany filtra oddehowego ze strony pacjenta x 1 szt
	100
	
	
	
	
	

	4 
	Łącznik kątowy z dwoma złączami  do bronchoskopii fiberoskopowej z portem 15M-15F+ x 1 szt
	10  
	
	
	
	
	

	5
	Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dorosłych 

z zaciskiem na nos z drenem do źródła tlenu 180-220cm x 1 szt
	500
	
	
	
	
	

	6
	Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dzieci 

z drenem do źródła tlenu 180-220cm x 1 szt
	100
	
	
	
	
	

	7
	Dreny do podawania  tlenu (wąsy) proste dla dorosłych, dł.drenu 180 -210cm

 w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt
	2000
	
	
	
	
	

	8
	Dreny do podawania  tlenu (wąsy) proste dla dzieci, dł.drenu 180 -210cm

 w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt
	30
	
	
	
	
	

	9
	Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” w wersji czystej mikrobiologicznie rozciągany z portem 9,6mm, obrotowymi łączami 22F i 15F i obrotowym kominkiem x 1 szt
	700
	
	
	
	
	

	10
	Spirometr bodźcowy do ćwiczeń oddechowych


	20
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	









…………………………………………







             
pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych










Załącznik Nr 2






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 21A

Urządzenia do tlenoterapii (CPV) 33.15.78.10, 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość 
netto
	Podatek VAT
%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Układ oddechowy  jednorurowy, podzielony membraną po całej długosci z funkcją wymiany ciepła na poziomie 6,2o przy przepływie 4L/min z możliwością utrzymania przez 7 dni  pod warunkiem codziennej wymiany filtra oddehowego ze strony pacjenta x 1 szt
	100
	
	
	
	
	

	2
	Przyrząd do terapii oddechowej - oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym typ. Acapella


	50
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych 











Załącznik Nr 2







………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 31

Zbiorniki na mocz (CPV) 33.14.16.11.

	L.p
	NAZWA
	Ilość


	Cena jedn.
netto
	Wartość
Netto
	PodatekVAT
%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Worki na mocz 2 litrowe 

ze spustem niejałowe x 1 szt

a) z zastawką antyreflukcyjną

b) zwykłe
	   100

3 000
	
	
	
	
	

	2
	Worki na mocz 2 litrowe ze spustem sterylne x 1 szt

a) do dobowej zbiórki moczu

b) do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 7 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu,  tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu.

c) do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 14 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu,  tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu
	1 000

50

30
	
	
	
	
	

	3


	Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, zastawką antyzwrotną i portem do bezigłowego pobierania próbek moczu, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory, z komorą pomiarową o pojemności 500ml z filtrem hydrofobowym, dokładny pomiar objętości  do 40ml, komora opróżniana poprzez  przekręcenie zaworu o 90o  bez konieczności manewrowania komorą, worek o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym oraz zaworem T do opróżniania mocowanym na zakładce x 1 zestaw
	200
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych 










Załącznik Nr 2






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 31A

Zbiorniki na mocz (CPV) 33.14.16.11.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek
VAT

%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Produ
centa



	1.
	Worek z pomiarem ciśnienia śródbrzusznego

X 1 szt 
	50
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych










Załącznik Nr 3






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 33

Różne urządzenia medyczne (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość


	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek VAT
%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji (zamknięty/otwarty) x 1 szt
	2000
	
	
	
	
	

	2
	Łącznik adaptor  MA-12 


	100
	
	
	
	
	

	3
	Przedłużacz o lini żylnej do żywienia pozajeliowego  typ SEP-27 x 1 szt
	100
	
	
	
	
	

	4
	Rozgałęziacz  infuzyjny  5-drożny 

z końcówkami Luer-Lok, jałowy, j.uż.

posiadający zrozumiałe oznaczenia barwne lini, wskaźniki stanu zaworów FloSwitch  typu: Connecta Multiflo 

x 1 szt
	300
	
	
	
	
	

	5
	Zaworki biopsyjne do bronchofiberoskopii MAJ 210 x 1 szt
	70
	
	
	
	
	

	6
	Zaworki ssące do bronchofiberoskopii MAJ 207 x 1szt 
	10
	
	
	
	
	

	7
	Zestaw do punkcji opłucnej-strzykawka 60ml z podziałką  co 1mm, igła do nakłuć bez mandrynu, worek plastikowy, wąż
	70
	
	
	
	
	

	8
	Dren do drenażu szklanego dwubutlowego o poj.2000ml x 1 szt
	100
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych

Załącznik Nr 2






………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 33A

Różne urządzenia medyczne (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość


	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek
VAT

%     zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Szkiełka podstawowe z białym nadrukiem do opisu typ.Super-Frost

76x26mm x 1szt
	6000
	
	
	
	
	

	2
	Szkiełka nakrywkowe 

24x24mm x 1szt
	6000
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych










Załącznik Nr 2







………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 37

Fartuchy, maski, czepki (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek VAT
%     zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Czepek chirurgiczny, duży, okrągły, bufiasty wykonany z przewiewnej włókniny, ściągany bardzo lekko gumką z wstawką chroniącą pot, niejałowy damski x 1 szt
	4 000
	
	
	
	
	

	2
	Czepek chirurgiczny, niejałowy z wstawką chroniącą pot z włókniny, męski x 1 szt
	4 000
	
	
	
	
	

	3
	Fartuch jednorazowy, rozm.średni, niejałowy z włókniny x 1 szt
	2 500


	
	
	
	
	

	4
	Maska chirurgiczna niejałowa z włókniny, wiązana na tasiemki 

x 1 szt
	8 500
	
	
	
	
	

	6
	Prześcieradło jednorazowe z włókniny , niejałowe 

200-210cm x 150-160cm x 1 szt
	23 000
	
	
	
	
	

	7
	Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne 140cm x 80cm

 +/- 10cm       x 1 szt
	 500
	
	
	
	
	

	8
	Ochraniacze na buty x 1 szt


	3 000
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych










Załącznik Nr 2








………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 37A

Fartuchy, maski, czepki (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość netto
	Podatek
VAT

%      zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Produ
centa



	1
	Komplet pościeli jednorazowej x 1 kpl:

-prześcieradło rozm.200-210x150cm

-powłoka rozm.200-210x150-160cm

-powłoczka rozm. 80-90x70-75cm
	5000
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………







              pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych

Załącznik Nr 2




 
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 37B

Odzież ochronna (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.netto
	Wartość

netto
	Podatek VAT
%    zł.
	Wartość brutto


	Nazwa Produ
centa



	1
	Koszula wiązana dla pacjenta  x 1 szt 
	600
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych

Załącznik Nr 2






………………………..dnia………………………………

/pieczątka oferenta/







PAKIET NR 37C

 Odzież  ochronna (CPV) 33.10.00.00.

	L.p
	NAZWA
	Ilość

szt
	Cena jedn.
netto
	Wartość
netto
	Podatek VAT
%  zl.
	Wartość brutto


	Nazwa Producenta



	1
	Spodnie krótkie do kolonoskopii 

x 1 szt 
	500


	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	










…………………………………………








pieczątka imienna i podpis osoby/osób










uprawnionych

