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      Ostrów Mazowiecka, dnia  28.08.2009r.

Szp.Pow.ZP.19-1/2009



      Do wszystkich , 

                                                                                         którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia  

                                                                                         publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                   nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 euro  na   dostawę i montaż 
                    sprzętu  i   aparatury   medycznej   dla   potrzeb      Szpitala     Powiatowego      im.     Marii    
                   Skłodowskiej   –   Curie   w   Ostrowi   Mazowieckiej   Samodzielnego  Publicznego  Zespołu 
                   Zakładów  Opieki  Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy         z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (  Dz. U. z 2007r.   Nr 223,    poz. 1655   ze  zm. )  wyjaśnia  :

PAKIET  NR  7  Urządzenie do suchego rozmrażania osocza 
Pytanie 1 – „”Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o włączenie do pakietu Nr 7 poz. nr 2 
                       dotyczącej zasilacza UPS. Konieczność oddzielnej wyceny tego produktu wynika  

                        z odmiennej stawki podatkowej VAT ( 7 i 22%) ?”

 Ad. 1. – Zamawiający wyraża zgodę i  wycenę  zasilacza  UPS   w poz. 2   oferty       asortymentowo 
               cenowej – Pakietu  Nr 7 .
PAKIET  NR  2  Videogastroskop

Pytanie 1-  „Czy Zamawiający dopuści 3  programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu ? Ilość 
                    przycisków na głowicy  endoskopu nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań oraz 
                    dla dobra pacjenta   natomiast wymagane 4 przyciski jedynie ograniczają liczbę  oferentów  
                    mogących wziąć udział w postępowaniu ( ogranicza zachowanie zasady uczciwej 
                    konkurencji ) ?”
Ad.1 -  Tak.

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie videogastroskopu z własnym  videoprocesorem 

ze źródłem światła jako rozwiązanie równoważne ?”

Ad. 2   - Tak. 

PAKIET  NR  1 – Zestaw do laparoskopii

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający  w parciu o Ustawę o języku polskim (Dz.U. nr 90 z 1999r) późniejszymi zmianami wymaga, aby menu zaproponowanych urządzeń było w języku polskim ?”

Ad. Tak .

Kamera cyfrowa HD
Pytanie 1 – „Czy zamawiający dopuści głowice kamery o wyższych parametrach niż wymagane w SIWZ czyli : zoom optyczny 24 – 50 mm, zoom cyfrowy w zakresie 100-150% ale wyposażona w cztery przyciski na głowicy sterujące :  zoomem , jasnością , nagrywaniem filmów, robieniem zdjęć oraz balansem bieli ?”

Ad. – Nie .

Pytanie 2 – „ Czy zamawiający dopuści kamerę  wyposażoną w 9 wbudowanych programów specjalistycznych: artroskopia (Arthoscopy), cystoskopia (Cystoskopy) ENT/Neuro (ucho, nos, gardło), endoskopy giętkie (Fleki-Scope) histeroskopia (Hysteroscopy), laparoskopia (Laparoskopy), laser (Laser) , mikroskop (Microscope), Standard ale bez profili użytkownika, zapewniające bezbłędny dobór parametrów pracy podwyższające bezpieczeństwo pracy operatora ??

Ad. 2 – Nie .

Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuści sterownik wyposażony w wyjścia analogowe  1 x S-Video        (S-VHS),  wyjścia cyfrowe 2 x DVI- format obrazu 1920x1080p (HDTV), 1280x720p (HDTV), 1280x1024 (HD), zapewniające lepszą transmisje niż wymagane  w SIWZ ?”

Ad. 3 – Nie .

Pytanie 4 – „Czy Zamawiający dopuści kamerę o dynamice  systemu  SNR 54dB ?”

Ad. 4 – Nie. 

Pytanie 5 – „Czy Zamawiający dopuści kamerę , która posiada zoom optyczny 18-45 mm ?”

Ad. 5 – Tak.
Pytanie 6 – „Czy Zamawiający dopuści kamerę , która posiada 8 programów w tym 3 programy użytkowania ?”

Ad. 6 – Nie .

Pytanie 7 – „Czy Zamawiający dopuści kamerę , która posiada cyfrowe wyjścia DVI-D, HD-SDI,         HD-RGB i analogowe  VIDEO i S-VIDEO ?”
Ad. 7 – Tak.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający  opisując „możliwość odłączenia przewodu sygnału głowicy” miał na myśli możliwość szybkiego odkręcenia przewodu sygnałowego od głowicy kamery, umożliwiając tym samym wymianę tego przewodu w szpitalu ,  bez konieczności wysyłania kamery do serwisu ?”

Ad. 8 – Tak.

Pytanie  9 – „Czy zamawiający dopuści sterownik wyposażony w wyjścia  ?  1 x HD-SDI, 1 x DVI-D, 
                     1 x FBAS (composite) , 1 x Y/C (s-Video )
Ad . 9 -  Nie.

Pytanie 10 – „Czy Zamawiający dopuści  zoom optyczny w zakresie od 21-36 mm  ?”
Ad. 10 – Nie.

Źródło światła 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści źródło światła  wyposażone tylko w 1 palnik ksenonowy, ale wyposażone w zapasową żarówkę ksenonową?
Ad. 1 – Nie.

Pytanie 2 – „Czy zamawiający dopuści źródło światła ksenonowe o mocy 300W, wyposażone w manualna regulację natężenia światła , licznik czasu pracy, bez konieczności stosowania zapasowej żarówki ponieważ gwarantowany czas pracy żarówki wynosi 500 godz.  ?”
Ad. 2 – Nie .

Monitor Medyczny

Pytanie 1 – „Czy zamawiający dopuści monitor o wyższych parametrach niż opisane w SIWZ – większa przekątna ekranu – 26 cali,  jasności 400 cd/m2 przy kontraście700:1 oraz 5 wbudowanych programach specjalistycznych : artroskopia , laparoskopia, standard , PACS, norma ?”

Ad. 1 -  Tak.

Pompa ssąco płucząca 

Pytanie 1 – „Czy zamawiający dopuści pompę ssąco/płucząco o wyższych parametrach  - ssanie/płukanie  0-1800 ml/min ale o dużym zakresie wytwarzanego podciśnienia z pojemnikami o większej pojemności tzn. 3 litry ?”

Ad. 1 – Tak.

Pytanie 2 -  „Czy Zamawiający dopuści  2 odrębne  urządzenia , tj. pompę płuczącą posiadająca  maksymalny przepływ płukania 1,8 l/min i ciśnienie 400mmHg i pompę ssącą posiadająca maksymalna wydajność do 20 l/min. ?”

Ad. Nie.
Pytanie 3 – „Czy zamawiający dopuści pompę ssąco-płuczącą bez funkcji oddymiania ?”

Ad.  3 -  Nie . 

Insuflator

Pytanie 1- „Czy zamawiający dopuści insuflator z dokładniejsza regulacja ciśnienia w  1- 30   mmHg      ze znacznie wyższym maks. przepływem  - do 40 l/min. ?”
Ad 1 – Tak. 

Pytanie 2 – „Czy zamawiający dopuści insuflator  o regulacji przepływu insuflacji  do  40 l/min z dużym ciekłokrystalicznym ekranem pod którym znajdują  się dotykowe przyciski .  Insuflator posiada tryb Veress w zakresie 1 – 5 l/ min. i tryb High Flow 6 – 40 l/ min. , w ramach których możliwe jest swobodne  ustawienie  żądanego przepływu 1 – 40 l/min. ?”
Ad. 2 – Tak. 

Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuści insuflator z regulacja ciśnienia insuflacji w zakresie    
                      od 5 – 20 mmHg  ?”
Ad. 3 – Nie. 









Z poważaniem








           Z-ca Dyrektora






                 ds. Opieki  Zdrowotnej








         Lek Marek Ciężki

