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                                                                                        Ostrów Mazowiecka, dnia   25.02.2008r.

Szp.Pow.ZP.6-1/2008




      Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie
                                                                                         zamówienia  publicznego
                                                     
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                    nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   dostawę 
                    echokardiografu    dla    potrzeb    Szpitala   Powiatowego    im.   Marii     Skłodowskiej  –   Curie   
                   w  Ostrowi  Mazowieckiej   Samodzielnego   Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych  ( Dz. U.  Nr  19 ,poz. 177  z późn. zm. )wyjaśnia  :

Pytania :
1. dot. pkt. 2 § 2 Projektu Umowy – Rozumiemy,  że uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia wynikające z działania sił wyższych, uszkodzenia wynikające  z nieprawidłowych parametrów zasilania,  uszkodzenia wynikające z prób napraw przez osoby trzecie (nieuprawnione), jaki i uszkodzenia wynikające z eksploatacji niezgodnej  z instrukcją obsługi sprzętu nie są objęte gwarancją?” 
Ad.1 – Tak.
2. dot. pkt. 3 § 2 Projektu Umowy – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy  do 5 dni roboczych? Okres 2 dni od powiadomienia o zaistniałej usterce jest niewystarczający, ponieważ przy zgłoszeniu usterki szczególnie w dni przedświąteczne nie ma możliwości sprowadzenia z magazynu odpowiedniej części, tym bardziej, że odpowiednią część można pobrać czasami dopiero po wstępnej wizycie i diagnostyce dokonanej przez inżyniera serwisowego, a czasami dopiero po sprowadzeniu takowej części z zagranicy  z magazynu producenta sprzętu. 
Ad. 2 – Zamawiający wydłuża czas naprawy do 5 dni roboczych .
3. dot. pkt. 1 § 3 Projektu Umowy – Prosimy o doprecyzowanie terminu płatności:  czy płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w trzech równych miesięcznych ratach, z których pierwsza zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty doręczenie całościowej faktury VAT, a pozostałe dwie w kolejnych miesiącach ?
Ad. 3 –  Tak.
4. dot. pkt. 1.2 § 4 Projektu Umowy – Prosimy o zmianę zapisu niniejszego punktu  i obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki   w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Określenie kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia  za każdy dzień opóźnienia, jest wartością przewyższającą standardową wysokość kary umownej  i może  naruszać zasadę swobody umów (art. 353 ¹ kc.). Zgodnie z art. 483 k.c., kara umowna służyć ma naprawieniu szkody wyrządzonej Zamawiającemu, a nie osiąganiu nieuzasadnionych korzyści finansowych. Ustalenie wygórowanych odsetek za zwlokę jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co skutkuje uznaniem umowy  w tej części za nieważną. W związku z powyższym prosimy  o obniżenie kar umownych w przypadku opóźnienia dostawy. 
Ad. 4 – Zamawiający  wprowadza zmianę do  pk.1.2 § 4  projektu umowy  obniżając karę  do 0,5% wartości brutto 

            umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki . 
5. dot. pkt. 1.2 § 4 Projektu Umowy – Prosimy o zmianę zapisu niniejszego punktu  i obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto, za każdy dzień zwłoki    w wykonaniu naprawy gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Uzasadnienie jak w pytaniu nr 3. 
Ad. 5 –  Zamawiający nie wprowadza zmian do  pkt.1.3 § 4 projektu umowy .
Pytania dotyczące - Opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 1 – „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf wyposażony w wysokiej jakości monitor LCD z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach o przekątnej 17”?”
Ad.1 –  Nie.
Pytanie nr 2  - „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf posiadający możliwość nagrywania 
i odtwarzania dynamicznego /tzw. cine loop/ 1000 obrazów? Taka pojemność pamięci cine loop 
w zupełności wystarczy do prawidłowego przeprowadzenia badania echokardiograficznego?”

Ad.2 –  Tak.
Pytanie nr 3 – „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf wyposażony w wysokiej jakości sondę

szerokopasmową typu sektor kardiologiczną z 64 elementami pracującą w zakresie częstotliwości 
2.0-4.0 MHz ?”

Ad. 3 - Nie
Pytanie nr 4  - „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf wyposażony w wysokiej jakości sondę

szerokopasmową typu sektor kardiologiczną z 64 elementami z maksymalną głębokością penetracji 
24 cm ?”

Ad. 4 –  Nie.
Pytanie nr 5 -  „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf z możliwością rozbudowy o sondę

przezprzełykową do badań dorosłych z obrotem elektronicznym o 180 stopni pracującą w zakresie

częstotliwości 2.0 – 7.0 ?”

Ad. 5 – Tak.
Pytanie nr 6  - „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf z sondą sektor do badań kardiologicznych dzieci o zakresie częstotliwości pracy 3.0-8.0 MHz bez obrazowania harmonicznego, ale z technologia adaptacyjnego przetwarzania obrazu która pozwala na lepsze uwidocznienie granic między narządami?”

Ad. 6 – Nie.
Pytanie nr 7 – „Dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf z możliwością zapisu obrazów i pętli obrazowych na płycie CD i DVD oraz na PenDrive w formatach AVI i JPEG? Zapis w formacie AVI pozwala na archiwizację  pętli obrazowych w zdecydowanie lepszej jakości niż format MPEG a do poza tym jest bardziej powszechny ?”
Ad. 7 –  Tak.
Pytanie nr 8 – „Dot.. Opis przedmiotu zamówienia pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania echokardiograf z możliwością rozbudowy o głowicę

przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości 2.0-7.0 MHz ? „
Ad. 8  - Tak.
Pytanie nr 9 -  „Opis przedmiotu zamówienia pkt  7 .Zamawiający podaje określenie CRT w opisie monitora i zapisu tego wynika że jest to parametr minimalny. Obecnie na rynku aparaty usg posiadają bardziej nowoczesne monitory np. TFT o wysokiej rozdzielczości zatem zaproponowanie lepszego monitora  spełni minimalny wymóg SIWZ. Prosimy o potwierdzenie : czy zaproponowanie lepszego monitora spełni minimalny wymóg SIWZ ?”

Ad. 9 – Tak, ale tylko CRT .

Pytanie nr 10 – „Opis przedmiotu zamówienia pkt 11 . Prosimy o potwierdzenie. Czy zapis w punkcie 11 zostanie spełniony gdy zostanie zaoferowany echokardiograf posiadający w standardzie oprogramowanie Strain Rata służące m.in. do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia  mięśnia serca ?”

Ad. 10 – Tak.

Pytanie Nr 11 – „Opis przedmiotu zamówienia pkt 17 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy sektorowej posiadającej zakres częstotliwości pracy 1.0 -4.0 MHz oraz aż 
128 kryształy co bezsprzecznie  polepszy jakość obrazu uzyskanego z głowicy ?”

Ad. 11 – Tak.

Pytanie Nr  12 – „Opis przedmiotu zamówienia pkt 26.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z oprogramowaniem umożliwiającym zapis w formatach  kompatybilnych z systemem Windows takich jak  np. AVI .BMP ?”

Ad. 12 – Tak.

Pytanie nr 13 – „Opis przedmiotu zamówienia pkt 29 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu posiadającego wbudowany moduł EKG lecz nie posiadającego w chwili obecnej Kardiofonu ?”

 Ad. 13 – Nie.
Pytanie Nr 14 – „Opis przedmiotu zamówienia pkt 31 . Czy zamawiający  wyrazi zgodę na zaproponowanie bardzo wysokiej klasy aparatu USG., który posiada  anatomiczny M-mode posiadający aż dwa niezależnie regulowane kursory lecz nie posiada krzywoliniowego M-mode ?”
Ad. 14 – Nie.









 Z poważaniem

