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      Ostrów Mazowiecka, dnia   13.02.2008r.

Szp.Pow.ZP.5-1/2008




       Do wszystkich,
                                                                                          którzy ubiegają się o udzielenie 

                                                                                          udzielenie zamówienia publicznego   
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                    nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   dostawy 
                    odczynników  i   drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla   potrzeb   Szpitala   Powiatowego       

                    im.  Marii   Skłodowskiej  –   Curie   w  Ostrowi   Mazowieckiej    Samodzielnego     Publicznego

                   Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19 ,poz. 177  z późn. zm. )  wyjaśnia  :

PAKIET  NR  12 – Mikrometody 
Pytanie 1 – „Czy  probówki do mikrometody – pozycje 1 do 6 – powinny posiadać kapilary  o żądanej pojemności tzn.

Poz. 1: 200µl.

Poz. 2: 200µl.

Poz. 3: 100µl.

Poz. 4: 100µl.

Poz. 5: 600µl.

Poz. 6: 600µl ?”.

Ad.1 – Mikrometoda poz. 1 – 4  powinna składać się z probówki z odczynnikiem plus odpowiednia kapilara typu end-to-end. . Dla pozycji 5 i 6  zamawiający wymaga, aby probówka zaopatrzona była w kapilarę umożliwiającą pobranie krwi żylnej lub włośniczkowej . Zamawiający nie określa pojemności kapilar, ponieważ mają one umożliwić pobranie odpowiedniej ilości krwi .  

PAKIET  NR  8
Pytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 8 , poz. 7 odczynnika „równoważnego lub równoznacznego” z opisem w SIWZ tj. –odczynnik monoklinalny anty-D (IgM) ?”
Ad. 1 - Zamawiający nie zna odczynnika anty – D (IgM) proponowanego zamiast odczynnika anty-D (Rum). Wobec powyższego zgadza się dopuścić w/w odczynnik równoważny jedynie pod warunkiem sprawdzenia jego cech we własnej Pracowni  Serologii Grup Krwi. Dlatego Zamawiający prosi o dostarczenie próbek oferowanego odczynnika .
Pytanie 2 – „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 7,8,9,10,12 dopuści zaoferowanie odczynników w opakowaniach o pojemnościach 10 ml. z odpowiednim  przeliczeniem zapotrzebowania ?”

Ad. 2  Tak.

Pytanie 3 – „Czy w Pakiecie Nr 8 poz. 7 – 13 ilość w tabelce dotyczy mililitrów czy ilości opakowań ?

Ad.3 -  W pakiecie Nr 8 poz.  7-13 ilość w tabelce dotyczy mililitrów .

Pytanie  4 – „Proszę o podanie jednostki według której należy ustalać cenę jednostkową  - Pakiet Nr 8 ?”   
Ad.4 – Jednostkę miary, dla której należy podać cenę jednostkową w pakiecie nr 8 jest ml.

Pytanie  5 – „Proszę o podanie ilości badań według Zamawiającego jakie można wykonać z jednego mililitra odczynnika w Pakiecie nr 8 poz. 1,2,3 ?”
Ad. 5 – Zamawiający podaje przeliczenie ilości  asortymentu w Pakiecie nr 8 poz. 1-3 , aby opis przedmiotu zamówienia był czytelny i zrozumiały tj.

Papaina 320 ml

Bufor LISS 21 000 ml  (21 L.)

Buforowany r-r NaCl  100 000 ml  (100 L.)

Pytanie 6 – „Prosimy o jednoznaczne określenie rocznego zapotrzebowania na odczynniki do serologii grup krwi (Pakiet Nr 8 ) w ilościach ampułek lub w mililitrach  ?”

Ad. 2,3,4,5,6 -  Zamawiający przedstawia roczne zapotrzebowanie na odczynniki do serologii grup krwi ujęte       w Pakiecie Nr 8 ?”
1 . Papaina




320 ml

2.  Bufor LISS (21 L)   


        21 000 ml

3.  Buforowany r-r NaCl                              100 000 ml  (100 l. )

4. Zestaw krwinek wzorc.   do wykrywania  przeciwciał odporność. -      12 zest. po 3 rodz. krwinek (3 x 4 ml.)
5. Standaryzowane krwinki wzorcowe do  wykrywania przeciwciał  typ.-  LISS-Vera  - 216 zest. po 3 rodz.

                                                                                                                       krwinek (3 x 4 ml )
6. Standaryzowane krwinki wzorcowe do ukł.  ABO typ. PBS-Vera -   215 zest. po 3 rodz. krwinek (3 x 4 ml ).

7. Odcz. monokl.  Anty-D (RUM)  - 3 000 ml

8. Odcz. monokl.  Anty-D (Blend)  - 3 000 ml
9. Standard anty-D                           - 1 000 ml
10. Surowica antyglobulin. poliwal.- 4 500 ml
11. Odcz. monoklinalny anty-A       - 4 500 ml

12 Odcz. monoklinalny anty-B        - 4 500 ml

13 Dolichotest                                  -    400 ml

 Pytanie 6 – „Dotyczy zapisu projektu umowy § 3, ust. 2 – Czy zamawiający wyraża zgodę na   modyfikację przedstawionego projektu umowy : Umieszczenie dodatkowego zdania o treści „… dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniejszym harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego, z uwagi na cykliczny okres produkcji co 5 tygodni”  ?”

Ad. 6 – Zamawiający wyraża zgodę aby  dostawy krwinek odbywały się  zgodnie z harmonogramem dostaw co   5 tygodni pod warunkiem, że  dostarczone   zestawy będą miały w dniu dostarczenia min. 5-cio tygodniowy termin przydatności do użycia .
Pytanie 7 – „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 7,8,11,12 i utworzenie z nich nowego pakietu ?”

Ad. 7 – Nie. 
PAKIET  NR  9

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 6 wymaga testu wykrywania krwi utajinej w kale o najwyższej czułości  10 ng/ml ?”

Ad. 1 -  Zamawiający nie wymaga testu do wykrywania krwi utajonej w kale o najwyższej czułości 10 ng/ml.

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający  w pakiecie 9 poz. 5 dopuści test do wykrywania ßhCG w moczu ?”

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuszcza testu do wykrywania ßhCG  tylko w moczu .

PAKIET  NR  13

Pytanie 1 – „Czy w pakiecie nr 13 poz. 4 – zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówki stożkowe z PS o wymiarze  16,8*95 mm ?”

Ad.1 –  Tak.
Pytanie  2 – „Czy w pakiecie nr 13 poz. 5 zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówki z PP o poj. 10 ml z granulatem i przyspieszaczem o wym. 15,7*100 mm?”

Ad.2 – Tak, ale musi być korek .
Pytanie  3 –„Czy w pakiecie nr 13 poz. 6 zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówki z EDTA k2           o poj. 1,3 ml z czerwonym korkiem ?”
Ad. 3 –  Tak.
Pytanie 4 –„Czy w pakiecie nr 13 poz. 7 zamawiający dopuści do złożenia oferty na  probówki z NaF               poj. 1,3 ml?”

Ad. 3 – Tak.
Pytanie 5 – „Czy w pakiecie nr 13 poz. 9 zamawiający  dopuści do złożenia oferty  na zestaw do Ob. (probówka o poj. 2 ml + rurka z fioletowym korkiem ?”

Ad. 5 –  Nie.
Pytanie  6 – „czy w pakiecie nr 13 poz. 13 poz. 10 zamawiający dopuści do złożenia oferty na pojemniki na mocz, PP o poj. 100 ml z nakrętką lub pojemniki na mocz z PP o poj. 125 ml  z wiekiem zatrzaskowym ?”
Ad. 6 –   Pojemnik o pojemności 100 ml z nakrętką – tak, pojemnik o poj. 125 ml z wiekiem                 zatrzaskowym – nie .









Z  poważaniem 




