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       Ostrów Mazowiecka, dnia   05.11.2008r.

Szp.Pow.ZP 18-1/2008



       Do wszystkich , 

                                                                                         którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia  

                                                                                         publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                    nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   dostawę 
                   sprzętu i aparatury medycznej dla  potrzeb  Szpitala  Powiatowego im Marii Skłodowskiej

                  -Curie w Ostrwi Mazowieckiej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
                  Zdrowotnej .
     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19,  poz. 177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

Pytanie 1 – „Czy zamawiający dopuści „SYSTEM WYSIŁKOWY Z DRUKARKĄ LASEROWĄ 

                     WRAZ BIEŻNIĄ DIAGNOSTYCZNĄ z 12 miesięczną gwarancją?”
Ad. – Nie.
PAKIET NR  6  - Aparat EKG .
Pytanie 2 – „ Czy zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,2 kg zamiast oczekiwanych 3 kg
                      Tak niewielka różnica w wadze nie wpłynie na wygodę i jakość wykonywanych

                       Badan EKG?” 

Ad.2 -  Tak , dopuszcza .
Pytanie 3 – „ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat EKG o wadze 8 kg?’

Ad. 3 -  Tak, dopuszcza .

Pytanie 4 – „Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 12,5/25/50 mm/s i wagę maksymalną EKG   
                     do 3,5 kg ?”

Ad.4 – Tak, dopuszcza .

Pytanie 5 -  „Czy Zamawiający dopuści papier milimetrowy tzw. składankę ?” 
Ad 5.- Tak dopuszcza  papier milimetrowy tzw. składankę  szer. 210mm.

UWAGA: Zamawiający  poprawia omyłkę pisarską  w Pakiecie Nr 6  - Aparat EKG –

                  Napisano : Aparat 3,6,12 kanałowy winno być 6,12 kanałowy .
PAKIET  NR 5   

 Pytanie 1 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne jednoczęściowe,

                       Składane wzdłuż ramy leża, w pełni zabezpieczające pacjenta przed upadkiem?”

Ad.1 . Nie .
Pytanie 2 – „ Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, Zamawiający oczekuje, aby łóżko 

                    posiadało regulację funkcji elektrycznych z pilota oraz z dodatkowego panelu

                    sterującego dla personelu znajdującego się  w szczycie łóżka od strony nóg z 

                    możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji oraz wyposażonego w 

                    programowalne przyciski poszczególnych pozycji: CPR, kardiologiczna, 

                     antyszokowa?”

Ad.2 – Nie .
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający dopuści łóżko bez stałego szczytu w sekcji głowy?”

Ad.3 – Nie.

Pytanie 4 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 225cm i szerokości 98cm, które to 

                      parametry niewiele odbiegają od opisanych i nie mają wpływu na walory użytkowe 

                      łóżka?”

Ad.4 – Nie.
Pytanie 5 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 

                      230 kg?”
Ad.5 – Nie.
Pytanie 6 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzia z 

                     dodatkową regulacją ręczną?”

Ad.6 – Nie.

Pytanie 7 – „ Czy Zamawiający  dopuści łóżko z regulacja wysokości w zakresie od 430mm do 

                        800mm, który to zakres  minimalnie  odbiega i nie pomniejsza walorów 

                         użytkownika łóżka ?’

Ad.. 7 – Nie.
Pytanie 8 – „ Czy  Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w łatwo odejmowalne szczyty z 

                        możliwością blokady, która w czasie transportu zabezpiecza je przed 

                       wypadnięciem?”

Ad.8 – Tak  .
Pytanie 9 – „ Czy Zamawiający  dopuści łóżko, którego konstrukcja oparta jest na dwóch 

                        szerokich kolumnach cylindrycznych zapewniających wysoką stabilność nawet w 

                        najwyższym położeniu łóżka?”

Ad.9.-  Nie.
Pytanie 10 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne z wypełnieniem z 

                       laminatu?”

Ad.10 – Nie.
Pytanie 11 – „ Czy zamawiający dopuści łóżko o długości 225cm, który to parametr niewiele

                        odbiega od opisanego?”

Ad.11 – Nie.

Pytanie 12 – „ Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości 960 mm, który to parametr niewiele 

                        odbiega od opisanego ?”

Ad. 12 – Nie.
Pytanie 13 – „ Czy  ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga ( co wydaje się
                        oczywiste), aby łóżko posiadało możliwość minimalnej wysokości leża na poziomie

                         39,5 cm co pozwala na bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim

                         wzroście unikając konieczności zeskakiwania – opuszczania łóżka bez możliwości  

                        oparcia   całkowitego stóp o podłogę i bardziej świadomego opuszczania łóżka?” 

                        Brak bezpiecznej minimalnej wysokości przy konieczności zeskakiwania prowadzi 

                        do   zwiększenia ryzyka upadku chorego a co za tym idzie wydłużenia hospitalizacji

                        i  kolejnych kosztów ?”.

Ad.13 – Nie wymaga , może  dopuścić .
Pytanie 14 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym alarmem braku włączonego hamulca 

                        przy zasilaniu z sieci?”

Ad.14 – Nie.
Pytanie 15 – „ Czy Zamawiający dopuści łóżko bez podświetlania podłogi pod łóżkiem?”

Ad.15 –  Nie . 
Pytanie 16 – „ Czy Zamawiający dopuści długość łóżka w  pozycji wyjściowej przed przedłużeniem 

                        2181 mm oraz maksymalną długość po przedłużeniu 2361 mm ?”

Ad. 16 –  Nie.
Pytanie 17 – „Czy Zamawiający  dopuści  obciążalność łóżka z regulacją wysokości w pełnym zakresie do 250 kg i bezpieczne maksymalne obciążenie robocze do 220 kg ?”

Ad. 17 – Nie.
Pytanie 18 –„Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie od 433 do 821 mm ?”

Ad. 18 – Nie.

Pytanie 19 –„Czy Zamawiający dopuści by sterowniki dla pacjenta były umieszczone w poręczach 

                      bocznych od strony wewnętrznej z możliwością   blokady sterowania  przez personel 

                     medyczny ?”

Ad.19 – Nie.
Pytanie 20 – „Czy Zamawiający może doprecyzować czy oczekuje wbudowanych wskaźników 

                       kątowych w każdej z czterech barierek odpowiednio dla sekcji oparcia pacjenta

                       i sekcji nóg ?”

Ad.20 – Tak.

Pytanie 21 – „Czy  Zamawiający dopuści, by dźwignia do mechanicznego pozycjonowania CPR znajdowała się z obu stron łóżka, jednak w części środkowej łóżka w pobliżu sterowników w barierkach? Takie rozwiązanie pozwala lepiej kontrolować głowę pacjenta w trakcie uruchamiania CPR i poprawia bezpieczeństwo ?”

Ad. 21 -  Tak, dopuszcza  .

Pytanie 22.- „Czy Zamawiający  oczekuje elektrycznej funkcji szokowej (elektryczne CPR) dostępnej z jednego przycisku, tj. jednoczesne szybkie wypoziomowania wszystkich sekcji leża, obniżenie do najniższej wysokości, przechył Trendelenburga ?”

Ad. 22 –Nie.

Pytanie 23 – „Czy Zamawiający dopuści materac bez pokrętła regulacji ciśnienia, natomiast z systemem automatycznego doboru ciśnienia wewnątrz materaca w zależności od wagi i pozycji pacjenta? Tylko takie rozwiązanie może zapewnić w pełnym zakresie pacjentów terapię przeciwodleżynową. Przy zastosowani regulatora ręcznego ciśnienia zachodzi potrzeba korekty ciśnienia w sekcji bioder przez personel medyczny, który może błędni dokonać oceny lub nie dokona korekty ciśnienia wewnątrz materaca ?”

Ad. 23- Nie.

Pytanie 24 – „Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podając limit wagi pacjentów do 160 kg oczekuje materaca prowadzącego terapię przeciwodleżynową dla pacjentów o wadze 160 kg czy oczekuje jedynie wytrzymałości materaca na podane obciążenie? Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny prowadzący terapię antyodleżynową dla pacjentów o maksymalnej wadze       150 kg?”

Ad. 24 – Zamawiający oczekuje materaca  prowadzącego  terapię przeciwodleżynową dla pacjentów o wadze 160 kg , nie dopuści materaca powietrznego prowadzącego terapię antyodleżynową  dla pacjentów o  maksymalnej wadze 150 kg.  
Pytanie 25 – „Czy Zamawiający dopuści materac bez wyłogów bocznych? Materac pozycjonowany jest przez specjalne uchwyty ?”

Ad. 25 – Nie.

.

Pytanie 26. – „Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny zintegrowany z materacem piankowym, tak by zabezpieczyć pacjenta przed dobiciem do leża, gdy materac zostanie odłączony od zasilania elektrycznego na dłużej niż 2 godziny ?”
Ad. 26 – Nie .
Pytanie 27 – „Czy Zamawiający wymaga pokrowca łatwego do czyszczenia, wodoodpornego, oddychającego i bakteriostatycznego?”
Ad. 27 – Tak.

PAKIET  NR 7 

Pytanie 1 – „Czy Zamawiający  dopuści cieplarkę o pojemności 55 litrów ?”

Ad.1 – Nie .

Pytanie 2 – „Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach podstawy 61 x 56 cm. ?”

Ad.2 – Nie . 









Z  poważaniem



