SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 1SO 3001
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68 BUBE'AU‘ VERITAS .
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 Certification

www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl CERTYFIKAT 2019/43

Ostréw Mazowiecka, dnia 07.08.2019r.

SPZ70Z.X11.381.14-3/2019 Do wszystkich, ktorzy ubiegaja sie
o udzielenie zamo6wienia publicznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartoSci ponizej 221 000 euro na dostawe sprzetu
i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespdt  Zakladow  Opieki  Zdrowotnej w  Ostrowi  Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieh publicznych
(tj Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjasnia:

Dotyczy Pakietu nr S_Pluczka dezynfektor:

. ,,Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane urzadzenie posiadato fabrycznie zwalidowany program do
mycia i dezynfekcji pozwalajacy na skuteczng eliminacj¢ sporéw Clostridium Difficile, co byloby
potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezalezng instytucje posiadajaca akredytacje”

Odpowiedz — Zamawiajacy nie wymaga.

2. ,,Czy Zamawiajacy wymaga aby srodki do mycia i dezynfekcji wymagane z dostawg myjni w obu zdaniach
byly wyrobem medycznym klasy II b?”

Odpowiedz — Srodki zgodne z zaleceniami producenta.

3. ,,Czy w celu ograniczenia halasu generowanego przez myjni¢ wymaga aby myjnia emitowana gfo$nos¢ na
poziomie max. 51 dB?”

Odpowiedz - Zamawiajacy nie wymaga.

4. ,pkt.12: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o mocy max. wynoszacej 5,05 kW, co znaczgco wplywa na
przyspieszenie wykonywania cykli myci i dezynfekcji?”

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza.

Z powazaniem
7

Artur Wnuk

Sprawe prowadzi: Sekcja Zamdowien Publicznych, tel: 29 746 37 03



