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Ostréw Mazowiecka, dnia 07.08.2019r.

SPZ707.X11.381.14-2/2019 Do wszystkich, ktorzy ubiegaja sie¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego o szacunkowej wartosci ponizej 221 000 euro na dostawe sprzetu

i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespdt Zakladow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien
publicznych (tj Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjasnia:

1. Pakiet nr S (pluczka dezynfektor — ,,Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w
komore
z laczeniami laserowymi. Rozwigzanie takie jest réwnowazne z komorg gleboko tloczong
a dodatkowo posiada dozywotnig gwarancj¢ na komore, czego nie zapewniajg producenci komor

gleboko ttoczonych”
Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza.

2 Pakiet nr S5 (pluczka dezynfektor — ,Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora
wyposazonego
w jedng pompe detergentu myjaco odkamieniajacego. Takie rozwigzanie pozwala na oszczednos$é
srodké6w chemicznych oraz obniza koszt wytworzenia urzadzenia. Myjnia spelnia wymogi

przewidziane przez normy ISO 15881-1 oraz 15883-3, co gwarantuje efektywnos¢ dezynfekciji.”
Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza.
3. Pakiet nr 5 (pluczka dezynfektor — ,,Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadata

trojstopniowa kontrole detergentu w pojemniku? Rozwiazanie takie informuje uzytkownika, ze jest

srodek w kanistrze, nastepnie informuje ze jest bardzo mato $rodka, na konicu ze $rodek sie skonczyt.



Rozwigzanie takie daje mozliwo$¢ zaméwienia érodka z wyprzedzeniem nie powodujac przestoju

urzgdzenia.”

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet nr 5 (pluczka dezynfektor — ,,Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnie wyposazone byly
w podlogowy czujnik zatrzymujacy myjnie w przypadku wycieku wody? Rozwiazanie takie

zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek rozszczelnieniu.”
Odpowiedz — Tak.

5. Pakiet nr 5 (pluczka dezynfektor — ,,Czy Zamawiajagcy wymaga, aby myjnia posiadata
automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwigzanie takie wspomaga suszenie
konwekcyjne, dzigki temu naczynia sa suche i gotowe do ponownego uzycia. Rozwiazanie takie jest
zgodne z normg PN EN 15883-3.”

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 5 (pluczka dezynfektor — ,Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wskazujacego
aktualng faze pracy w miejsce pozostajacego czasu. Osiggniecie odpowiedniej temperatury zalezne
jest m.in. od temperatury wody w placéwce, stad wykazanie czasu do konca cyklu nie jest

precyzyjne”

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza.

Z powazaniem

ATtur Wnuk

Sprawe prowadzi: Sekcja Zaméwien Publicznych, tel: 29 746 37 03



