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Do wszystkich, ktérzy ubiegajg si¢
o udzielenie zamodéwienia publicznego

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postcpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci powyze] 221 000 euro na dostawe, montaz
i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (tj Dz.U.2019.1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania do SIWZ wyjasnia:

1. LP IT Warunki Gwarancji podpunkt 4 i 5: ,,Czy Zamawiajacy, celem zachowania zasad
uczciwe] konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopusci czas reakcji 18 dni
a maksymalny czas naprawy wydtuzy do 25 dni?”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.,

2. LP II Warunki Gwarancji podpunkt 8 — ,,Czy Zamawiajacy, celem zachowania zasad
uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejsze] oferty, dopusci Serwis na terenie Unii
Europejskiej?”

Odpowiedz — Tak, dopuszeczamy pod warunkiem, iz wszelka korespondencja oraz kontakty
telefoniczne odbywaé si¢ beda w jezyku polskim.

3. Pytanie do SIWZ - ,Czy Zamawiajacy, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji
1 uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopusci instrukcje w jezyku angielskim?”

Odpowiedz — Zgodnie z STIWZ.

4. Wnosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania w przedmiotowym postepowaniu zamiast
wyrobow medycznych okreslonych w szczegdétowym opisie przedmiotu zamoéwienia, oferty
rOwnowazne] o ponizszych parametrach. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie
w opisie przedmiotu zaméwienia innych parametrow, jest zasadne réwniez ze wzgledoéw
prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obnizenia niezbgdnego Zamawiajacemu
standardu, jakosci lub jest neutralna w tym zakresie.

)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW GRANICZNYCH

SYSTEM ROBOTA CHIRURGICZNO —- ORTOPEDYCZNEGO

Lp.

Parametr /Warunek

Parametr
wymagany

Parametr
oferowany

System robota chirurgiczno - ortopedycznego umozliwiajgcy planowanie,
nawigowanie i srédoperacyjna wizualizacje w potaczeniu z uzyciem
inteligentnego narz¢dzia - ramienia podczas zabiegdéw implantacji
endoprotez catkowitych stawu kolanowego dedykowany co najmniej dla
implantéw typu Vanguard, Nexgen, Persona. Unikalno$é systemu, pozwala
na zobrazowanie i prace z wykorzystaniem CT, RTG do 3D lub tylko na
podstawie znacznikdw 3D,

Nazwa i typ

Podac

Producent

Podac¢

Kraj pochodzenia

Podac

Rok produke;ji

2019/Tak,
podaé

Stacja gléwna:

Komputer, monitor z dotykowym ekranem, ramie wykonawcze.

Tak/podaé

Kamera - stacja dodatkowa:

Kamera do okreslania pozycji znacznikéw i ramienia wykonawczego -
chirurgicznego oraz $ledzenia ich ruch6w poprzez natychmiastowe
skanowanie potozenia w stosunku do pasywnych znacznikéw
referencyjnych zamocowanych na kosci udowej i piszczeli pacjenta.
Kamera umieszczona na wézku wraz z dodatkowym monitorem, winna
przekazywac¢ wzgledna pozycje rekojesci (narzedzia tngcego), kosci
udowej i piszczelowej do systemu komputera, ktory uruchamia algorytmy
sterujace ramieniem wykonawczym.

Tak/poda¢

Ramie wykonawecze:

Ramie robota sterowane przy pomocy silnikow, ktore poruszajg je w $cisle
zaprogramowanej pozycji zgodnie z technika operacyjng. Przy pomocy
rekojesci chirurg doktadnie pozycjonuje narz¢dzia niezbedne do usuniecia
kosci, wedlug zatwierdzonego wczesniej przez operatora planu dla
pacjenta.

Tak/podac

Oprogramowanie:

Oprogramowanie do planowania srédoperacyjnego wykorzystuje obraz
RTG 3D, umozliwia precyzyjne pozycjonowanie implantu i dostosowuje
rozwigzanie dla kazdego pacjenta bez konieczno$ci dodatkowego
przedoperacyjnego obrazowania.

Tak/podac

Dedykowane narzgdzia robota chirurgicznego/ortopedycznego

Tak /Podaé




6. | Dedykowane narzedzia uzupetniajace standardowy zestaw narze¢dzi do Tak/Poda¢
TKA/UKR

7. | Materialy jednorazowe wymagane do kazdego zabiegu: takie jak sterylna | Tak /Poda¢
folia do obtozenia ramienia.

8. | Do zestawu nalezy bezptatnie dostarczy¢ instrumentarium do TKA Tak

9. | Do zestawu nalezy bezptatnie dostarczy¢ :naped zawierajacy rekojes¢ do | Tak
pity oscylacyjnej, rekojesé do pity posuwisto zwrotnej, wiertarke- na okres
Zwigzania umowa.

10, Ostrza kompatybilne z napedem ortopedycznym. Tak/podac

11| Wykonawca zapewni bezptatne szkolenie uzytkownikow w zakresie Tak
obstugi na Bloku Operacyjnym Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

12| Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczenia osoby uprawnionej Tak
do uczestnictwa podczas zabiegow wykonywanych na Bloku Operacyjnym
Zamawiajacego.

13.| Wykonawca w okresie 24 miesiecy od daty zakupu zobowigzuje si¢ do TAK
dodatkowych szkolen dla nowych uzytkownikow jak rowniez jako kolejne
bardziej zaawansowane szkolenie dla dotychczasowych uzytkownikow.

II | WARUNKI GWARANCJI

1 Okres gwarancji — min. 24 miesigce H ARpagac
. . N Tak
2 Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji
3 Wykonawca zapewni peina, bezptatng obstuge serwisowa oferowanego Tak/podac
aparatu przez okres min. 24 miesigcy

4 Czas reakcji od przyjecia zgtoszenia (max. 14 dni). fiadpedac
5 Maksymalny czas usuwania awarii (max. 21 dni robocze). Hiakiposiac
6 Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodujgca wymiang Tak/podac

podzespotu na nowy —max 4 naprawy.

Ilo$¢ bezptatnych obowigzkowych przegladow aparatu w okresie gwarancj| Podaé
zgodnie z instrukcja producenta.

Wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworce lub autoryzowanego | Podaé
3 przedstawiciela do wykonywania czynno$ci fachowej instalacji, okresowej
konserwacji, obstugi serwisowej, sprawdzen kontroli bezpieczenistwa,
okresowych lub doraznych przegladéw. Serwis na terenie UE.

9 Wykaz dostawcow czesci zamiennych, zuzywalnych niezbednych do Poda¢
prawidtowego i bezpiecznego dziatania aparatu na terenie Polski.
2 g p

. s e . . Do 10 lat od
10 Zagwarantowanie dostgpnosci mozliwosci zakupu czesci zamiennych oraz daty
wyposazenia eksploatacyjnego. zakupu/Tak

TAK — oznacza bezwzgledny wymog, brak zadanej opcji lub niewypehienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie

oferty.



OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

L.p. |Nazwa Jed. Ilo$é | Cena Wartosé Podatek Wartos¢
miary jedn. netto VAT brutto
netto zl. % zh |zl
z1.
I System robota kpl. 1
chirurgicznego
/ortopedycznego
11 Materialy jednorazowe w tym :
1 Sterylna folia do oblozenia szt. 50
ramienia
2 Przestrzenne znaczniki op. 50
referencyjne
I Ostrza kompatybilne z SZt. 50
napedem ortopedycznym
Razem
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ wyceny jak wyze;j.
Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu robota
chirurgicznego/ortopedycznego o parametrach jak ponizej:
OPIS PRZEDMIOTU ZAM(')WI,ENIA
ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW GRANICZNYCH
SYSTEM ROBOTA CHIRURGICZNO - ORTOPEDYCZNEGO
Lp. Parametr /Warunek Parametr |Parametr
wymagany |oferowany
I | System robota chirurgiczno - ortopedycznego umozliwiajacy planowanie,
nawigowanie i Srddoperacyjng wizualizacj¢ w polaczeniu z uzyciem
inteligentnego narzedzia - ramienia podczas zabiegoéw implantacji
endoprotez catkowitych i polowiczych stawu kolanowego dedykowany co
najmniej dla implantéw typu Vanguard, Nexgen, Persona. Unikalnos¢
systemu, pozwala na zobrazowanie i prace z wykorzystaniem CT, RTG do
3D lub tylko na podstawie znacznikdéw 3D.
Nazwa i typ Poda¢
Producent Poda¢
Kraj pochodzenia Podaé
Rok produkcji 2019/Tak,
podaé




Stacja gléwna:

Komputer, monitor z dotykowym ekranem, rami¢ wykonawcze.

Tak/podac

Kamera — stacja dodatkowa:

Kamera do okreslania pozycji znacznikow i ramienia wykonawczego -
chirurgicznego oraz $ledzenia ich ruchéw poprzez natychmiastowe
skanowanie potozenia w stosunku do pasywnych znacznikow
referencyjnych zamocowanych na kosci udowe;j i piszczeli pacjenta.
Kamera umieszczona na wozku wraz z dodatkowym monitorem, winna
przekazywaé wzgledng pozycje rekojesci (narzgdzia tnacego), kosci
udowej i piszczelowej do systemu komputera, ktory uruchamia algorytmy
sterujagce ramieniem wykonawczym.

Tak/podac

Ramie wykonawcze:

Ramie robota sterowane przy pomocy silnikow, ktore poruszaja je w scisle
zaprogramowanej pozycji zgodnie z technika operacyjna. Przy pomocy
rekojesei chirurg doktadnie pozycjonuje narzedzia niezbedne do usunigcia
kosci, wedtug zatwierdzonego wezesniej przez operatora planu dla
pacjenta.

Tak/podac

Oprogramowanie:

Oprogramowanie do planowania $rodoperacyjnego wykorzystuje obraz
RTG 3D, umozliwia precyzyjne pozycjonowanie implantu i dostosowuje
rozwiazanie dla kazdego pacjenta bez koniecznosci dodatkowego
przedoperacyjnego obrazowania.

Tak/podac

Dedykowane narzedzia robota chirurgicznego/ortopedycznego (2 zestawy)

Tak /Podacé

Dedykowane narzedzia uzupelniajace standardowy zestaw narzedzi do
TKA/UKR (2 zestawy)

Tak/Podaé

Materiaty jednorazowe wymagane do kazdego zabiegu: takie jak sterylna
folia do obtozenia ramienia.

Tak /Podaé

Do zestawu nalezy bezptatnie dostarczy¢ instrumentarium do TKA

Tak

Do zestawu nalezy bezplatnie dostarczy¢ :naped zawierajacy rekojesé do
pify oscylacyjnej, r¢kojes¢ do pity posuwisto zwrotnej, wiertarke- na
okres 3 lat.

Tak

10.

Ostrza kompatybilne z napgdem ortopedycznym.

Tak/podaé

11.

Wykonawca zapewni bezplatne szkolenie uzytkownikow w zakresie
obstugi na Bloku Operacyjnym Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Tak

12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczenia osoby uprawnionej
do uczestnictwa podczas 20 zabiegdw wykonywanych na Bloku
Operacyjnym Zamawiajacego.

Tak

13.

Wykonawca w okresie 24 miesiecy od daty zakupu zobowigzuje si¢ do
dodatkowych szkolen dla nowych uzytkownikow jak rowniez jako kolejne
bardziej zaawansowane szkolenie dla dotychczasowych uzytkownikow.

TAK

11

WARUNKI GWARANCJT

Okres gwarancji - min. 24 miesigce

TAK/podaé




Tak

2 Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji

3 Wykonawca zapewni pelna, bezptatng obstuge serwisowg oferowanego Tak/poda¢
aparatu przez okres min. 24 miesiecy

4 Czas reakcji od przyjecia zgloszenia (max. 14 dni). Tk poiac

. N . Tak/podac

5 Maksymalny czas usuwania awarii (max. 21 dni robocze).

6 Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodujaca wymiane Tak/poda¢
podzespotu na nowy —max 4 naprawy.

7 [lo$¢ bezplatnych obowigzkowych przegladéw aparatu w okresie gwarancj| Podaé

zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworce lub autoryzowanego | Poda¢
przedstawiciela do wykonywania czynnosci fachowej instalacji, okresowej
konserwacji, obstugi serwisowej, sprawdzen kontroli bezpieczenstwa,

8 okresowych lub doraznych przegladow. Serwis na terenie UE - pod
warunkiem, iz wszelka korespondencja oraz kontakty
telefoniczne odbywaé sie beda w_jezyku polskim.
9 Wykaz dostawcow czesci zamiennych, zuzywalnych niezbednych do Poda¢
prawidlowego i bezpiecznego dziatania aparatu na terenie Polski.
. . e a% . Do 10 lat od
10 Zagwarantgwame dost@pposm mozliwosci zakupu czeéci zamiennych oraz daty
wyposazenia eksploatacyjnego. zakupu/Tak

TAK — oznacza bezwzgledny wymog, brak zgdanej opcji lub niewypetienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie

oferty.
OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

L.p. |Nazwa Jed. Ilos¢ |Cena Wartosé Podatek Wartos¢
miary jedn. netto VAT brutto
netto zL %o zl. |zl
zL
I System robota kpl. I
chirurgicznego
/ortopedycznego
11 Materialy jednorazowe w tym :
1 Sterylna folia do oblozenia Szt. 50
ramienia
2 Przestrzenne znaczniki op. 50
referencyjne
111 Ostrza kompatybilne z Szt. 50
napedem ortopedycznym
Razem

Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ wyceny jak wyzej.

Z powazaniem




