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SPZ70Z.X11.381.27-2/2019 Do wszystkich, ktérzy ubiegaja si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej 221 000 euro na dostawy wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2019.1843) wyjasnia:

Pytania :
Pytanie 1 - dotyczy Pakietu Nr 10. Czy w pozycji nr 1 Zamawiajacy dopusci rekaw o szerokoscei 5.5em?
Odpowiedz — Tak, dopuszezamy.

Pytanie 2 - dotyczy Pakietu Nr 10. ,Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu nadruku na rekawie normy
ISO11607-1, a wystarczajgcy bedzie nadruk normy EN8§68-57
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3 - Pakiet nr 19 Prosimy o udcislenie, ze w ww. pozycji Zamawiajacy oczekuje czujnika w technologii
OxiMax-wskazane numery katalogowe sugeruja takie wiasnie czujniki.

Odpowiedz — Zamawiajacy oczekuje zaoferowania czujnikéw do pomiarn saturacji, ktére beds
wspoipracowaly z pulsoksymetrem Nelicor N-25,

Pytanie 4 —,,Czy Zamawiajacy w Pakiecie 3 dopusci: sposéb pakowania po 150szt? lub sposéb pakowania po
200szt? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.”

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy , przy zaoferowaniu 40 opakowan (pak po 150 szt.) . lub 30 opakowan
( pak. po 200 szt.) .

Pytanie 5 - DO PAKIETU 7 ,Zwracamy si¢ z prosbg o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 oraz 2 ,oraz
utworzenie oddzielnego pakietu.”

Odpowiedz — Nie wydzielamy .

Pytanic 6 DO PAKIETU 23 ,,Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie z w/w pakietu pozycji od 1 do 7 oraz 10,0oraz
utworzenie oddzielnego pakietu.”

OdpowiedzZ — Nie wydzielamy .



Pytanie 7- Pakiet nr 9, poz. 1, ,,Zwracamy si¢ z prosbg o podanie $rednicy endoskopu i wymaganej
dtugosci kleszczykow.”

Odpowiedz - Fi 2,3 mm dlug 160 cm.

Pytanic § - Pakiet nr 9, poz. 2, ,,Zwracamy si¢ z prosbg o podanie $rednicy endoskopu i wymaganej
dtugosci kleszczykow.”

Odpowiedz — Fi 2,3 mm dlug. 230 cm.

Pytanic 9 - Pakiet nr 9, poz. 3, ,,Zwracamy si¢ z prosba o podanie $rednicy endoskopu i wymagane;j
dhugosci kleszezykow.”

Odpowiedz - Fi 2,3 mm dlug. 160 cm.

Pytanie 10 - Pakiet nr 9, poz. 4, ,,Zwracamy si¢ z prosba o podanie $rednicy endoskopu 1 wymagane;j
dtugosci kleszezykow.”

Odpowiedz — Fi 2,3 mm dlug. 230 cm.

Pytanie 11 - Pakiet nr 9, poz. 5, ,Zwracamy si¢ z prosba o podanie wymaganej srednicy igly (G)
oraz db. wysuniecia igietki.”

Odpowiedz — Srednica igly 0,7 mm. w dlugos$é 5 mm.

Pytanie 12 - Pakiet nr 9, poz. 6, Zwracamy si¢ z prosbg o podanie ksztaltu wymaganej petli.

Odpowiedz - Odpowiedz — Petla owalna, drut pleciony i monofilament ( do wyboru) .

Pytanie 13 - Pakiet nr 9, poz. 7, Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie ustnikow wykonanych w PE,

bez zawartosci lateksu i DEHP, o wymiarze otworu 22 x 25mm, z opaska tekstylna,
pakowanych indywidualnie z datg waznosci i data produkcji na kazdym opakowaniu
jednostkowym.

Odpowiedz - Tak, dopuszeczamy .

Pytanie 14- Pakiet nr 9, poz. 8, Zwracamy si¢ z prosbg o podanie srednicy endoskopu i wymagane;j
dhugosci kleszczykow.

Odpowiedz - Fi 1,8 mm dlug. 120 cm.

Pytanie 15 - Pakiet nr 9, poz. 9, Zwracamy si¢ z prosbg o podanie srednicy endoskopu i wymaganej
dhugosci kleszezykow.

Odpowiedz — Fi 1,8 mm dlug. 120 em .

Pytanie 16 - Pakiet nr 9, poz. 10, Zwracamy si¢ z prosbg o podanie przyblizonych wymiaré6w kosza
w celu zlozenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz — Zamawiajacy oczekuje zaoferowania produktu do endoskopu Fi 2,3 mm :



- 4 drutowy- 50 mm w pozycji rozciagnigtej (tzn. w momencie, kiedy kosz wsunigty
jest do ostonki, 37x20[mm] [wys. x szer.]
lub (do wyboru )

- w postaci petli i woreczka — 35 mm (rozmiar woreczka) .

Pytanie 17 - Pakiet nr 9, poz. 11, Zwracamy si¢ z prosba o podanie przyblizonych wymiaréw kosza

w celu ztozenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz — Do endoskopu Fi 1,8 mm. 4 drutowy — 50 mm w pozycji rozciagnigtej .

Pytanie 18 - Pakiet nr 9, poz. 12, Zwracamy si¢ z prosba o podanie $rednicy endoskopu i wymagane;j
dtugosci chwytaka.

Odpowiedz — Fi 2,3 mm dlug. 230 cm .

Pytanie 19 - Pakiet nr 9, poz. 13, Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie szczoteczek do
bronchoskopu o sr. 1,5mm i di. 120cm ?

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 20 - Pakiet nr 9, poz. 14,Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie rGwnowaznych szczoteczek
o dh. 1800mm. ?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 21 - Pakiet nr 9, poz. 16, Zwracamy si¢ z pro$ba o podanie srednicy kanatu endoskopu.

Odpowiedz — Fi2,3 mm.

Pytanie 22 - Dotyczy Pakietu 28 poz.7-12 Czy Zamawiajacy dopusci zataczenie do oferty certyfikatu
ISEGA (zamiast ISEGA.A)?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 23_- Dotyczy Pakietu 28 poz.7-12 Czy Zamawiajacy tj. w przypadku rekawic nitrylowych oraz
lateksowych odstapi od wymogu posiadania certyfikatu ISEGA jesli rekawice sg zarejestrowane
jako wyréb medyczny oraz $rodek ochrony indywidualnej kat. III i posiadaly deklaracje
zgodnosci dopuszezenia do zywnosci.

Odpowiedz - Tak.

Pytanie 24 - Dotyczy Pakietow 28-31 oraz SIWZ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnieni na jakim etapie
postepowania maja by¢ dostarczone probki? Czy wraz z ofertg czy na wezwanie Zamawiajacego?

Odpowiedz - Zamawiajgcy wymaga dostarczenia prébek na wezwanie Zamawiajacego .

Pytanie 25 - Dotyczy Pakietu 28 poz.7-12 Czy Zamawiajacy oczekuje aby rekawice winylowe rowniez byly
zarejestrowane jako wyrob medyczny oraz srodek ochrony indywidualnej kat. IIT .

Odpowiedz - Tak.



Pytanie 26 - Dotyezy Pakietu 30 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe,
sterylne, do zabiegéw ortopedycznych o grubszych $ciankach, pokryte polimerem, jednorazowego
uzytku. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein <30pg/g potwierdzony raportem badan
producenta do przedstawionej probki, Poziom szczelno$ci AQL 0,65, Przebadane na cement

kostny zgodnie z normg ASTM F 739-12?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 27 - Dotyczy Pakietu 31 poz. 7-13 Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania rekawic
chirurgicznych, sterylnych, jalowych wykonanych z polichloroprenu (neoprenu) w kolorze
bezowym, posiadajacych wewnetrzng powloke polimerowana, o pozostalych parametrach
zgodnych z SIWZ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 28 - Dotvezy SIWZ . Czy Zamawiajacy uzna za spelniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP, jesli wykonawca, ktoéry nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne
os$wiadczenie wraz z oferta.

Odpowiedz - Tak, pod warunkiem ze Wykonawca nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej .

Pytanie 29 - Dotyczy SIWZ . Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zlozenie formularza ofertowego
i formularza cenowego zawierajacego tylko pakiety na ktore skladana jest oferta”.

Odpowiedz — Tak.

Pytanie 21 — Czy w Pakiecie Nr 15, podajac w rubryce ,,Il08¢” dwa razy ilo§¢ 2500, Zamawiajacy bedzie
wymagat podania ceny oddzielnie za komplet A (2500 szt.) i oddzielnie za komplet B 2500 szt.), sktadajace
si¢ na opisany w pakiecie zestaw wstrzykawkowy typu NEMOTO DUAL SHOTT?

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza podanie ceny oddzielnie za komplet A (2500szt.) i oddzielnie
za komplet B (2500 szt.) lub w przypadku zaoferowania zestawu pakowanego razem
za komplet A+B (2500 zestawow) .

Pytanie 22-Dotyczy Pakiet nr 23
Poz. 1

I. Cecha ukladu oddechowego wplywajaca na ograniczenie i ochron¢ przed kolonizacjg przez
drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na dzialaniu jonéw srebra. Czy
Zamawiajagcy, ze wzgledu na bezpieczenstwo i ochrong pacjentdw przedwczesnie urodzonych,
ktorych organizmy sg w szczegolnosci narazone na dziatanie drobnoustrojow chorobotworczych,
wymaga aby oferowany uktad posiadal ochrone oparta na dziataniu jonow srebra?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza , nie wymaga .

2. Dodatkowo prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga aby nieodgrzewany odcinek do
inkubatora posiadal dtugos¢ 30 cm, a takze czy wymagane jest aby dren do pomiaru ci$nienia wynosit
2,1m?

Odpowiedz - Zamawiajace dopuszcza , nie wymaga .

3. Prosimy réwniez o ustosunkowanie si¢ czy Zamawiajacy wymaga aby dlugos¢ podgrzewanego
odcinka wdechowego wynosita 1,2 m? Dlugos¢ podgrzewanego odcinka wdechowego, a w
szczegolnosci rodzaj i dlugo$¢ umieszczonej w nim grzatki, przektadaja si¢ bezposrednio na takie
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parametry jak wydajnos¢ ogrzewania gazow oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie
kondensatu w obwodzie oddechowym. Proponowany przez nas ukfad oddechowy o df. 1,2m z grzatka
daje doskonate rezultaty w tym zakresie, gdyz nie powoduje skraplania lub powstajace skraplanie jest
minimalne i nie zaktdca ?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania uktadu z generatorem przystosowanym do umocowania do
czepca do terapii wymiennych dzigki czemu mozliwe jest sterowanie szczelnoscig poprzez tworzenie
tzw. garbu lub niecki i zmniejszenie ilosci urazéw tkanek nosa oraz powiklan terapii, co dodatkowo
skutkuje obnizeniem kosztéw leczenia dzigki uzyskaniu takiej stabilnosci potaczen, ktora wptywa na
ograniczenie ilosci niepowodzen terapii.

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

W zwiazku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga zestawu generatora w
sktadzie:

e generator IF z elastycznymi i migkkimi paskami mocujacymi z pgtelkami do zaczepienia rzepow z
jednej strony, zakonczone zwezanymi, usztywnianymi i karbowanymi koncowkami, ktore
ulatwiaja montaz generatora do czapeczki,

¢ kolyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w ksztalcie
litery T, zrzepem mocujgcym,

e koncowka donosowa o zrdéznicowanej grubosci ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
wykonana z silikonu medycznej klasy A o twardosei 30,

e miarka

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Poz. 2

Czy Zamawiajacy wymaga aby komora nawilzacza posiadata dren zasilajacy w wode o di. 1,2m oraz
konstrukcje zapobiegajaca nadmiernemu zbieraniu sie kondensatu w obwodzie oddechowym?
Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Czy Zamawiajagcy wymaga aby komora posiadata informacje o dacie waznosci i numerze serii na
opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz - Tak.

Poz. 3 Czy Zamawiajacy wymaga tgcznika o df. 10 cm?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Poz. 4 Czy Zamawiajagcy wymaga aby oferowany uklad posiadal zabezpieczenie

przeciwdrobnoustrojowe oparte na dziataniu jonéw srebra i byt przeznaczony do stosowania w okresie
do 14 dni?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Czy Zamawiajacy wymaga aby komora nawilzacza posiadata dren zasilajacy w wode o df. 1,2m oraz
konstrukcje zapobiegajaca nadmiernemu zbieraniu sie kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .



Czy Zamawiajacy wymaga aby komora posiadata informacje o dacie waznosci i numerze serii Na
opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz - Tak.
Poz. §, 8, 10 Czy Zamawiajacy wymaga uktadu o dt. 1,5 m z zatyczka uszczelniajaca?
Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Poz. 9, 11, 12 Prosimy o wydzielenie do odrgbnego zadani, gdyz jest to asortyment nie zwigzany z
akcesoriami do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodg Infant Flow.

Odpowiedz - Nie wydzielamy .

Pytanie 23 - Dot. Pakiet nr 13 poz. | .Zwazywszy na fakt, iz producent zmienil wiclko$é opakowania igiel
motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o ponowne
oszacowanie wymaganej ilosci. Uwzglednienie minimalnej ilosci 120 szt. zapobiegnie
nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedz — Wg SIWZ,

Pytanie 24 - Dot Pakiet nr 13 poz. 6 . Czy w poz. 6 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawki 1-2 ml
z heparyna litowa do gazometrii, sterylnej, pojedynczo pakowanej? Jezeli tak, to zwracamy sie
z prosbg o odstgpienie od wymogu posiadania etykiety dla tej pozycji (wymogi Pakiet nr 51
poz. 6).

Odpowiedz - Zamawiajgcy odstepuje od wymogu posiadania etykiety dla poz. nr 6 .

Pytanie 25 - dot. Pakiet nr 13 poz. 8 Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania probowki 1,6 ml z K3 EDTA do morfologii z etykieta x 50szt.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

na odpady medyczne 1.5 1 o wysokosci 120 mm bez pokrywy - do 125 mm z pokrywa
i spelniajacego pozostale wymagania.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 27 - dot. SIWZ rozdz. IV pkt 4.2.1. umowa § 4 ust. | Zwracamy si¢ z prosha do Zamawiajacego
o ujednolicenie zapiséw dotyczacych zakresu wymaganego o$wiadczenia i dostosowania SIWZ
do zapisu w Umowie, ze o$wiadczenie o posiadanych przez wykonawce dokumentach
dotyczy oferowanych wyrobow medycznych (a nie wszystkich wyrobow).

Odpowiedz — Dotyezy zaoferowanych przez Wykonawee wyrobéw medyeznych .

Pytanie 28 - dot. Pakiet nr |3. umowa § 4 ust. 2 Zwracamy si¢ z pro$ba do Zamawiajgcego o ujednolicenie
zapisow dotyczacych oczekiwanego terminug waznoscei, poprzez dopisanie w umowie § 4 ust. 2:
»(-..) w Pakiecie nr 13 dopuszczony termin wazno$ci probowek min. 6 miesigcy™.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 29 - Dot. SIWZ rozdz. XIII pkt | .Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o modyfikacje¢ zakresu
kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 2 dni a maksymalny 4 dni
z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamoOwienia w ciagu | dnia, nie
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uwzglednia odleglosci kilometrowe] z odleglych miast i tym samym wplywa negatywnic na
réwne traklowanie oferentow (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp). preferujac
wykonawcow z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych,
narzucaja minimalny czas realizacji zaméwienia, ktéry moze wynies¢ nawet 3 dni robocze, od
chwili ztoZzenia zamowienia. Kolejnym argumentem niech bedzie fakt, iz dostarczany asortyment
nie posiada bardzo krétkiego terminu waznosci, przez co Zamawiajacy jest w stanie wezesniej
okreslié  wielkosé zapotrzebowania i moze wezesniej zlozy¢ zamodwienie, dzigki czemu
Wykonawca bedzie mégt terminowo zrealizowaé dostawe. Diatego zwracamy sie z prosha do
Zmawiajacego o zmiang zapisu w SW7Z — kryterium dostawy.

Odpowiedz — Wg SIWZ .
Pytanie 30 - Dot. Formularz ofertowy. Zwracamy si¢c do Zamawiajacego z prosba o wyrazenie zgody na

pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym tylko tych pozycji (Pakietdw),
na ktére Wykonawcea sklada oferte.

Odpowiedz - Tak, Zamawiajaey wyraza zgode .

Pytanie 31 - Dot. umowa § 3 ust. | . Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o modyfikacje Projektu
Umowy poprzez dopisanie: ,przy jednorazowym zamdwieniu powyze] 150,00 zt netto”
Prosbe motywujemy tym, ze dla zamdwien ponizej 150,00 z1, koszty transportu, na ktdre
skladajg si¢ m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listéw
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoznika, sa wyZsze niz wartos¢ marzy
uzyskanej ze sprzedazy towaru o takiej wartosci.

Odpowiedz - Wg SIWZ. .

Pytanie 32 - Dot. umowa § 6 ust. 1 Prosimy o modyfikacje zapisdw § 1 w taki sposdb, aby wysoko$¢ kary
umownej naliczana byta od wartosci netto a nie brutto. VAT jest naleznoscig publicznoprawng,
ktorg wykonawcea jest zobowigzany odprowadzié do wzedu skarbowego. Ponadto sama kwota
podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wplywu na korzysci ekonomiczne osiagane przez
wykonawceg z tytuhu wykonania zamdwienia.

Odpowiedz - Wg SIWZ, .
Pytanie 33 — Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci pkt 1 & 3 projektu umowy (cyt.) :

» Wykonawca zobowigzuje sie¢ dostarczy¢ zamdwione wyroby medyczne jednorazowego uzytku wraz z faktura
VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi
mazowieckiej w godz. 8:00 — 13:30, na swoj koszt i ryzyko, transportem zapewniajacym nalezyte
zabezpieczenie jakosciowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.”

i nada mu proponowane brzmienie :

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ zamowione wyroby medyczne jednorazowego uzytku wraz z faktura
VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi
mazowieckiej w godz. 8:00 — 13:30, na swoj koszt i ryzyko, transportem zapewniajagcym nalezyte
zabezpieczenie jakosciowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
Dopuszcza si¢ przestanie faktury VAT mailem lub faksem w dniu dostawy towaru, z zastrzezeniem
niezwlocznego dostarczenia jej oryginatu pocztg polecong .



UZASADNINIE:

W przypadku usytuowania magazynéw i spedycji Wykonawcy poza siedziba jego biura, gdzie wystawiane
sq faktury za dostarczane towary, brak jest mozliwosci dolaczenia faktury do wysylanego wyrobu medycznego
(wysylce zawsze towarzyszy dokument WZ) .

Na potrzeby Logistyczno-formalne (np. przyjecie towaru do Apteki Zamawiajgcego) wystarczajace bedzie
przekazanie wraz z towarem skanu faktury, zas na potrzeby ksicgowosci oryginal faktury zostanie
niezwlocznie dostarczony poczta .

Odpowiedz - Wedlug SIWZ .

Pytanie 34 - Pakiet nr 28, pozycja 1-3 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice posiadajace AQL1,5?
Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 35 - Pakiet nr 28, pozycja 1-3 Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice o gramaturze 4,6-4,8g?
Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 36 - Pakiet nr 28, pozycja 4-6 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice posiadajace teksture na koncach palcéw,
posiadajace odporno$¢ na izopropanol 70% na poziomie 27

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 37 - Pakiet nr 28, pozycja 7-12 Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wyjasnienie czy w powyzszych
pozycjach dopusci w miejsce certyfikatu ISEGA, rekawice dopuszczone do bezposredniego kontaktu z zywnoscia
oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + raport badania wykonany przez jednostke
niezalezng?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 38 - Pakiet nr 28, pozycja 7-12 Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od wymogu zgodno$ci rekawic z norma
EN388.

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 39 - Pakiet nr 28, pozycja 7-12 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic spelniajgcych norme
EN16523-1 jako réwnowazng do normy EN 374-3.

OdpowiedZ — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 40 -Pakiet nr 29, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice teksturowane na palcach, o grubosci na palcu
0,40mm, na dtoni 0,30mm, o dlugosci minimum 292mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 41 - Pakiet nr 29, pozycja 2 . Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice w kolorze niebieskim, o dtugosci minimum
240mm, o nieznacznej réznicy w grubosci: na palcu 0,10mm (+=0,01), na dtoni 0,08mm (+£0,01), rekawice odpowiednie do
kontaktu z zywnoscia potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 42 - Pakiet nr 29, pozycja 2 Prosimy o odstapienie od wymogu rekawic pokrytych kolagenem i alantoing. Jako
ze rgkawiczki diagnostyczne przeznaczone sg do chwilowego uzytku- wymég posiadania warstw pielggnacyjnych jest
bezzasadny

Odpowiedz - Wg SIWZ.



Pytanie 43 - Pakiet nr 29, pozycja 2 . Prosimy o dopuszczenie spelniania wymagan zgodnosci z ASTM D6978 za
pomoca normy rownowaznej EN374. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamowien Publicznych oraz wyrokiem KI1O z 16
lutego 2016 (K10 142/16) Zamawiajacy ma obowigzek uzna¢ dokument rownowazny. Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 1
Pzp Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia wg kolejnosci preferencji  Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, a nie norm migdzynarodowych.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytaniec 44 -Pakiet nr 29, pozycja 3 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubosci na palcu 0,08mm (+0,01), na dloni
0,07mm (£0,01) w opakowaniu a’250 sztuk dla rozmiaru XS-L, oraz a’240 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem
zamawianych ilosci?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 45 - Pakiet nr 29, pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie spelniania wymagan zgodnosci z ASTM D6978 za
pomocg normy réwnowaznej EN374. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamowien Publicznych oraz wyrokiem KIO z 16
lutego 2016 (KIO 142/16) Zamawiajacy ma obowigzek uzna¢ dokument réwnowazny. Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 1
Pzp Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia wg kolejnosci preferencji  Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, a nie norm migdzynarodowych.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
Pytanie 46 - Pakiet nr 30, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice pakowane po 40 par?
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 47 - Pakiet nr 30, pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zawartosci biatek lateksowych na podstawie
raportu z badan EN455 od producenta.

OdpowiedZ — Nie dopuszczamy .

Pytanie 48 - Pakiet nr 31 Prosimy o odstgpienie od wymogu aby rekawice pochodzity od jednego producenta.
Odpowiedz — Wg SIWZ.

Pytanie 49 - Pakiet nr 31, pozycja 1-6 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice posiadajace zawarto$¢ protein max 94ug/g?
Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 50 - Pakiet nr 31, pozycja 1-6 Czy Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie zawartosci protein raport producenta
wg EN455?

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 51 - Pakiet nr 12, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci podkiady o szeroko$ci 50cm x 50cm x 80szt, z
przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
Pytanie 52 - Pakiet nr 12, pozycja 2 Czy Zamawiajacy dopusci podktad o szerokosci 50cm?
Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 53 -Pakiet nr 12, pozycja 3 Czy Zamawiajacy dopusci rolke z 50 podkladami, z przeliczeniem zamawiane
ilogci?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 54 -Pakiet nr 12, pozycja 6 Czy Zamawiajacy dopusci czepek bufiasty typu beret bez wstawki chtonacej pot?



Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 55 -Pakiet nr 12, pozycja 6, 7 Czy Zamawiajacy dopuéci czepek typu furazerka z czesécia przednig z
mozliwoscia wywinigcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowigcej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 56 -Pakiet 12, pozycja 6 Czy Zamawiajgcy dopusci czepek typu furazerka wigzany na troki z wstawka chtonaca
pot?

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 57 -Pakiet nr 12, pozycja 6-7 Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z
przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 58 - Pakiet nr 12, pozycja 8 Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z
przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowiedz — Tak dopuszczamy .

Pytanie 59 - Pakiet nr 12, pozycja 9 Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z
przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 60 -Pakiet nr 12, pozycja 10 Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z
przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

OdpowiedZ — Tak , dopuszczamy .

Pytanie 61 - Pakiet nr 12, pozycja 14 Czy Zamawiajacy dopusci spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
OdpowiedZ - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 62 - Pakiet 12, pozycja 17 Czy Zamawiajacy dopusci poszwe w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 63 - Pakiet 12, pozycja 18 Czy Zamawiajacy dopusci poszewke w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 64 -Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek
o doskonalych wlasciwosciach myjaco-dezynfekujacych. Chusteczki przeznaczone do czyszczenia m.in.
gtowic USG. Opakowanie a 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ogélnej ilosci opakowan. Wyrdb
medyczny.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 65 -Dotyczy zapisow SIWZ: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na ztozenie wraz z ofertg oswiadczenia
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w sytuacji gdy dany oferent nie
nalezy do zadnej grupy kapitatowe;?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem , ze Wykonawca nie nalezy do zadnej grupy
kapitalowe;j .
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Pytanie 66 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby dostawca materiatow do sterylizacji posiadat certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig 1SO 9001:2015 dotyczaca materialow sterylizacyjnych? Zamawiajacy zyskuje pewnosé,
ze oferowane wyroby produkowane sg zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 66 -Dotyczy Parametry Techniczne: Pakietu nr 10:Czy Zamawiajgcy wymaga, aby na rekawach
znajdowata si¢ informacja o kolorze wskaznikow przed i po sterylizacji w jezyku polskim? Takie rozwigzanie
minimalizuje pomytke interpretacyjng podczas odczytywania wynikow testu.

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 67 - Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiajacy wymaga, aby ze wzgledéw higienicznych rekawy
zabezpieczone byly przezroczysta, termokurczliwg folig?

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 68 - Czy Zamawiajacy wymaga rekawy papierowo — foliowe oznaczone byly znakiem CE wylacznie
na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rgkawa a nie bezposrednio na rekawie?
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na
wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji uzytkowania oznaczen lub napisdéw, ktore mogtyby
wprowadzi¢ w blad co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego
Jednostki notyfikowanej. Kwestia jest zwigzana z mozliwoscig pomylenia, czy znak CE umieszczony na
opakowaniu, ktérym jest rekaw, dotyczy jego samego, czy tez wysterylizowanej zawartosci?

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 69 - Pakiet nr 25 poz.1 Prosimy o dopuszczenie znanego dla pafistwa produktu opisanego ponizej:
Zestaw:

Serweta ochronna na stot operacyjny, przeciwodlezynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo —
brak mozliwosci tworzenia zagigé pod pacjentem zmieniajacych ilos¢ warstw, samowygtadzajgca sie;
wykonana z witokniny polipropylenowej, wysokochlonnej polimerowej warstwy srodkowej i spodniej
petnobarierowe) teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczajacej przed przesuwaniem sie i $lizganiem
podktadu po powierzchni. Certyfikaty jakosciowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001,
wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chtonno$¢ min. 35ml/100cm?2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm +5cm, rdzefi chlonny o diugosci co najmniej 51x205+/-3 c¢m zakoficzony
dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokosci nie wigkszej niz 10 +/-3 cm po obu
stronach na calej szerokosci podkiadu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaznik chlonnosci min. 2650 %

- migkka, jednorazowa serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o udzwigu
0k.226 kg

- jednorazowa ostong na podramienniki stotu operacyjnego

- podgtdéwek

Zestawy pakowane w torbe foliowa.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 70 - Pakiet 28 Poz. 1-3 .Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie re¢kawic diagnostycznych o
poziomie AQL < 1,5, spetniajacych pozostate wymogi SIWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
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Pytanie 71 ~Pakiet Nr 28 Poz. 4-6 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy nastepujacych
rekawic diagnostycznych: Rekawice diagnostyczne nitrylowe do badan, fioletowe, cienkie, grubos¢ na palcach
0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkowa teksturg na palcach, AQL <1,5, oznakowane jako wyrob
medyczny Klasy I i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.
Odporne na przenikanie substancji chemicznych — fabryczna informacja na opakowaniu o barierowosci dla
min. 3 alkoholi — etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na dziatanie min. 13
cytostatykéw przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu.
Rekawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN — EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wyt. pkt. 5.3.2),-2,-3,
ASTM D 6978- fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu
sciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 72 Pakiet Nr 28 Poz. 4-6 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych z 1
poziomem ochrony przed przenikaniem 70% izopropanolu, pozostate zgodne z SIWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 73 - Pakiet nr 28 poz. 4-8 Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowych o ponizszych
parametrach:

Rekawice diagnostyczne nitrylowe do badan, niebiesko-fioletowe, mikroteksturowane z dodatkows tekstura
na palcach, dlugo$¢ min.240 mm, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczny nadruk na opakowaniu),
oznakowane jako wyréb medyczny Klasy 1 i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii 11l z adekwatnym
oznakowaniem na opakowaniu. Grubosci: palec: 0,10 + 0,02 mm Dton: 08 + 0,02 mm Mankiet: 0,06 = 0,01
mm. Sita zrywania: Przed starzeniem: > 8§ N Po starzeniu: > 9 N, rozciaggliwos¢: Przed starzeniem: > 600 %
Po starzeniu: > 540 %. Przebadane na min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1.
Zgodne z ISO 374-1 - Typ B (fabryczny nadruk na opakowaniu). Odporne na dziatanie min. 12 cytostatykéw
przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978, w tym Oxaplatin i Gemcitabine - fabryczna informacja na
opakowaniu. Rekawice zgodne z normami: EN 455, PN — EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978,
EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z zywnoscig zgodnie z ISO
22000 (fabryczny nadruk na opakowaniu). Produkowane zgodnie z norma ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001 - potwierdzone fabrycznym nadrukiem na opakowaniu. Oznakowanie opakowania
jednostkowego: nazwa producenta/wytworcy, nazwa rekawic, rodzaj, EAN 13, QR Kod do pobrania deklaracji
zgodnosci, rozmiar, data produkcji, geograficzne miejsce pochodzenia, ilo$¢ sztuk, numer serii, data
przydatnosci do uzytku. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera, pakowane po
100 sztuk. Nie zawieraja tiuraméw, MBT, DPG, ZMBT, protein lateksowych.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 74 - Poz. 7-12 Prosimy o odstapienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA.A w zamian za
zaoferowanie rekawic oznakowanych jako wyréb medyczny klasy I oraz $rodek ochrony osobistej kategorii I
z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu oraz posiadajgce certyfikat jednostki notyfikowanej
potwierdzajacy posiadanie ww. kategorie.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 75 - Pakiet Nr 30 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie protokolu z przeprowadzonego przez
niezalezny osrodek badawczy testu na okre$lenie poziomu bialek metoda testu immunologicznego na
wychwycenie enzymu (EIA; [IEMA), pozostate zgodne z SIWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
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Pakiet Nr 30

Pytanie 76 - Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic ortopedycznych o ponizszych parametrach:
Sterylne rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe ze strukturg syntetycznych polimerowych powlok
wewnetrznych. Przeznaczone do zabiegéw podwyzszonego ryzyka oraz duzych zabiegdw ortopedycznych.
Ksztalt w petni anatomiczny zréznicowany na prawg i lewa dlon. Mankiet rolowany wzmocniony tasma
adhezyjna, zapobiegajacg zsuwaniu sie rekawicy z mankietu fartucha operacyjnego. Powierzchnia
antyposlizgowa na calej powierzchni, idealna dla procedur wymagajacych podwyzszonej chwytnosci. AQL:
0,65 po zapakowaniu, Grubos$¢ (pojedyncza scianka; min): Palec 0,33 mm, Mankiet 0,22 mm, Dion 0,26 —
0,27 mm, Dlugos¢ :min. 290 mm, Sita zrywania: min. 25 N, Opakowanie jednostkowe podwdjne, zewngtrzne
hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach ulatwiajacymi otwieranie, 50 par
w dyspenserze z indykatorem sterylnosci; Klasa Ila zgodnie z Dyrektywa o Wyrobach Medycznych
93/42/EEC, Kategoria Il zgodnie z Dyrektywa o Srodkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC, Oznakowanie
CE , Zgodnos¢ z normami: EN 455-1,2.3 4, EN 374- 1,2, 3,4, 5, EN 420, EN 388, ISO 16523 -1, ISO 16604,
ASTM F1671, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, Sterylizacja: Radiacyjna.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy.

Pytanie 77 -PAKIET NR 31 poz. 1-6 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic pakowanych
w opakowania po 70 par z mozliwo$cig wyceny za par¢ regkawic.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 78 —_Pakiet Nr 31 poz. 7-13 Prosimy o dopuszczenie rekawic w kolorze bezowym. Pozostale

parametry zgodne z SWIZ.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 79 — Pakiet Nr 31 poz. 7-13 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic
chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, potsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych,

trojwarstwowych. Powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana. Warstwa wewngtrzna 100%  nitryl,
dodatkowo pokrytej warstwa silikonu, co uniemozliwia kontakt dtoni z proteinami lateksu, dajgc jednoczesnie
komfort uzytkowania naturalnej gumy przy jednoczesnie wysokiej barierowosci syntetyku i stanowi korzystne
ekonomicznie rozwigzanie. Obnizony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par,
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podtuznymi i poprzecznymi
wzmocnieniami. Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy.

Pytanie 80 - W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej
umowy w zakresie zapisow § 6 ust. 1 pkt. 1.2:

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplacié
Zamawiajacemu kary umowne:

1.2.w wysokosci 0,5% wartosci brutto zamowionej partii towaru niedostarczonego ~w ustalonym
terminie za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto
zamoéwionej, a niedostarczonej w_terminie partii towaru, jednoczesnie Zamawiajagcemu
przystuguje rowniez prawo zakupu zastgpczego i obciazenia roznica w cenie Wykonawcy.
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Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 81 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz.8 . Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowaé szczypce
biopsyjne jednorazowego uzytku, miseczki owalne, bez igly o dtugosci narzedzia 120 ¢cm ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 82 — Dotyczy Pakietu 9 -poz. 9 . Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowaé szczypce
biopsyjne jednorazowego uzytku, szczeki ,,aligator” o dlugo$ci narzedzia 120 cm ?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 83 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz. 10 . Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowac
koszyczki (siatka foliowa rozpostarta na petli) do chwytania owalnych i §liskich obiektow jednorazowego
uzytku o dlugoséci 160 cm , o $rednicy narzedzia 1,8 mm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 84 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz. 11 . Czy Zamawiajacy W w/w pozycji pozwoli zaoferowaé
koszyczki do chwytania owalnych i §liskich obiektow jednorazowego uzytku o dlugosci 200 cm , wszystkie
pozostate parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 85 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz. 12 - Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowa¢ chwytak
trdjramienny do precyzyjnego usuwania cial obcych o dlugosci 230 c¢cm i $rednicy narzedzia 2,3 mm,
wszystkie pozostale parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 86 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz. 13 - Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowac
szczoteczke czyszezaca do bronchoskopu jednorazowego uzytku o dlugosci catkowitej tylko 120 cm ,
wszystkie pozostate parametry zgodne z opisem SIWZ .

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 87 - Dotyczy Pakietu Nr 9 - poz. 14 . Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowac
szczoteczke do endoskopow jednorazowego uzytku o dlugosci catkowitej tylko 180 cm , wszystkie pozostate
parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 88 — Dotyczy Pakietu Nr9 —poz. 16. Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowac
szczypee jednorazowego uzytku, typu ,,Z¢by szczura” o dtugosci min. 120 cm ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 89 — Dotyczy Pakietu Nr 9 — poz. 17 . Czy Zamawiajacy w w/w pozycji pozwoli zaoferowac szczypce
jednorazowego uzytku , typu ,,zgby szczura” o dlugosci 180 cm ?
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Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 90 -Pytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa odbywa¢ si¢ bedzie w dni robocze tj. od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedz — Tak, potwierdzamy .

2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydtuzenie terminu dostaw do godziny 14:30?

Odpowiedz — Wg SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na uwzglednienie w § 4 ust. 5, ze prawo do odstapienia od umowy
bedzie przystugiwato mu przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Odpowiedz - Wg SIWZ.

4. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopisanie w § 4 ust. 5 zdania o nast¢pujacej (lub podobnej)
tresci: ,,Przed odstapieniem od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do nalezytego wykonania
umowy”’?

Odpowiedz — Wg SIWZ.

Pytanie 91 - Dot. Pakiet 39 poz. 1 Uprzejmie informujemy, ze dostarczane przez Producenta
jednorazowe uklady oddechowe — rury do respiratora Venstar Oxylog VE300, 150 sg pakowane po 5
sztuk i nie ma mozliwosci ich podzielenia. Dlatego tez prosimy o zmiane jednostki miary ze sztuk na
opakowania i dopuszczenie 4 opakowan zamiast 20 sztuk. Takie rozwigzanie pozwala realizowaé
dostawy bezposrednie tym samym, przektada sie to na nizsze koszty dla Zamawiajacego.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 92 - Pakiet Nr 25 poz.1 — Zwracamy si¢ o mozliwos¢ wyceny 3000 szt. zestawdw tj.
podktadu chtonnego i przescieradta do transportu oraz oddzielnie 3000 szt. podtokietnikow , gdyz
jest to oddzielny asortyment.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 93 — Pakiet Nr 25 poz. 1. Zwracamy si¢ 0 mozliwos$¢ zaoferowania podktadu posiadajacego
rdzen chtonny pikowany ?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
Pytanie 94 - Pakiet 28 poz. 4-6

Zwracamy si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na zaoferowanie rgkawic diagnostycznych nitrylowych
przebadanych zgodnie z normg EN 374-3 na 15 substancji chemicznych, w tym izopropanol 70% n
a 1 poziomie. Dodatkowo rekawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne (minimum 1)
0 szerokim spectrum biobdjczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie
6 (>480 min) — potwierdzone raportem badania wykonanym w niezaleznym laboratorium zgodnie
z EN 16523-1:2015. Rekawice dopuszczone do bezposredniego kontaktu z zywnoscia, potwierdzone
certyfikatem analizy z wynikami raportu przeprowadzonego przez niezalezne laboratorium
badawcze. Rekawice oznakowane jako wyréb medyczny klasy 1 i $rodek ochrony osobistej kat. II1
z fabryczng informacja na opakowaniu. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 95 -Pakiet 28 poz. 7-12 .Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o wyjasnienie czZy W
powyzszych pozycjach dopusci w miejsce certyfikatu ISEGA.A, rekawice dopuszczone do
bezposredniego kontaktu z zywnoscia oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka
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1 widelca, dodatkowo raport badania wykonany przez jednostke niezalezng oraz deklaracije
zgodnosci. Rekawice zarejestrowane jako wyrob medyczny oraz $rodek ochrony indywidualnej
kategorii III z fabryczng informacjg na opakowaniu. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 96 - Pakiet 29 poz. 1. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania rekawic o
grubosci w czgsei na palcu 0,40mm i w czgsdei dloniowej 0,35mm. AQL — 1,0, gwarantujgcy wyzsza
jako$¢ produktu. Nizszy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszg ilos¢ wadliwych wyrobow w
przebadanej serii. Pozostate parametry zgodnie z STWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 97 - Pakiet 29 poz. 2. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie r¢kawic o dlugosci min.
242mm i lepszym poziomie szczelnosci AQL 1.0.Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 98 - Pakiet nr 29 poz. 2-3 W zwiazku ze zmiang stanu prawnego dotyczacego SOI,
wejsciem w zycie rozporzadzenia unijnego PPER 2016/425/UE oraz ustaleniem okresu
przejSciowego, w czasie ktorego nie mozna utrudnia¢ udostgpniania na rynku produktéw objetych
zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG prosimy o doprecyzowanie i zgode na zaoferowanie
rekawic spetniajagcych normy 374-1 ( z wyl. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2,4, 51 EN
16523-1 .Jednoczesnie pragniemy nadmienic¢, iz zgodnie z nowym rozporzadzeniem unijnym PPER
2016/425/UE zniesiony zostal obowigzek badania rgkawic na odporno$¢ mechaniczng zgodnie z
normg EN 388, prosimy zatem o potwierdzenie iz w przypadku zaoferowania rgkawic
przebadanych zgodnie z EN ISO 374-1 Zamawiajgcy odstepuje od zgodnosci r¢kawic z norma
EN 388.

OdpowiedzZ - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 99 - Pakiet 31 poz. 7-13 Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania rekawic
chirurgicznych, sterylnych, jalowych, neoprenowych w kolorze zielonym. Pozostale parametry
zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 100 - Dotyczy pakietu nr 4 Zwracamy sie do Zamawiajacego z uprzejma prosba o
wydzielenie poz. 6, 7, 8, 9, 10 z pakietu nr 4 i utworzenie z nich odrebnego pakietu. Jako dystrybutor
pozycji o cechach opisanych w poz. 6, 7, 8, 9, 10 aktualnie nie mamy mozliwosci zlozenia oferty na
pozostate pozycje zawarty w pakiecie nr 4. Nie wydzielenie tych pozycji moze spowodowaé brak
oferty w pakiecie nr 4.

Odpowiedz - Nie wydzielamy .

Pytanie 101 -Dotyczy pakietu nr 5 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycji 1 1 2
przetwornikow o dlugosci linii 152 ¢cm (122 + 30 cm).

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
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Pytanic 102 - Dotyczy pakietu nr 5 Zamawiajacy oczekuje w zestawie min. dwa dodatkowe
koreczki. Czy koreczki te majg by¢ w kolorze kontrastowo zéttym dla zapobiegania przypadkowe;j
kontaminacji w wyniku pomytki?

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 103 -Dotyczy pakietu nr 7 Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z uprzejmg prosbg o
wydzielenie poz. 3 z pakietu nr7 i utworzenie z niej odrebnego pakietu. Jako dystrybutor wyrobéw
Natus w poz. 1,2, aktualnie nie mamy mozliwosci ztozenia oferty na pozycje 3 tj. pokrowiec do
lampy Philips, ktérego nie jesteSmy dystrybutorem. Nie wydzielenie tej pozycji spowoduje brak
zlozenia oferty w pakiecie nr 7 lub znaczgco podniesie jego wartos¢.

OdpowiedzZ - Nie wydzielamy .

Pytanie 104 -Dotyczy pakietu nr 35 W zwigzku z tym, ze na ryku polskim pojawily sie wapna
przemystowe, czy Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane wapno bylo wapnem medycznym,
dopuszczonym przez farmakopee brytyjska i amerykanska, ktore w swoim skladzie nie przekracza
3% NaOH, oraz stopien pylenia nie przekraczat 0,3%? Wyzsze stezenia NaOH powoduja nadmierne
wysychanie wapna pogarszajac jego wlasciwosci pochtaniania.

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 105 -Dotyezy zalacznika nr 3 §3 pkt. 1.2 Czy Zamawiajgcy zmniejszy wysokosé kar
umownych z tytulu opdznienia w dostawiec z 1% wartosci brutto zamowionej partii towaru
niedostarczonego w ustalonym terminie na 0,5% warto$ci brutto zamdwionej partii towaru
niedostarczonego w ustalonym terminie?

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 106 - Dotyczy Pakietu nr 12 Pozycja 1 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Podktadu
ochronnego w rozmiarze: S0cmx50cmx50mb.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 107 — Pakiet Nr 12 Pozycja 2 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Podkladu na rolce
o dlugosci 50mb.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 107 — Pakiet Nr 12 Pozycja 5 Prosimy Zamawiajgcego o podanie rozmiaru podktadu
ochronnego.

Odpowiedz — Podklad ochronny ma by¢é wykorzystywany przy typowych noszach
ewakuacyjnych, rozmiar noszy ok. 210-220cm x 50-55 cm .

Pytanie 108 — Pakiet Nr 12 Pozycja 6 Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeliczenie
ilosci czepkow na pelne opakowanie a100 szt., co daje 60 opakowan.

OdpowiedZ — Tak, dopuszczamy .
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Pytanie 109 — Pakiet Nr 12 pozycja 6 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie czepkéw bez potnika.
Odpowiedz - Nie dopuszczamy .
Pytanie 110 — Pakiet nr 12 Pozycja 7
1. Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeliczenie ilosci czepkéw na petne
opakowanie a'100 szt., co daje 25 opakowan.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

2. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy oczekuje czepkow wigzanych na troki, czy na
gumke?

Odpowiedz — Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie obu opcji .

Pytanie 111- Pakiet Nr 12 Pozycja 8 Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy oczekuje
fartuchow z rekawami zakoiczonymi gumkag, czy mankietem?

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie obu opcji .

Pytanie 112 — Pakiet Nr 12 Pozycja 9 Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeliczenie
ilosci masek na pelne opakowanie a'50 szt., co daje 320 opakowan.

OdpowiedzZ — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 113 — Pakiet Nr 12 Pozycja 10 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie przescieradta o
gramaturze 17gfm2 .

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytaniel14 Pakiet Nr 12 Pozycja 11 Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy oczekuje
przescieradet o gramaturze 28g/m’, czy 40g/m*?

Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 115 — Pakiet Nr 12 Pozycja 12 Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeliczenie
ilosci ochraniaczy na pelne opakowanie a'100 szt., co daje 15 opakowan.

Odpowiedz — Tak , dopuszczamy .

Pytanie 116 — Pakiet Nr 12 Pozycja 13
1. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, jakiej gramatury oczekuje?

Odpowiedz — Min. 40g/m* .
2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koszuli z rozcigciem z tytu, wigzanej na troki.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
Pytanie 117 — Pakiet Nr 12 Pozycja 14

1. Prosimy o dopuszczenie spodni w rozmiarze uniwersalnym.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
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2. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, jakiej gramatury oczekuje?
Odpowiedz — Min. 40g/m” .

Pytanie 118 — Pakiet Nr 12 Pozycja 15
1. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, jakiej dtugosci koszuli oczekuje?.
Odpowiedz — Zamawiajacy oczekuje zaoferowania koszuli w typowym rozmiarze .
2. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, jakiej gramatury oczekuje?
Odpowiedz — Min. 40g/m” .

Pytanie 119 — Pakiet Nr 12 Pozycja 16
1. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie koszuli z dekoltem z wycigciem V, krotki rekaw
mono.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
2. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, jakiej gramatury oczekuje?
Odpowiedz - Min. 40g/m” .

Pytanie 120 — Pakiet Nr 12 Pozycja 17 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koca
ogrzewajacego skladajacego si¢ z 3 warstw: 2 warstwy wioknina PP, 25 g/mz, w $rodku widknina
wiskozowo-poliestrowa, SSg/mz.

Odpowiedz — Tak, dopuszezamy .

Pytanie 121 — Pakiet Nr 12 Pozycja 18 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie poduszki w
rozmiarze 60x50cm.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 122 - Pakiet 32 poz. 3 Prosimy Zamawiajgcego o sprecyzowanie wymiarow pessarow,
podanie wysokosci.

OdpowiedZ — Zamawiajacy oczekuje zaoferowanie pessara kolnierzowego .
Pytanie 123 - Pakiet 35
1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wapna a’ Skg.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
2. Jesli Zamawiajacy dopusci prosimy o informacje, czy nalezy zaoferowaé 15 op. a “5kg, czy
przeliczy¢ zamawiang ilosé ,,w gore” na 14 op. a’Skg?
Odpowiedz - 14 op. a S kg.

Pytanie 124 - Do Umowy W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu
mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ umowy po stronie Zamawiajgcego.

OdpowiedZz — Zamawiajacy wprowadzi do umowy osobe odpowiedzialng za realizacj¢ umowy .

Pytanie 125 - Dot. opisu przedmiotu zaméwienia dla Pakietu Nr 15 — Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO
DUAL SHOT:

1. Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy zamiescit tylko jedna pozycje asortymentowa w formularzu cenowym (tj.
Zatacznik nr 2), Wykonawca rozumie, ze Zamawiajacy wymaga zestawéw A+B do wstrzykiwacza typu
Nemoto Dual Shot. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania 2500 pelnych zestawow
do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto (zestawy A+B, tj. 2500 sztuk wkladow o pojemnosci 200 ml + 2500
sztuk wktadéw o pojemnosci 100 ml + 2500 sztuk zlgczy)? Informacja o ilosci (2500) jest podana w
kolumnie: ,,llo$¢” dwukrotnie dlatego tez prosimy o potwierdzenie.
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Odpowiedz - Zamawiajacy oczekuje zaoferowania 2500 pelnych zestawéw (tzw. zestaw A+B),
dopuszcza tez zaoferowanie zestawéw A i B pakowanych oddzielnie (wowczas 2500 szt. zestawow A
i 2500 szt. zestawow B ) .

2. Prosimy o zmniejszenie ilosci wymaganych probek z 3 kompletéw do 1 kompletu oraz dopuszczenie
mozliwosci ztozenia probek na wezwanie Zamawiajacego zamiast wraz z oferta. W ocenie Wykonawcey 1
komplet prébek jest w zupetnosci wystarczajagcy do przeprowadzenia przez Zamawiajacego wszelkich
wymaganych testéw. Ponadto jakos¢ nie jest parametrem ocenianym przez Zamawiajacego.

Odpowiedz - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dostarczenia probek na z wezwanie Zamawiajacego ,
pozostale wg SIWZ .
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