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           Ostrów Mazowiecka, dnia    13.12.2010r.

Szp.Pow.ZP.30-1/2010                                            Do wszystkich , którzy ubiegają się 

                                                                                 o  udzielenie zamówienia publicznego                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                  nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  193 000 euro  na  zakup 
                  i dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu dla  potrzeb  
                  Centralnego laboratorium Analitycznego Szpitala  Powiatowego   im.  Marii   Skłodowskiej   
                  –  Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
                  Zdrowotnej. 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j.  Dz. U.  z  2010r. Nr  113,  poz. 759          ze  zm. )  wyjaśnia  :

Pytania : 

Dotyczy pkt. 4 – parametrów granicznych dla aparatu , załącznik nr 2 do SIWZ.
1. „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu, w którym wprowadzanie wyników badania osadu moczu odbywa się za pomocą przystawki osadowej lub zewnętrznego oprogramowania (warunek graniczny pkt 18 – podłączenie analizatora  do LSI obsługiwanej  przez Firmę  Marcel). Pozostałe  warunki związane z tym parametrem zostają spełnione (pkt.9 warunków granicznych ) ?”
Ad. 1 –  Zgodnie ze SIWZ.
Dotyczy pkt. 11 - parametrów granicznych dla aparatu , załącznik nr 2 do SIWZ.
2. „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  analizatora kalibrującego się przy użyciu wbudowanego, wewnętrznego paska kalibracyjnego, jak również pasków kalibracyjnych, które będą dostarczone bezpłatnie przez okres dzierżawy aparatu ? W warunkach pracy rutynowej kalibracja  zalecana jest nie częściej  niż raz na 4 tygodnie?”
Ad. 2 –  Zgodnie ze SIWZ .
Dotyczy pkt. 16 - parametrów granicznych dla aparatu, załącznik nr 2 do SIWZ oraz tabela asortymentowo-cenowa poz. 3 :

3 „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczonej próbki w postaci płynnej, pochodzącego od innego  producenta niż producent pasków do analizy moczu ? Termin ważności materiału kontrolnego po otworzeniu wynosi 30 dni .
Prosimy o określenie jak często  i na ilu poziomach Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę wewnętrzną ?”
Ad. 3 –  Zgodnie ze SIWZ. Zamawiający  doprecyzowuje zapis , że kontrolę wewnątrzlaboratoryjną  do badania podstawowego będzie wykonywał 1 raz w tygodniu na 2 poziomach .
Dotyczy pkt. 16 i 17 – parametrów granicznych dla aparatu, załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie 4 – „Zgodnie z ideą kontroli zewnętrznej/międzynarodowej, która powinna być niezależna od producenta odczynników  i aparatu prosimy o zgodę na możliwość zapewnienia bezpłatnego udziału    w uznanej międzynarodowej zewnętrznej kontroli  jakości LabQuality lub kontroli Randox ?”
Ad. 4 –  Zgodnie ze SIWZ.
Dotyczy pkt. 20 – parametrów granicznych dla aparatu załącznik nr 2 do SIWZ oraz tabela asortymentowo – cenowa poz. 2 
Pytanie 5 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu zapasowego bez możliwości odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii?  W ofercie naszej firmy znajdują się półilościowe testy do oznaczania mikroalbuminy z odczytem wizualnym o czułości 20 mg/L. Odczyt na aparacie też jest wynikiem półilościowym?
Ad. 5 – Zgodnie ze SIWZ .
Pytanie 6 – „Czy zaoferowany materiał  do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej powinien spełniać aktualne wytyczne rozporządzenia MZiOS w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, tzn. obejmować zarówno kontrolę parametrów pasków moczowych jak i kontrolę mikroalbuminy?”
Ad. 6 – Zgodnie ze SIWZ. 
Dotyczy pkt 21 – parametrów granicznych dla aparatu załącznik nr 2 do SIWZ :
Pytanie 7- „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ?Przystosowanie Pracowni Analityki Ogólnej do pracy na analizatorze ?”

Ad. 7  - Dostarczenie stołu pod analizator.
Pytanie 8 – „Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek nr 4 z zał. Nr 2 do SIWZ w wypadku zaoferowania  analizatora posiadającego możliwość wprowadzania  wyników z badania osadu moczu poprzez oprogramowanie firmy Marcel ?”
Ad. 8 –  Zgodnie ze SIWZ .
Pytanie 9 – „Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie pod pojęciem „Możliwość analizy próbek pilnych” (pkt 5 zał. Nr 2 do SIWZ ) ?”
Ad. 9 –   Możliwość wykonania badania  „cito” w trakcie wprowadzonej serii badań . 
Pytanie 10 – „Czy Zamawiający  dopuści złożenie  oferty z analizatorem posiadającym  pamięć o pojemności 520 parametrów, wg SIWZ analizator będzie  pracował w połączeniu z systemem LIS,  co umożliwi rozszerzenie pojemności jego pamięci i magazynowanie dowolnej ilości danych?”
Ad. 10 –  Zgodnie ze SIWZ..
Pytanie 11 – „Czy Zamawiający  uzna za spełniony warunek  nr 19 z zał. 2 do SIWZ w wypadku zaoferowania analizatora posiadającego możliwość wprowadzenia numerów identyfikacyjnych pacjentów poprzez wbudowaną  klawiaturę alfanumeryczną oraz czytnik kodów kreskowych  ?”
Ad. 11 -  Zgodnie ze SIWZ. 










Z poważaniem  








                      Z-ca Dyrektora









      ds. Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                       Lek. Marek  Ciężki

