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     Ostrów Mazowiecka, dnia    19.07.2011r.

Szp.Pow.ZP.11-1/2011
Do wszystkich ,


którzy ubiegają  się o udzielenie zamówienia publicznego 
    

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                   nieograniczonego  o  szacunkowej  wartości  poniżej  193 000 euro  na  dostawy  materiałów 

                   opatrunkowych  i wyrobów medycznych   dla  potrzeb  Szpitala   Powiatowego   im.  Marii   
                   Skłodowskiej   –   Curie    w  Ostrowi   Mazowieckiej   Samodzielnego  Publicznego   Zespołu 

                   Zakładów Opieki  Zdrowotnej . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2007r. Nr  223,  poz. 1655    ze  zm. )  wyjaśnia  :

Pytanie 1  - „Pakiet Nr 8  - pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z gazy impregnowanego substancją neutralną sterylnego typu Grassolind o wymiarach 20 cm x 20 cm lub 10 cm x 20 cm ?”

Ad. 1  - Pakiet Nr 8 , poz. 12 . Dopuszczamy w rozmiarze 20cm x 20cm .
Pytanie  2 – „Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2-3 – Czy Zamawiający dopuści kompresy  17 n ?”

Ad. 2 –  Pakiet Nr 2 ,poz.2-3 .Tak, dopuszczamy .
Pytanie 3-  „Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy operacyjne 17 n      
                     z RTG i tasiemką ?”
Ad. 3 – Pakiet Nr  3,poz. 2 – wg SIWZ. 
Pytanie 4 – „Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4-5 – Czy Zamawiający dopuści zawartość 50% bawełny  
                      i 50 %  wiskozy w wacie opatrunkowej ?”
Ad. 4    - Pakiet Nr 3 ,poz. 4-5  -. wg  SIWZ. 
Pytanie 5 – „Dotyczy   Pakietu   Nr 4   poz.  1-3 –    Czy   Zamawiający    dopuści   przylepiec  
                      9,15m z przeliczeniem  ilości  wymaganych przez Zamawiającego ?”
Ad. 5 –  Pakiet Nr 4,poz. 1-3 . Tak, dopuszczamy .
Pytanie  6 – „Dotyczy   Pakietu   Nr 4  poz. 1-3 –  Czy    Zamawiający    dopuści   przylepiec    na 

                     hipoalergicznym   kleju akrylowym ?”

Ad. 6 –  Pakiet Nr 4, poz. 1-3 . wg  SIWZ .
Pytanie 7 – „Dotyczy    Pakietu   Nr  4  poz. 10 – Czy   Zamawiający    dopuści   opatrunek   z   folii  
                     z  wcięciem z ramką i metką o wymiarach 6x7cm pakowany a`100szt.? 
                     Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi  Zamawiający  wyrazi zgodę na podanie 
                     ceny za sztukę, a nie za opakowanie ?”
Ad. 7 -  Pakiet nr 4, poz. 10 – wg SIWZ. 
Pytanie 8 -  „Pakiet Nr 1 poz. 1-5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  siatki elastyczne 
                       bez zawartości bawełny ?  W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie 
                       w/w pozycji z pakietu , co da możliwość złożeni8a konkurencyjnej oferty ?”
Ad. 8 –  Pakiet Nr 1 poz. 1-5. – wg SIWZ.
Pytanie  9 -  „Pakiet Nr 3 poz. 2 . Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę z gazy 
                        17 nitkowej  ?”
Ad. 9 –  Pakiet Nr 3 poz. 2 – wg SIWZ. 
Pytanie 10 –„Czy w zadaniu nr 28 zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga podkładu 
                       higienicznego o wymiarach rdzenia 101,6 cm x 228,6 cm , a nie 101,6 cm jak 
                      w opisie SIWZ ?”

Ad.10 – Pakiet Nr 28 – w opisie przedmiotu zamówienia zaszła pomyłka pisarska. Zamawiający  wymaga podkładu higienicznego o wymiarach rdzenia  51 cm x 228,6cm, wymiar całego  prześcieradła wynosi 101,6cm x 228,6cm 
 Pytanie 11 -  „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuści używany dotychczas
                              uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii  metodą Griggsa oparty na 
                              użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji 
                              tchawicy, prowadzącą Selingera , rozszerzało oraz rurkę tracheotomijną     

                              z wbudowanym przewodem do odsysania  z przestrzeni  podgłośniowej  
                              z mankietem  niskociśnieniowym, posiadajacą sztywny samoblokujący się 
                              mandryn z otworem na  prowadnicę Seldingera w dostępnych rozmiarach   
                              7,0 mm, 8/0mm lub 9,0 mm pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej 
                              szybkie otwarcie zestawu ?”
Ad.  11 –  Pakiet nr 17 poz. 1 .Tak, dopuszczamy .
Pytanie 12 – „Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie 4 w poz.  od 4 do 8 przylepce były na  
                       białej włókninie  perforowanej, półelastycznej o wysokiej  przylepności , 
                       wodoodporne, z perforacją  co 5 cm, hypoalgiczne , z klejem akrylowym 
                       równomiernie  naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru 
                        podkładowego ?”
Ad. 12 –  Pakiet Nr 4, poz.4-8 – wg SIWZ.
Pytanie 13 – „Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie  4 pozycja 9 opatrunek był włókninowy 
                        pokryty hipoalergicznym  klejem akrylowym  bez zawartości  kauczuku i tlenku 
                        cynku , o wymiarze 76mm x 51mm w opakowaniu po 50 szt. ?”

Ad – 13 – Pakiet Nr 4 , poz. 9  - wg  SIWZ .
Pytanie 14 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 4 pozycji 10 opatrunek był sterylny 
                        przezroczysty półprzezroczysty,  posiadał wzmocnienie włókniną  w części  
                        obejmującej kaniulę  , ramkę ułatwiającą  aplikację, proste wycięcie na port 
                        pionowy,     zaokrąglone    brzegi,   metkę   do   oznaczenia ,   2   włókninowe   paski 
                        mocujące ?”

Ad. 14 –  Pakiet Nr 4 poz. 10 – wg  SIWZ.
Pytanie 15 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie  4 pozycji 10 opatrunek był w rozmiarze 7 x 8,5 cm, był odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , posiadał klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni  przylepnej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy  IIa?”
Ad. 15 –  Pakiet Nr 4 poz. 10 – wg SIWZ. 
Pytanie 16 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 4 pozycji 10 opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium ?”

Ad. 16 – Pakiet Nr 4 poz. 10 – wg SIWZ. 
Pytanie 17- „Czy Zamawiający wymaga , aby w pakiecie 4 pozycji od 1 do 3 przylepiec był pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, bez zawartości uczulającego kauczuku oraz tlenku cynku ?”

Ad. 17 – Pakiet Nr 4, poz. 1-3 – wg SIWZ .
Pytanie 18 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 7 pozycji 1 opatrunek był sterylny  przezroczysty i półprzezroczysty do mocowania kaniul i cewników, ze wzmocnieniem włókniną  obrzeża opatrunku,  posiadał okno wypełnione folią, kształt owalny, posiadał ramkę ułatwiającą aplikację, płytkie wycięcie na kaniulę/cewnik oraz metkę do oznaczania, był w rozmiarze 6x7cm,    z okienkiem 5x3,5cm wypełnionym folią ,był odporny na działanie   środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol  , posiadał klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, był wyrobem medycznym klasy IIa oraz posiadał potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów  = > 27nm przez niezależne laboratorium ?”
Ad. 18 – Pakiet Nr 7, poz. 1 – wg SIWZ. 
Pytanie 19  -   „Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 7 pozycji 2 opatrunek był sterylny  przezroczysty i półprzezroczysty do mocowania kaniul i cewników, ze wzmocnieniem włókniną  obrzeża opatrunku,  posiadał okno wypełnione folią, kształt owalny, posiadał ramkę ułatwiającą aplikację, płytkie wycięcie na kaniulę/cewnik oraz metkę do oznaczania, był w rozmiarze 10x12cm,    z okienkiem 8,2x6,4cm wypełnionym folią ,był odporny na działanie   środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol  , posiadał klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, był wyrobem medycznym klasy IIa oraz posiadał potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów  = > 27nm przez niezależne laboratorium ?”

Ad  19 – Pakiet Nr 7, poz. 2 – wg SIWZ .
Pytanie 20 – „Czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie pakietu 28 podając rozmiar rdzenia     51 x 228,6 cm podczas gdy rozmiar całego podkładu 101,6 x 203,2cm . jednocześnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający  w pakiecie nr 28 dopuści pokrycie stołu operacyjnego w rozmiarze 100 x 229, rozmiar rdzenia  chłonnego 50,5 x 203  ?”
Ad. 20 –  Pakiet Nr  28 . Zamawiający  wymaga podkładu higienicznego o wymiarach rdzenia  51 cm x 228,6cm, wymiar całego  prześcieradła wynosi 101,6cm x 228,6cm 

Pytanie 21 – „Czy Zamawiający  w pakiecie  30 pozycja nr 2  dopuści poniższy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta :

- 2 szt. patyczko-szczoteczki  z możliwością  podłączenia do ssaka w kolorze zielonym do 
               pielęgnacji jamy ustnej pacjenta  z substancją odświeżającą o smaku miętowym    
               i środkiem do czyszczenia zębów ,
- 1 szt. patyczko-szczoteczki do pielęgnacji jamy ustnej bez substancji odświeżającej, rączka 
              wykonana  z plastiku, gąbka na patyczku o pofałdowanej strukturze ;
-  1 szt.   płynu do pielęgnacji jamy ustnej BioleneMouthwash 10 ml;

- 1 . elu do nawilżania jamy ustnej Biotene Oralbalance 3 g na bazie aloesu ?
Pragniemy poinformować, iż powyższy zestaw wystarczy do 24 godzinn ej higieny jamy ustnej pacjenta oraz  znacznie zmniejsza koszty w porównaniu z zestawem opisanym przez Zamawiającego ?”
Ad. 21 –  Pakiet Nr  30 poz. 2 – wg SIWZ.  
Pytanie 22 -„Czy Zamawiający w pakiecie nr  9 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej w rozmiarze 7 x 5 x 0,6 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ .
Ad. 22 –  Pakiet Nr 9 poz. 1 – Dopuszczamy rozmiar  7 cm x 5 cm x 0,6 cm . 

Pytanie 23 – „Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej  w rozmiarze 2,5x3,5x0,6cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?”
Ad. 23 – Pakiet nr 9 poz. 2 – wg SIWZ.  

Pytanie 24 – „Czy zamawiający w pakiecie nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie  wchłaniającej się gazy  hemostatycznej wykonanej z  utlenionej  celulozy  ? Pozostałe p[parametry zgodne z SIWZ ?”

Ad. 24 – Pakiet  Nr 12 – wg SIWZ.  
Pytanie 25  - „Pakiet Nr 1 pozycja 1-5 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  wysoko elastycznej  siatki o składzie 71% poliamidu oraz  29% włókna elastycznego spełniającego pozostałe wymogi SIWZ ?”

Ad. 25 – Pakiet Nr 1 poz. 1-5 – wg SIWZ.  

Pytanie 26 – „Pakiety Nr 1 . Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że w pozycji 1. Zamawiający oczekuje siatki elastycznej za stopę i dłoń ?”

Ad. 26 –  Pakiet Nr 1 poz. 1 – wg SIWZ.  

Pytanie 27 – Pakiet nr 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w  pozycji 9 opatrunku włókninowego pakowanego po 100 szt. spełniającego pozostałe wymogi SIWZ ?”

Ad. 27-  Pakiet nr 4 poz. 9 . Tak, dopuszczamy .
Pytanie 28 – „Pakiet nr 4  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w pozycji 10 opatrunku            w rozmiarze 6x8 cm pakowanego po 100szt.  spełniającego pozostałe  wymogi SIWZ ?”

Ad. 28 –  Pakiet nr 4 poz. 10 – wg SIWZ. 
Pytanie 29 – „Pakiet nr 4 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 opatrunku            w rozmiarze 7x9 cm pakowanego po 100 szt. ?”

Ad. 29 –   Pakiet nr 4 poz. 10 . Dopuszczamy opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm  pakowany         

                 po 100 szt. . 
Pytanie 30 – „Pakiet Nr 4 . Prosimy o dopuszczeni8e pasków do łączenia  brzegów pakowanych       w kopercie po 3 szt. spełniających  pozostałe wymogi SIWZ ?”

Ad. 30 –  Pakiet Nr 4  oz. 11 -  wg  SIWZ. 
Pytanie 31 – „Pakiet Nr 4 . Prosimy o dopuszczenie w pozycji 12 pasków pakowanych  w kopercie po 10 pasków , spełniających pozostałe wymogi SIWZ ?”

Ad. 31 –  Pakiet Nr 4 poz. 12  - wg SIWZ .
Pytanie 32 – „Pakiet Nr 3 poz. 2 . Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a`20szt.                z odpowiednim przeliczeniem ilości., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 32 –  Pakiet Nr 3 poz. 2 . Tak, dopuszczamy .
Pytanie 33 – „Pakiety Nr  3 poz. 4-5. Czy Zamawiający  dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową o zawartości bawełny  i wiskozy po 50% , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 33 –  Pakiet Nr 3 poz. 4-5  - wg SIWZ.  

Pytanie 34 – „Pakiet Nr 4 pozycja 1-3 .Czy Zamawiający dopuści przylepce z klejem akrylowym, spełniające  pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 34 –  Pakiet Nr 4 poz. 1-3  - wg SIWZ. 
Pytanie 35 – „Pakiet nr 4 poz. 10 . Czy Zamawiający  wydzieli poz. 10  z zadania 4i utworzy z niej odrębne zadanie  ?”

Ad. 35 – Pakiet Nr  4 poz. 10 – wg SIWZ.  

Pytanie 36 – „Pakiet nr 7 , poz. 6 . Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 z zadania7 i utworzy z niej odrębne zadanie ?”

Ad. 36 – Pakiet Nr  7 poz. 6 – wg SIWZ. 
Pytanie 37 – „Pakiet Nr 15, poz. 8-11 . Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-11 z zadania 15          utworzy z nich odrębne zadanie ?”

Ad. 37 –  Pakiet Nr 15 poz. 8-11 – wg SIWZ. 
Pytanie 38 – „Pakiet Nr 21, poz. 4 . Czy Zamawiający dopuści filtr o  przestrzeni martwej 43ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 38 –  Pakiet nr 21 poz. 4 . Nie dopuszczamy filtru o przestrzeni martwej 43 ml.  . 
Pytanie 39 – „Pakiet Nr 21,poz. 4 . Czy Zamawiający  dopuści filtr o przestrzeni martwej 15ml        z wymiennikiem ciepła i wilgoci, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 39 – Pakiet nr 21poz. 4 . Dopuszczamy filtr o przestrzeni  martwej 15 ml. 
Pytanie 40 – „Pakiet Nr 21 , poz. 6 . Czy Zamawiający  dopuści zamknięty system pakowany            w opakowanie foliowo-papierowe, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 40 –  Pakiet Nr 21 poz. 6  . Tak, dopuszczamy .
Pytanie 41 – „Pakiet Nr 22 , poz. 1a i 1b . Czy Zamawiający dopuści jałowe worki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 41 – Pakiet Nr 22 poz. 1a i 1b . Tak , dopuszczamy . 
Pytanie 42 – „Pakiet Nr 22, poz. 2b .Czy Zamawiający dopuści, worki na mocz  z drenem                o długości  90cm lub 150cm i igłowym portem   do pobierania próbek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 42 – Pakiet nr 22 poz. 2b – wg SIWZ .
Pytanie 43- „Pakiet Nr 22, poz. 3 . Czy Zamawiający dopuści zestawy do godzinowej zbiórki moczu z drenem jednoświatłowym, komora z zakresem pomiaru objętości od 75 ml opróżniania przez  przekręcenie komory o 90 stopni i z workiem bez filtra hydrofobowego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 43 – Pakiet Nr 22 poz. 3 .  – wg SIWZ. 
Pytanie 44 – „Pakiet Nr 8 , poz 1 . Czy zamawiający dopuści opatrunek z systemem aplikacji „ramka”, spełniający pozostałe  wymagania SIWZ ?”

Ad. 44 – Pakiet Nr 8 poz. 1 . Tak, dopuszczamy .
Pytanie 45 – „Pakiet Nr 8, poz. 2 . Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze                       10 cm x 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 45 –  Pakiet Nr 8 poz. 2 . Tak, dopuszczamy .
Pytanie 46 – „Pakiet Nr 8 , poz. 5,9,13,14..Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5,9,13,14 z zadania 8 i utworzy z nich odrębne zadanie  ?”
Ad. 46 –  Pakiet Nr 8 poz. 5,9,13,14 – wg  SIWZ. 
Pytanie 47 – „Pakiet Nr 8, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej – 2 strony, bez folii poliuretanowej , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”
Ad. 47 –   Pakiet Nr 8 poz. 7 - wg  SIWZ. 
Pytanie 48 – „Pakiet Nr  8, poz. 10. Czy Zamawiający  dopuści opatrunki impregnowane parafiną, spełniające pozostałe  wymagania SIWZ ?”

Ad. 48 –  Pakiet Nr 8 poz. 10 – wg SIWZ. 
Pytanie 49 – „Pakiet Nr  8 , poz. 11 . Czy Zamawiający dopuści opatrunki  impregnowane parafiną w rozmiarze 19cmx 19cm, spełniające  pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 49 – Pakiet Nr 8 poz. 11 – wg  SIWZ. 
Pytanie 50 – „Pakiet Nr 8,poz. 12 . Czy Zamawiający dopuści opatrunki impregnowane parafiną      w rozmiarze10cm x 40cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 50 –  Pakiet Nr 8 poz. 12 – wg SIWZ. 
Pytanie 51 –„Pakiet nr 14, poz. 6 . Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 z zadania 14 i utworzy z niej odrębne zadanie ?”

Ad. 51 –  Pakiet Nr 14 poz. 6  - wg SIWZ. 
Pytanie 52 – „Pakiet Nr 14, poz. 6 . Czy Zamawiający dopuści podkłady w opakowaniach a`25szt.            z odpowiednim przeliczeniem  ilości , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Ad. 52 – Pakiet Nr 14 poz. 6 . Dopuszczamy  podkłady w opak. A 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości .
Pytanie 53 – „Pakiet Nr 29, poz. 1-2 . Czy Zamawiający dopuści zestaw poniższym składzie :

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm ,

Serweta 2 – warstwowa, laminat i włóknina  w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w  częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu .Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O  , wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm ,
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu wzmocnieniem włókniną,  składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety,
1 x serweta do artroskopii o wym. 200 x 320 cm,
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym sie o wym. 6 x 8 cm . Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny  z łatą chłonną /wzmocnieniem w polu krytycznym o wym min. 75x50 cm i  2-oma  organizerami 161 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H2O wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa?”
1 x nogawica 30 x 60 cm.
Nogawica 2-warstwowa. Gramatura 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa2- taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm
4 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do  wklejania  w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany  do transportu i magazynowania  - opakowanie typu TYVEC ?”

Ad. 53 –  Pakiet Nr 29 poz. 1-2  -  wg  SIWZ. 
Pytanie 54 – „Pakiet Nr  29 , poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie :

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180 cm ,

Serweta 2 – warstwowa, laminat i włóknina  w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w  częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu .Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O  , wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm ,

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu wzmocnieniem włókniną,  składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety,

1 x serweta na kończynę (ręka, kolano) i o wym. 200 x 300 cm,

Serweta z otworem samouszczelniającym się otwór o śred.3,5 cm . Serweta 3-warstwowa, z łatą  chłonną /wzmocnieniem  w polu  krytycznym z 2-oma  organizerami  do mocowania przewodów Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H2O wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa odporność na przenikanie cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa?”

1 x serweta o wym. 170 x 180 cm.

Serweta wykonana z włókniny , samoprzylepna .

1x taśma przylepna 10 x 50 cm.
4 x ręcznik do rąk o wym. 40 x 40 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do  wklejania  w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany  do transportu i magazynowania  - opakowanie typu TYVEC ?”

Ad.  54   - Pakiet Nr 29 poz. 3 - wg  SIWZ. . 









Z poważaniem 
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         Lek  Marek Ciężki 



