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Ostrów Mazowiecka, dnia 09.05.2011r.

Szp.Pow.ZP.5-2/2011

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
       
      przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 193 000 euro na 

      dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego 
                  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego 
                  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

     Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois 68, na podstawie   art.  38   ust.  1 i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie 1 – Pakiet Nr 26 – „Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 7 papieru 
o długości 20m – taką długość obecnie oryginalny papier produkowany przez Mitsubishi. Prosimy o wskazanie, czy papier z pozycji 12 ma być gładki, czy z nadrukiem”?

Ad. 1 – Pakiet Nr 26 – Poz. 7 - Tak, dopuszczamy. Poz. 12 – wymagamy bez nadruku.
Pytanie 2 – Pakiet Nr 27 – „Czy Zamawiającemu chodzi rzeczywiście o elektrody niewidoczne w RTG? Elektrody takie są wyposażone w czujnik węglowy, a nie Ag/AgCl. Sensor Ag/AgCl nie zapewnia radioprzezierności.”

Ad. 2 – Pakiet Nr 27 – Tak, chodzi o elektrody niewidoczne w RTG.
Pytanie 3 – Pakiet Nr 27 – Jeśli tak (odp na pytanie w/w) prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 elektrod okrągłych, na bazie pianki polietylenowej (gąbka), z żelem stałym, z sensorem węglowym, o średnicy 42mm, z języczkiem ułatwiającym przyklejanie 
i odklejanie elektrody (odległość od szczytu języczka do przeciwległego końca – 45mm)”
Ad. 3 – Pakiet Nr 27 – Tak, dopuszczamy. 
Pytanie 4 – Pakiet Nr 27 – Prosimy o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie elektrod. Pojedyncze elektrody są bardzo tanie, proponowane rozwiązanie zwiększy konkurencyjność ofert.
Ad. 4 – Pakiet Nr 27 - Dopuszczamy podanie ceny jednostkowej za opakowanie
Pytanie 5 – Pakiet Nr 4, poz. 8,9 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”
Ad. 5 - Pakiet Nr 4, poz. 8,9 – Nie.
Pytanie 6 – Pakiet Nr 4, poz. 10 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu firmy Balton z prowadnikiem J.0,35”x40cm zamiast J.0,35” spełniający resztę postawionych wymagań w SIWZ.”
Ad. 6 - Pakiet Nr 4, poz. 10 – Tak, dopuszczamy. 
Pytanie 7 – Pakiet Nr 6, poz. 3 – „ Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurki intubacyjnej z standardowym mankietem zwężającym się w kształcie stożka z dodatkowym światłem pozwalającym na odsysanie z nadmiaru wydzielin spełniającą resztę postawionych wymagań zawartych w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta, co jest sprzeczne z art. 7 ustawy Pzp”
Ad. 7 - Pakiet Nr 6, poz. 3 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia, nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.
Pytanie 8 – Pakiet Nr 6, poz. 5 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurki intubacyjnej z standardowa grubością ścianki mankietu spełniającą resztę postawionych wymagań zawartych w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się 
o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty.”
Ad. 8 – Pakiet Nr 6, poz. 5 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia, nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.
Pytanie 9 – Pakiet Nr 6, poz. 7 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej bez automatycznego systemu kontrolującego ciśnienie w mankiecie spełniającą resztę wymagań zawartych w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty.”

Ad. 9 - Pakiet Nr 6, poz. 7 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia, nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.
Pytanie 10 – Pakiet Nr 6, poz. 8 i 9 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.” 
Ad. 10 – Pakiet Nr 6, poz. 8 i 9 – Nie wydzielamy.
Pytanie 11 – Pakiet Nr 6, poz. 10 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno – gardłowej o dł. 40mm spełniająca resztę wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Ad. 11 – Pakiet Nr 6, poz. 10 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 12 – Pakiet Nr 6, poz. 17 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic spełniających wasze wymogi tylko w rozm:
Rozm. 2/0 x 230

Rozm. 4/0 x 600

Rozm.5/0 x 600

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Ad.12 - – Pakiet Nr 6, poz. 17 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 13 – Pakiet nr 6, poz. 18 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic spełniających wasze wymogi tylko w rozm.:
Rozm. 2/0 x 230

Rozm. 4/0 x 340

Rozm. 5/0 x 370

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Ad. 13 – Pakiet Nr 6, poz. 18 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 14 – Pakiet Nr 6, poz. 19, 20 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Ad. 14 - Pakiet Nr 6, poz. 19, 20 – Nie wydzielamy.
Pytanie 15 – Pakiet Nr 12, poz. 8 – „Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje kaniul dla noworodków 0,7 24 G o przepływie 22ml/min”

Ad. 15 – Pakiet Nr 12, poz. 8 – Według SIWZ.
Pytanie 16 – Pakiet Nr 16, poz. 1 i 2 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?”
Ad. 16 – Pakiet Nr 16, poz. 1 i 2 – Według SIWZ.
Pytanie 17 – Pakiet Nr 20, poz. 10 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 23G x 2 2/5 (0,6 x 60mm), spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ.”

Ad. 17 – Pakiet Nr 20 poz. 10 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 18 – Pakiet Nr 20, poz. 11 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 21 G x 3 1/5 (0,8x0,80mm) spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ”
Ad. 18 – Pakiet Nr 20, poz. 11 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 19– Pakiet Nr 20, poz. 12 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm 21 G x 4 ¾ (0,8x120mm) spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ.”

Ad. 19 – Pakiet nr 20, poz. 12 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 20 – Pakiet Nr 20, poz. 18 i 19 – „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby strzykawki posiadały podwójną skalę w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki 
w każdej pozycji, oraz czy będzie wymagał, aby tłok miał czterostronne podcięcie w celu stabilnego mocowania strzykawki w pompie?”

Ad. 20 – Pakiet Nr 20, poz. 18 i 19 – Dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 21 – Pakiet Nr 27, poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania elektrody do badań EKG prostokątnej w roz. 43x46 lub dopuszczenie elektrody okrągłej w rozmiarze 50mm. Prośbę swą motywujemy tym, iż według naszej wiedzy żaden z producentów elektrod nie produkuje elektrody o śr. 43mm”

Ad. 21 - Pakiet Nr 27, poz. 1 – Dopuszcza rozmiar 43 x 46mm
Pytanie 22 – Pakiet Nr 27, poz. 3 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Ad. 22 - Pakiet Nr 27, poz. 3 – Nie.
Pytanie 23 – Pakiet Nr 28, poz. 1-8 – „ Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawów do sterylizacji bez wskaźnika na formaldehyd a jedynie z wskaźnikami sterylizacji parowej i gazowej, które standardowo są używane w jednostkach służby zdrowia”
Ad. 23 - Pakiet Nr 28, poz. 1-8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 24 – Pakiet Nr 33, poz. 1 i 2 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego Pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania”
Ad. 24 – Pakiet Nr 33, poz. 1 i 2 – Nie.
Pytanie 25 – Pakiet Nr 34, poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Ad. 25 – Pakiet Nr 34, poz. 1 – Tak.
Pytanie 26 – Pakiet Nr 36, poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Ad. 26 - Pakiet Nr 36, poz. 1 – Tak.
Pytanie 27 – pakiet Nr 36, poz. 2 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Ad. 27 – Pakiet Nr 36, poz. 2 – Tak.
Pytanie 28 – Pakiet Nr 43, poz. 5 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika z prowadnicą w rozm. CH-10 dł. 130cm producenta Nutricia spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.”
Ad. 28 – Pakiet Nr 43, poz. 5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 29 – Pakiet Nr 42, poz. 6 - „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego okrągłego bez wstawki chroniący pot.”
Ad. 29 – Pakiet Nr 42, poz. 6 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 30 – Pakiet Nr 47, poz. 6 – „ Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pojemnika do zabezpieczania preparatów do badań histopatologicznych o poj. 2500 ml zamiast 2300ml spełniający resztę wymogów SIWZ.

Ad. 30 – Pakiet Nr 47, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 31 – Pakiet Nr 4 - „Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści używany wcześniej przez Zamawiającego dren rynienkowy wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 31 – Pakiet Nr 4 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 32 – Pakiet Nr 4 – „Czy Zamawiający w celu zwiększenia atrakcyjności 
i konkurencyjności oferty wydzieli z Pakietu pozycję 10?”

Ad. 32 – Pakiet Nr 4 – Nie.
Pytanie 33 – Pakiet Nr 6 – „Czy Zamawiający w pozycji 3 i 5 dopuści rurki renomowanego producenta Smiths – Medical Portex posiadające mankiet Profile Soft Seal – funkcjonalnie stożkowy, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym pozaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. W rozmiarach od 0,6 do 9,0mm co 0,5mm?”
Ad. 33 – Pakiet Nr 6 – Według SIWZ.
Pytanie 34 – Pakiet Nr 6 – „Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego Pakietu asortymentu opisanego w pozycji 7-9, 19 i 20?”
Ad. 34 – Pakiet Nr 6 – Nie wydzielamy.
Pytanie 35 – Pakiet Nr 8 - „Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści używany dotychczas uzupełniający zestaw do przez skórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igła i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzało oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary:7,0mm, 8,0mm, 9,0mm?”
Ad. 35 – Pakiet Nr 8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 36 – Pakiet Nr 8 – „Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzałem o kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie, zawierający skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulę, prowadnicę Seldingera i prowadnik, krótkie rozszerzało 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzało, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem posiadająca samoblokujący się mandryn 
z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki, opaska do rurki, szczoteczka jałowy żel poślizgowy 5g, całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary:7mm, 8mm i 9mm?”
Ad. 36 – Pakiet Nr 8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 37 – Pakiet Nr 8 – „Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestawy (tak, jak dotychczas używane) były pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?” 

Ad. 37 – Pakiet Nr 8 – Nie wymaga, dopuszcza
Pytanie 38 – Pakiet Nr 8 – „Czy Zamawiający w pozycji 1,2 wymaga, aby zestawy zawierały rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera?

Ad. 38 – Pakiet Nr 8 – Nie wymaga, dopuszcza.
Pytanie 39 – Pakiet Nr 12, poz. 1-9 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wlewów dożylnych ze standardowym korkiem, wykonanym z PTFE z możliwością diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych za pomocą aparatu ultrasonograficznego. Tego typu rozwiązanie jest mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badania, aniżeli równoważne zastosowanie promieni RTG.”
Ad. 39 – Pakiet Nr 12, poz. 1-9 – Dopuszczamy, w poz. Nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z kaniulą, jednokierunkowej zastawki dostępu naczyniowego lub typu Safsite – bezigłowy, bezpieczny dostęp do systemów infuzyjnych lub typu Ultrasite – bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej. 
Pytanie 40 – Pakiet Nr 12, poz. 6 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych j.u. w rozmiarze 20 G 1,1 dł. 32-33mm. Pragniemy zaznaczyc, iż powszechnie używaną długością w przypadku kaniuli 20G jest długość 32-33mm, krótsza kaniula (np. 25mm) wiąże się z większym ryzykiem odczynów zapalnych u pacjentów, dlatego większość uznanych producentów sprzętu terapii dożylnej nie posiada w swojej ofercie tak krótkiego rozmiaru.”
Ad. 40 – Pakiet Nr 12, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 41 – Pakiet Nr 12, poz. 8 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wlewów dożylnych 0,7 bez portu z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia?”

Ad. 41 – Pakiet Nr 12, poz. 8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 42 – Pakiet Nr 12, poz. 9 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 
o długości min. 30mm”.
Ad. 42 – Pakiet Nr 12, poz. 9 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 43 – Pakiet Nr 12, poz. 11,12 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku jakiegokolwiek dotknięcia koreczka i tak zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu.”
Ad. 43 – Pakiet Nr 12, poz. 11,12 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 44 – Pakiet Nr 16, poz. 1-2 – „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi i przetaczania płynów infuzyjnych zgodnych polskim normami PN EN ISO 8536-4 oraz PN EN ISO 1135-4, które nie stawiając wymogów, aby w/w przyrządy posiadały komorę wolną od PCV.”
Ad. 44 – Pakiet Nr 16, poz. 1-2 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 45 – Pakiet Nr 16, poz. 1,2 – „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrządy do przetaczania krwi maja być wykonane z PCV niezawierającego ftalanów lub innego materiału niż PCV. Ftalany – związki używane do zmiękczania materiału są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. 

Ad. 45 – Pakiet Nr 16, poz. 1,2 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 46 – Pakiet 16, poz. 4,5,6 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych o długości min. 150cm.”

Ad. 46 – Pakiet 16, poz. 4,5,6 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 47 – Pakiet Nr 18, poz. 1 – „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Sonda Segstakena ma być wykonana z silikolateksu?”

Ad. 47 – Pakiet Nr 15, poz. 1 – Tak.
Pytanie 48 – Pakiet Nr 20, poz. 10 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wkłuć neurologicznych w rozmiarze 26G x 90 mm.”
Ad. 48 – Pakiet Nr 20, poz. 10 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 49 – Pakiet Nr 20, poz. 11 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wkłuć neurologicznych w rozmiarze 20G x 90mm.”

Ad. 49 – Pakiet Nr 20, poz. 11 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 50 – Pakiet Nr 20, poz. 12 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wkłuć neurologicznych w rozmiarze 20G x 150mm.”
Ad. 50 – Pakiet Nr 20, poz. 12 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 51 – Pakiet Nr 20, poz. 4-17 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2ml, 5ml, 10ml, 20ml bez rozszerzonej skali pomiarowej.”
Ad. 51 – Pakiet Nr 20, poz. 4-17 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 52 – Pakiet Nr 35, poz. 4 – „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego ma być fabrycznie połączony z workiem do godzinowej zbiórki moczu, co pozwala zaoszczędzić czas a przede wszystkim zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego zbiórki moczu, obniża to skutecznie ryzyko infekcji układu moczowego.”
Ad. 52 – Pakiet Nr 35, poz. 4 – Tak.
Pytanie 53 – Pakiet Nr 33, poz. 4,5 – „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego Pakietu.”

Ad. 53 – Pakiet Nr 33, poz. 4,5 – Nie wyłączamy.
Pytanie 54 – Pakiet Nr 35 – „Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy należy zaoferować szczoteczki dwustronne, które z jednej strony mają gąbkę, a z drugiej strony szczecinki o zróżnicowanej długości i miękkości ( w środku krótsze i sztywniejsze do paznokci oraz dłuższe i miękkie szczecinki na zewnątrz dla bardziej wrażliwych obszarów skóry dłoni?”
Ad. 54 – Pakiet Nr 35 – Tak.
Pytanie 55 – Pakiet Nr 35 – „Czy należy zaoferować sterylne szczoteczki pakowane pojedynczo i dodatkowo w kartonach zbiorczych po 30 szt. mogących służyć jako dozowniki szczoteczek?”
Ad. 55 – Pakiet Nr 35 – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.
Pytanie 56 – Pakiet Nr 35 – „Czy szczoteczki mają być zaopatrzone w czyścik do paznokci?”
Ad. 56 – Pakiet Nr 35 – Tak.
Pytanie 57 – Pakiet Nr 41, poz. 1-3 – „Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby folie operacyjne były konfekcjonowane po 10szt.”

Ad. 57 - Pakiet Nr 41, poz. 1-3 – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.
Pytanie 58 – Pakiet Nr 41, poz. 1 – „Uprzejmie prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze powierzchni lepnej 15 x 28cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.”
Ad. 58 - Pakiet Nr 41, poz. 1– Nie dopuszczamy.
Pytanie 59 – Pakiet Nr 41, poz. 2 – „Uprzejmie prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze powierzchni lepnej 30x30cm lub 28x45cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 59 – Pakiet Nr 41, poz. 2 – Nie dopuszczamy.

Pytanie 60 – Pakiet Nr 54 – „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, ile Zamawiający będzie oczekiwał reduktorów do nawilżaczy oraz ile króćców.”

Ad. 60 - Pakiet Nr 54 – Zamawiający będzie oczekiwał 9 szt. reduktorów i dostosowania 18 reduktorów w szpitalu.
Pytanie 61 – Pakiet Nr 54 – „Czy woda do nawilżania ma być stosowana do 30 dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia, co znacznie zmniejsza koszty użytkowania oraz czy ww. fakt ma być potwierdzony badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?”
Ad. 61 – Pakiet Nr 54 – Tak.
Pytanie 62 – Dotyczy SIWZ – „Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z Pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne Pakiety?”
Ad. 62 – Dotyczy SIWZ – Nie.
Pytanie 63 – Pakiet Nr 28, poz. 7 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pak.28 poz. 7 rękawa o szer. 38 cm?”

Ad. 63 - Pakiet Nr 28, poz. 7 – Tak.
Pytanie 64 – Pakiet Nr 28, poz. 8 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pak. 28 poz. 8 rękawa o szer. 42 cm?”

Ad. 64 – Pakiet Nr 28, poz. 8 – Tak.
Pytanie 65 – Pakiet Nr 30, poz. 6 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pak. 30 poz. 6 włókninę pakowaną a 250 szt.?”
Ad. 65 – Pakiet Nr 30, poz. 6 – Tak.
Pytanie 66 – Pakiet Nr 30, poz. 7 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pak. 30 poz. 7 włókninę pakowaną a 250 szt.?
Ad. 66 – Pakiet Nr 30, poz. 7 – Tak.
Pytanie 67 – Pakiet Nr 30, poz. 8-10 - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie 
z pak. 30 poz. 8-10? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.”
Ad. 67 – Pakiet Nr 30, poz. 8-10 – Nie wyłączamy.
Pytanie 68 – Pakiet Nr 40, poz. 10,20-21 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie 
z pak. 40 poz.10, 20-21? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.

Ad. 68 – Pakiet Nr 40, poz. 10,20-21 – Nie wyłączamy.
Pytanie 69 – Pakiet Nr 39, poz. 1-2 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie 
z pak. 39 poz. 1-2? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.”
Ad. 69– Pakiet Nr 39, poz. 1-2 – Nie wyłączamy.
Pytanie 70 – Pakiet Nr 39, poz. 1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pak. 39 poz.1 obłożenia o n/w składzie:”
Skład                                           ilość      rozmiar 

	serweta z przylepcem
	1
	240x180

	serweta z przylepcem
	1
	180x150

	serweta z przylepcem
	2
	90x80

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x78

	serwetki do rąk
	2
	40x20

	
	
	


Ad. 70 – Pakiet Nr 39, poz.1 – Nie.
Pytanie 71 – Pakiet Nr 39, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 39 poz.2 obłożenia o n/w składzie 

Skład                                           ilość    rozmiar   otwór   rozmiar

	serweta T z workiem, folią chirurgiczną
	1
	320x260
	KWADRAT
	35x35

	podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft
	1
	90x60
	 
	 

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150
	 
	 

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x78
	 
	 

	serwetki do rąk
	4
	40x20
	 
	 


Ad. 71 – Pakiet Nr 39, poz. 2 – Nie.
Pytanie 72 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający dopuści system konkurencyjny do opisanego pod warunkiem doposażenia Szpitala w niezbędną ilość oprzyrządowania? Proszę 
o określenie ilości stanowisk do doposażenia. W skład systemu wchodzą pojemniki przezroczyste, ze skalą pomiarową, wyposażone w zaczep do mocowania, nie posiadające żadnych przyłączeń(wszystkie w pokrywie wkładów jednorazowych), co pozwala na dokładniejszą ich sterylizację.

Wkłady workowe o pojemności 1,2 i 3L uszczelniane automatyczne po uruchomieniu ssania, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki zapobiegającej wypływowi wydzieliny. Wkłady posiadają w pokrywie 2 króćce (próżnia, pacjent) o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wkłady nie posiadają portów do pobierania próbek czy podawania proszku żelującego, co jest rozwiązaniem przestarzałym, powodującym zwiększenie ryzyka kontaktu z odsysana wydzieliną. W przypadku proponowanego przez nas systemu proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dwa uchwyty wkładu w formie pętli znacznie ułatwiają demontaż wkładu. Wkłady o mniejszej pojemności są w pełni kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności i w przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika. Łącznik stożkowy pozwala na podłączenie drenów o różnych średnicach.
Ad. 72 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ
Pytanie 73 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 wkład i dren pakowany jako osobne produkty?”

Ad. 73 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 74 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści dren o średnicy 5,6 mm zamiast 6 mm?”
Ad. 74 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ
Pytanie 75 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia w/w systemu umożliwi nie składanie oferty na poz. 6 pakietu (zawór odcinający próżnię), ponieważ system przez nas proponowany nie wymaga takiego rozwiązania?”
Ad. 75 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 76 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?”
Ad. 76 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 77 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający wymaga, aby kanister wielorazowy nie posiadał żadnych dodatkowych przyłączy, co umożliwia ich dokładniejszą sterylizację?

Ad. 77 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ
Pytanie 78 – Pakiet Nr 64 – „Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie”
Ad. 78 – Pakiet Nr 64 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 79 – Pakiet Nr 39, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego z obszarami wzmocnionymi:
	Strefy materiału
	Strefa krytyczna
	Strefa mniej krytyczna
	

	Wzmocnienie
	Włóknina 50g/m2
Warstwa chłonna
	
	

	Materiał obłożenia
	Włóknina 23 g/m2
	Włóknina 23 g/m2
	

	
	PE folia 40 mikronów
	PE folia 40 mikronów
	

	
	Celuloza 20g/m2
	Papier 20g/m2
	


- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z warstwą chłonną 75 x 190cm
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 79 x 145 cm warstwą chłonną 65 x 85 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm warstwą chłonną i uchwytami na przewody

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 175 cm warstwą chłonną i uchwytami na przewody

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 c 90 cm warstwą chłonną

- 1 taśma samoprzylepna 9 x 49 cm

- 4 ręczniki celulozowe 19 x 25 cm?”

Ad. 79 - Pakiet Nr 39, poz. 1 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 80 – Pakiet Nr 39, poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do cięcia cesarskiego z chłonnego laminatu nieprzemakalnego 
o gramaturze 63g/m2. Skład zestawu do cięcia cesarskiego jest następujący:
- 1 serweta na stół narzędziowy 150x200cm

- 1 serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo 79 x 145 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 180x240cm z otworem 20x30x20cm, z workiem do gromadzenia płynów i zintegrowanymi osłonami na kończyny 

- 1 serweta dla noworodka 80x90cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Ad. 80 – Pakiet Nr 39, poz. 2 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 81 – Pakiet Nr 39, poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia ginekologicznego z chłonnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 63g/m2. skład zestawu ginekologicznego jest następujący:
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150x180cm

- 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 150x240cmm, okno 10x15cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm

- 2 ręczniki chłonne

- 1 kieszeń na płyny?”
Ad. 81 - Pakiet Nr 39, poz. 3 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 82 – Pakiet Nr 39, poz. 4 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia z chłonnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 63g/m2. Skład zestawu do arttroskopii kolana jest następujący:
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150x180cm

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm

- 1 serweta do arttroskopii z workiem do zbiórki płynów 320cmx220cm

- 1 osłona na kończynę 37x75cm

- 2 tasmy samoprzylepne 9x49cm

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

- pokrowiec na przewody 16x200cm

Ad. 82 – Pakiet Nr 39, poz. 4 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 83 – Pakiet Nr 39, poz. 5 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia z chłonnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 63g/m2. Skład zestawu do laparoskopii jest następujący:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (wzmocnienie 75x190cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145cm (wzmocnienie 60x80cm)

- 1 serweta do zabiegów laparoskopii 270x180cm z oknem w części centralnej 30x20cm 
i z otworem w części urazowej 10x15cm
- taśma typu rzep 2x23cm”

Ad. 83 - Pakiet Nr 39, poz. 5 – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 84 – Pakiet Nr 39, poz. 6 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia sterylnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 63g/m2. Skład zestawu do chirurgii biodra jest następujący:
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150x200cm

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 79x145cm

- 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 290x200cm: wycięcie „U” 9x100cm

- 1 osłona na kończynę 37x105cm

- 3 taśmy samoprzylepne 9x40cm

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

- Kieszeń dwukomorowa 2x25x40cm?”
Ad. 84 - Pakiet Nr 39, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 85 – Pakiet Nr 38, poz. 3,4 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania i wycenienia kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) w ilości 500kompletów, jako jedną pozycję nr 3, zamiast dwóch osobnych pozycji 3 i 4. Bluza z 3 kieszeniami, wykończenie przy szyi półokrągłe materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 00% o gramaturze 45g/m2 polipropylen. Materiał ubrania spełnia wymogi normy EN1379 5-1-3, rozmiary S,M,LXL.

Ad. 85 - Pakiet Nr 38, poz. 3,4 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 86 – Pakiet Nr 41, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni klejącej 15x21cm?”
Ad. 86 - Pakiet Nr 41, poz. 1 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 87 – Pakiet Nr 41, poz. 2 - „Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni klejącej 35x40cm?”
Ad. 87 – Pakiet Nr 41, poz. 2 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 88 – Pakiet Nr 41, poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni klejącej 45x49cm lub 56x76cm?”

Ad. 88 - Pakiet Nr 41, poz. 3 – Dopuszczamy rozmiar 56x76cm.
Pytanie 89 – Pakiet Nr 42, poz. 5 – „Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny na nosze na zakładki?”

Ad. 89 - Pakiet Nr 42, poz. 5 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 90– Pakiet Nr 42, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny pokryty folią perforowany co 36 cm szerokość 50cm długość 50mb?”
Ad. 90 – Pakiet Nr 42, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 91 – Pakiet Nr 42, poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny pokryty folią perforowany co 36cm szerokość 60cm długość 50mb?”

Ad. 91 - Pakiet Nr 42, poz. 2 – Dopuszczamy o szerokości 50cm.
Pytanie 92 – Pakiet Nr 42, poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny pokryty folią perforowany co 36cm szerokość 40cm długość 50mb?”
Ad. 92 - Pakiet Nr 42, poz. 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 93 - Pakiet Nr 1, pozycja 10-18 – „Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane 
z wysokiej jakości medycznego PCV, o powierzchni przeźroczystej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad. 93 -  Pakiet Nr 1, pozycja 10-18 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 94 - Pakiet Nr 1, pozycja 1-9 – „Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane 
z wysokiej jakości medycznego PCV, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 94 – Pakiet Nr 1, poz. 1-9 – Według SIWZ.
Pytanie 95 - Pakiet Nr 1, pozycja 21-26 (WYMOGI) – „Czy nie zaszła pomyłka 
w numeracji wymogów i nie powinno być poz. 21-25?”

Ad. 95 – Pakiet Nr 1, poz. 21-26 – Zaszła pomyłka, powinno być 21-25.
Pytanie 96 – Pakiet Nr 1, poz. 42-52 (Wymogi) – Czy nie zaszła pomyłka w numeracji wymogów i nie powinno być poz. 41-51.

Ad. 96– Zaszła pomyłka, powinno być 41-51.
Pytanie 97 - Pakiet Nr 1, pozycja 41-51 – „Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 
z zastawką wykonaną z plastiku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 97 – Pakiet Nr 1, poz. 41-51 – Według SIWZ.
Pytanie 98 - Pakiet nr 1, pozycja 1-20, 27-34,36-41 (WYMOGI) – „Czy nie zaszła pomyłka w numeracji wymogów i nie powinno być poz. 1-20,27-33,35-40?”

Ad. 98 – Pakiet Nr 1, pozycja 1-20, 27-33,35-40 – Zaszła pomyłka, powinno być 1-20,27-33,35-40.
Pytanie 99 - Pakiet nr 1, pozycja 1-20,27-33, 35-40 – „Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające konektor nieprzeźroczysty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 99 - Pakiet Nr 1, pozycja 1-20,27-33, 35-40 – Dopuszczamy.
Pytanie 100 - Pakiet Nr 3, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści pojemnik płaski karbowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 100 - Pakiet Nr 3, pozycja 2 – Nie dopuszczamy, wg SIWZ.
Pytanie 101 - Pakiet nr 3, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści dren z perforacją krzyżową na dł. 14cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 101 - Pakiet nr 3, pozycja 3 – Według SIWZ.
Pytanie 102 - Pakiet nr 3, pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego w rozm. CH 25 lub CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 102 – Pakiet Nr 3, poz. 4 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 103 - Pakiet nr 3, pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego w rozm. CH 25 lub CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 103 - Pakiet nr 3, pozycja 5 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 104 - Pakiet Nr 3, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego CH 12, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 104 - Pakiet Nr 3, pozycja 6 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 105 - Pakiet nr 3, pozycja 7,8,9 – „Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7,8,9 
z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert”.
Ad. 105 – Pakiet Nr 3, poz. 7,8,9 – Nie wydzielamy.
Pytanie 106 - Pakiet nr 3, pozycja 13 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania, odległość między pętlami 16-26 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 106 – Pakiet Nr 3, poz. 13 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 107 - Pakiet nr 3, pozycja 17 – „Czy Zamawiający wydzieli pozycje 17 z pakietu 3 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Ad. 107 – Pakiet Nr 3, poz. 17 – Nie wydzielamy.
Pytanie 108 - Pakiet nr 3, pozycja 18 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystonomi 12F; 14F, katater pigtail długość min 42 cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, zacisk na cewnik; zatyczka cewnikowa?”

Ad. 108 – Pakiet Nr 3, poz. 18 – Według SIWZ.
Pytanie 109 - Pakiet Nr 4, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu dróg żółciowych w rozmiarze 12-24 FR o średnicy zewnętrznej 4.0-8.00 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 109 – Pakiet Nr 4, poz. 9 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 110 - Pakiet Nr 4, pozycja 10 – „Czy Zamawiający wydzieli pozycje 10 z pakietu 4 
i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Ad. 110 – Pakiet Nr 4, poz. 10 – Nie wydzielamy.
Pytanie 111 - Pakiet Nr 12, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści kaniule o długości 32 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 111 – Pakiet Nr 12, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 112 - Pakiet Nr 12, pozycja 12 – „Czy Zamawiający dopuści korek do kaniul posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 112 – Pakiet Nr 12, poz. 12 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 113 - Pakiet Nr 12 – „Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające co najmniej 3 paski kontrastujące w promieniach Rtg, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 113 – Pakiet Nr 12 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 114 - Pakiet Nr 12 – „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by w sprzęt zawarty 
w pakiecie pochodził od jednego producenta?”

Ad. 114 – Pakiet Nr 12 – Nie.
Pytanie 115 - Pakiet Nr 13, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu żylnego z przedłużaczem dł. 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 115 – Pakiet Nr 13, poz. 2 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 116 - Pakiet Nr 15 pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm, bez zastawki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 116 – Pakiet Nr 15, poz. 2 – Według SIWZ.
Pytanie 117 - Pakiet Nr 15 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm, bez zastawki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 117 – Pakiet Nr 15, poz. 3 – Według SIWZ.
Pytanie 118 - Pakiet Nr 15 pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych bez zabezpieczenia na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 118 – Pakiet Nr 15, poz. 4 - Według SIWZ.
Pytanie 119 - Pakiet Nr 15 pozycja 5 – „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zastawki bezzwrotnej, oraz zestawu wolnego od DEHP, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 119 – Pakiet Nr 15, poz. 5 – Według SIWZ.
Pytanie 120 - Pakiet Nr 15, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści przedłużkę Y10 cm oraz odstąpi od wymogu przedłużki wolnej od DEHP i PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 120– Pakiet Nr 15, poz. 6 – Według SIWZ.
Pytanie 121 - Pakiet Nr 16 pozycja 1 – „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komory kroplowej wykonanej z tworzywa wolnego od PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 121 – Pakiet Nr 16, poz. 1 – Tak.
Pytanie 122 - Pakiet Nr 16 pozycja 2 – „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komory kroplowej wykonanej z tworzywa wolnego od PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 122 – Pakiet Nr 16, poz. 2 – Tak.
Pytanie 123 - Pakiet nr 19 pozycja 2 i 4 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń ze standardowym ostrzem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 123 – Pakiet Nr 19, poz. 2 i 4 – Nie dopuszczamy.
Pytanie 124 - Pakiet Nr 19 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 
o rozmiarze 25G x90 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 124 – Pakiet Nr 19, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 125 - Pakiet Nr 19 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 
o rozmiarze 27G x90 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 125 – Pakiet Nr 19, poz. 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 126 – Pakiet nr 19 pozycja 5 i 6 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń ze standardowym ostrzem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 126 – Pakiet Nr 19, poz. 5 i 6 – Według SIWZ.
Pytanie 127 - Pakiet Nr 19 pozycja 7 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń ze standardowym ostrzem o rozmiarze 22G x90 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 127 – Pakiet Nr 19, poz. 7 – Według SIWZ.
Pytanie 128 - Pakiet Nr 19 pozycja 8 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

· Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twardości i wytrzymałości, oznaczona skalą centymetrową, rozmiary  18G

· Płaski filtr epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar

· Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym

· Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone 
o 20mm od końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową

· Stabilizator cewnika epiduralnego

· Stabilizator filtra epiduralnego, hipoalergiczny

· Łącznik do cewnika”
Ad. 128 – Pakiet Nr 19, poz. 8 – Według SIWZ.
Pytanie 129 – Pakiet Nr 20, pozycja 14 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 ml jałową skala do 2,5 ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 129 – Pakiet Nr 20, poz. 14 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 130 - Pakiet nr 20 pozycja 15 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5 ml jałową skala do 5,6 ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 130 – Pakiet Nr 20, poz. 15 - Tak, dopuszczamy.

Pytanie 131 – Pakiet nr 20 pozycja 17 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml jałową skala do 23 ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 131 – Pakiet Nr 20, poz. 17 - Tak, dopuszczamy.

Pytanie 132 - Pakiet Nr 22 pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno – mechaniczny, przestrzeń martwa 15 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 132 - Pakiet Nr 22 pozycja 4 – Według SIWZ.
Pytanie 133 - Pakiet Nr 22 pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno – mechaniczny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 133 – Pakiet Nr 22, poz. 4 – Według SIWZ.
Pytanie 134 - Pakiet nr 23, pozycja 1,2 – „Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2 z Pakietu 23 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Ad. 134 – Pakiet Nr 23, poz. 1,2 – Nie wydzielamy.
Pytanie 135 - Pakiet Nr 23 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu w wersji sterylnej, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Ad. 135 – Pakiet Nr 23, poz. 4 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 136 - Pakiet Nr 23 pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu w wersji sterylnej, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 136 – Pakiet Nr 23, poz. 5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 136 - Pakiet Nr 23 pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu w wersji sterylnej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad. 136 - Pakiet Nr 23 pozycja 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 138 - Pakiet Nr 23 pozycja 7 – „Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu w wersji sterylnej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 138 – Pakiet Nr 23, poz. 7 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 139 - Pakiet nr 23 pozycja 8 – „Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany 
w wersji sterylnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 139 – Pakiet Nr 23, poz. 8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 140 - Pakiet Nr 26 pozycja 7 – „Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110x20, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 140 - Pakiet Nr 26 pozycja 7 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 141 - Pakiet Nr 32 pozycja 2b i 2c – „Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 141 – Pakiet Nr 32, poz. 2b i 2c – Według SIWZ.
Pytanie 142 - Pakiet nr 32, pozycja 4 – „Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4 z pakietu 32 
i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Ad. 142 – Pakiet Nr 32, poz. 4 – Nie wydzielamy.
Pytanie 143 - Pakiet nr 33 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny 
z optycznym indykatorem pozycji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 143 – Pakiet Nr 33, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 144 - Pakiet nr 34 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy prosty do drenów o śr. 4/10mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 144 - Pakiet nr 34 pozycja 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 145 - Pakiet Nr 34, pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu sterylny o długości 210 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 145 - Pakiet Nr 34, pozycja 5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 146 - Pakiet nr 34 pozycja 28 – „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny poj. 1000 ml, podziałka od 50 do 1000 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 146 – Pakiet Nr 34, poz. 28 – Nie dopuszczamy
Pytanie 147 - Pakiet nr 37 pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy do aparatu RTG uniwersalny 3 częściowy: górny z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolny 
z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?”

Ad. 147 - Pakiet nr 37 pozycja 2 – Według SIWZ.
Pytanie 148 - Pakiet Nr 37 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy 
w rozmiarze 85x85 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Ad. 148 - Pakiet Nr 37 pozycja 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 149 - Pakiet Nr 38 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści fartuch uniwersalny zapinany na troki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 149 – Pakiet Nr 38, poz. 1 – Według SIWZ.
Pytanie 150 - Pakiet Nr 38 pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści fartuch uniwersalny zapinany na troki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 150 – Pakiet Nr 38, poz. 2 – Według SIWZ.
Pytanie 151 - Pakiet nr 38 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści bluzę operacyjną bez kieszeni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 151 – Pakiet Nr 38, poz. 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 152 - Pakiet Nr 39 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.”
Ad. 152 - Pakiet Nr 39 pozycja 1 – Według SIWZ.
Pytanie 153 - Pakiet nr 39 pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o parametrach:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.”

Ad. 153 - Pakiet Nr 39 pozycja 2 – Według SIWZ.
Pytanie 154 - Pakiet nr 39 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny 
o parametrach:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina 
w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

2 x Nogawica o wym. 70x120cm Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętm brzegiem 1 x Serweta operacyjna o wym. 170 x 180cm Serweta z przylepcem wykonana z włókniny 

1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. 

Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.”

Ad. 154 - Pakiet nr 39 pozycja 3 – Według SIWZ. 
Pytanie 155 - Pakiet nr 39 pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopiio parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej srednicy. 

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem 

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.”

Ad. 155 - Pakiet Nr 39 pozycja 4 – Według SIWZ.
Pytanie 156 - Pakiet Nr 39, pozycja 5 „Czy Zamawiający dopuści zestaw laparoskopii 
o parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T 2 x Nogawica, 70 x 120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem 

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem 

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.”

Ad. 156 - Pakiet Nr 39, pozycja 5 – Według SIWZ.
Pytanie 157 - Pakiet Nr 39 pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegów w chirurgii biodra o parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Serweta 170 x 240 cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Nogawica 35 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności 
i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC”

Ad. 157 - Pakiet Nr 39 pozycja 6 – Według SIWZ.
Pytanie 158 - Pakiet Nr 40 – „Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <150 ug/g, z mankietem rolowanym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 158 – Pakiet Nr 40 – Według SIWZ.
Pytanie 159 - Pakiet Nr 41 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną 
o powierzchni klejącej 20x26 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 159 - Pakiet Nr 41 pozycja 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 160 - Pakiet Nr 41 pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną 
o powierzchni klejącej 30x36 cm lub 40x46 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 160 - Pakiet Nr 41 pozycja 2 – Dopuści o powierzchni klejącej 40x46cm.
Pytanie 161 - Pakiet Nr 41 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną 
o powierzchni klejącej 77x56 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. 161 - Pakiet Nr 41 pozycja 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 162 - Pakiet Nr 67 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści okularki ochronne dla niemowląt w rozmiarach S-L, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad. 162 – Pakiet Nr 67, poz. 1 – Zamawiający nie wie, co oznaczają rozmiary S-L. Według SIWZ.
Pytanie 163 – Pakiet Nr 1, poz. 1-20; 26-33, 35-40 – „Prosimy o dopuszczenie cewników 
i zgłębników żołądkowych ze standardowymi konektorami kodowanymi odpowiednio kolorami w zależności od rozmiaru w skali CH”.

Ad. 163 - Pakiet Nr 1, poz. 1-20; 26-33, 35-40 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 164 – Pakiet Nr 3, poz. 17 – „Prosimy o dopuszczenie Podwieszek naczyniowych wykonanych z silikonu kontrastujących w RTG, pakowanych po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 25 op. a’2szt?”
Ad. 164 – Pakiet Nr 3, poz. 17 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 165 – Pakiet Nr 47, poz. 6 – „Prosimy o dopuszczenie pojemnika do badań histopatologicznych o poj. 2500ml/ w miejsce 2300ml/.”

Ad. 165 – Pakiet Nr 47, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 166 – Pakiet Nr 32 - „Prosimy o wydzielenie poz. 1 i utworzenie z niej odrębnego Pakietu?”

Ad. 166 – Pakiet Nr 32 – Nie.
Pytanie 167 – Pakiet Nr 37 - „Prosimy o wydzielenie poz. 2 i utworzenie z niej odrębnego Pakietu 

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o średnicy 90 cm ?”
Ad. 167 – Pakiet Nr 37, poz. 2 – Nie. Poz. 3 – Tak, dopuszczamy.  

Pytanie 168 – Pakiet Nr 38 – „Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 oraz utworzenie z nich odrębnego Pakietu?”
Ad. 168 – Pakiet Nr 38 – Nie.
Pytanie 169 – Pakiet Nr 39 - „Prosimy o wydzielenie poz. 5 i 6 oraz utworzenie z niej odrębnego pakietu 

 lub :

 w poz. 5 prosimy o dopuszczenie zestawu do laparoskopii jak poniżej :

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1  serweta laparoskopowa 230 x 300 cm ,przesłona 31 x 35 cm, łata chłonna  5 x 80 cm, 
uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm.

 i  w poz. 6 prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji biodra jak poniżej :

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

 4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata 
chłonna 15 x 50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op. 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, 
 wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75 x 140 cm

 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?”

Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane z polipropylenu i polietylenu, o gramaturze  min. 60 g / m2 ?”

Ad. 169 – Pakiet Nr 39 – Nie wydzielamy, dopuszczamy proponowane zestawy do operacji. Zamawiający dopuszcza obłożenia z polipropylenu i polietylenu o gramaturze min. 60g/m2
Pytanie 171 – Pakiet Nr 40 - „Czy Zamawiającemu nie chodziło o rękawice o mankiecie prostym z taśmą przylepną w pozycjach 10 i 21?”
Ad. 170 – Pakiet Nr 40 – Wystąpił błąd drukarski: opis „mankiet prosty z taśmą samoprzylepną”, dot. poz. 10 i 21.
Pytanie 171 – Pakiet Nr 10, poz. 1 – „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zestawy: zawierały tylko strzykawkę z otworem z tłoku, która może pełnić funkcję zwykłej strzykawki? Pozostałe parametry bez zmian.”

Ad. 171 – Pakiet Nr 10, poz. 1 – Tak.
Pytanie 172 – Pakiet Nr 10, poz. 2 – „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zestaw: cewnik 4-światłowy o dł. 20 cm zawierał tylko 1 strzykawkę z otworem z tłoku? Pozostałe parametry bez zmian.”

Ad. 172 – Pakiet Nr 10, poz. 2 – Tak.
Pytanie 173 – Pakiet Nr 10, poz. 5 - Czy nie powstała pomyłka i czy Zamawiający ma na myśli zestaw do wkłuć centralnych o rozmiarze 8 Fr? Z naszej wiedzy wynika, że nie istnieje zestaw o rozmiarze cewnika 18 Fr?”

Ad. 173 – Pakiet Nr 10, poz. 5 – Tak, rozmiar 8 Fr.
Pytanie 174 – Pakiet Nr 10, poz. 6 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę niskooporową 10 ml ? Pozostałe parametry bez zmian”
Ad. 174 – Pakiet Nr 10, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 175 – Pakiet Nr 26, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oryginalnego papieru Mitsubishi K 65 HM w rozmiarze 110 x 20. Prośbą naszą argumentujemy tym, iż od końca 2009 r. firma Mitsubishi wprowadziła do obrotu na polskim rynku wyłącznie papier Mitsubishi K 65 w rozmiarze 110 x 20?”
Ad. 175 – Pakiet Nr 26, poz. 7 – Dopuszczamy.
Pytanie 176 - Pakiet Nr 31 poz. 1 – „Czy Zamawiający wymaga określenia czasu zabicia spór w teście biologicznym do pary tylko dla temperatury 121oC i 134oC?”
Ad. 176 - Pakiet Nr 31 poz. 1 – Według SIWZ.
Pytanie 177 – Pakiet Nr 31, poz. 2 i 5 – „Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną o organizację notyfikowaną?”

Ad. 177 – Pakiet Nr 31, poz. 2 i 5 – Według SIWZ.
Dotyczy projektu umowy:
Pytanie 1 – „Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni.”

Ad. 1 – Nie.
Pytanie 2 – „Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 5 dni. Termin określony w SIWZ jest trudny do dochowania. Przed uznaniem reklamacji dostawca musi między innymi zbadać reklamowany towar pod kątem jej zasadności, a to wymaga czasu. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości, co do jego skuteczności (świadczenie niemożliwe).”
Ad. 2 – Nie.
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 ust 1 zapisu: „otrzymania” na „wystawienia”
Ad. 3 – Nie.  
Pytanie 4 – „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §5 ust 2 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 
w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a) Istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
b) Istotnej zmiany stawek celnych, stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

c) Zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
d) Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Ad. 4– Nie. 
Pytanie 5 – „Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustepu 2”? 
Ad. 5 – Nie.
Pytanie 6 - Dotyczy § 3 pkt. 2 wzoru umowy – „Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić 
w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie?”

Ad. 6 - Dotyczy § 3 pkt. 2 wzoru umowy – Nie.
Pytanie 7 - Dotyczy § 4 pkt. 3 wzoru umowy – „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą 
o wydłużenie terminu wymiany towaru nieodpowiedniej jakości z 3 na 7dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment: musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji 
i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudna do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego?”
Ad. 7 - Dotyczy § 4 pkt. 3 wzoru umowy – Nie.
Pytanie 8 - Dotyczy § 6 pkt. 1 ust. 1.2 wzoru umowy - Paragraf 6 pkt.1 ust.1.2 wzoru umowy zawiera informację, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru. Taki zapis   
w umowie  sprawia że  strony umowy  nie są   równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości  ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% niezrealizowanej części umowy liczonej od wartości netto?”

Ad. 8 - Dotyczy § 6 pkt. 1 ust. 1.2 wzoru umowy – Nie.
Pytanie 9 - Dotyczy Roz. IV pkt. 3.3.2dotyczy dokumentów potwierdzających, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terenie RP. „Mając na uwadze wejście 
w Życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego deklaracje zgodności oraz aprobatę CE, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce natomiast inni Wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia”

Ad. 9 – Tak. 
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