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Ostrów Mazowiecka, dnia 21.04.2011r.

Szp.Pow.ZP.5-1/2011

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
       
      przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 193 000 euro na 

      dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego 
                  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego 
                  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
     Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois 68, na podstawie   art.  38   ust.  1 i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie 1 – Pakiet Nr 58 - „Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku o takich samych właściwościach i podobnych parametrach jak elektroda NESSY OMEGA, kompatybilną z diatermią ERBE? NESSY OMEGA jest nazwą handlową firmy ERBE, co powoduje zawężenie liczby Wykonawców do jednego.
Ad. 1 – dot. Pakiet Nr 58 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 2 – dot. Pakiet Nr 58 - „Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne pakowane po 200 szt.?”

Ad. 2 – dot. Pakiet Nr 58 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 3 – „Czy Zamawiający w Pakiecie 46 poz. 1 - „Szczoteczki z tworzywa sztucznego (…) miał na myśli szczoteczki sterylne?”
Ad. 3 – Pakiet 46, poz. 1 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 4 – Pakiet Nr 46, poz. 1 - „Czy Zamawiający w Pakiecie 46, poz. 1 „Szczoteczki 
z tworzywa sztucznego (…) wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?”
Ad. 4 – Pakiet Nr 46 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 5 – Pakiet Nr 46, poz. 1 - „Czy Zamawiający w Pakiecie 46, poz. 1 „Szczoteczki 
z tworzywa sztucznego(…)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?”
Ad. 5 – Pakiet Nr 46, poz. 1 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 6 – „Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia/Centralny Ośrodek Koordynujący), zaprezentowany m.in. w opisie tego programu, złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?”
Ad.6 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 7 – Pakiet Nr 30, poz. 1-5 „Prosimy o dopuszczenie rękawów o długości rolki 70mb z odpowiednim przeliczeniem ceny w ofercie.”

Ad. 7 – Pakiet Nr 30, poz. 1-5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 8 – Pakiet Nr 28 – „Czy Zamawiający wymaga, aby zgrzew w rękawach był wielokrotny tj. wielokanałowy i wielokrokowy dla wszystkich rozmiarów?”

Ad. 8 – Pakiet Nr 28 – Zamawiający opisał szczegółowo opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 9 – Pakiet Nr 28 – „Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był umieszczony tylko od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej Pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, 
a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.”
Ad. 9 – Pakiet Nr 28 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 10 – Pakiet Nr 28 – „Czy Zamawiający wymaga, aby folia w rękawach była, co najmniej 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju?”
Ad. 10 – Pakiet Nr 28 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 11 – Pakiet Nr 39, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego uniwersalnego z obszarami wzmocnionymi: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 110 g/m2. Skład zestawu uniwersalnego jest następujący: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 90 x 100 cm (wzmocnienie 45 x 75 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Ad. 11 – Pakiet Nr, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 12 – Pakiet Nr 39, poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) do cięcia cesarskiego o gramaturze 54 g/m2. Skład zestawu do cięcia cesarskiego jest następujący: 
-1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm   

-1 serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm   

-1 serweta do cięcia cesarskiego 200/260 x 320 cm z otworem 13,5 x 21 -cm, z workiem do    
  gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny  

-1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm   

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm   

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Ad. 12 – Pakiet Nr 39, poz. 2 – Dopuszczamy, pod warunkiem zaoferowania serwety do cięcia cesarskiego z oknem o wymiarach 15x20cm (+/-2cm)
Pytanie 13 – Pakiet Nr 39, poz. 3 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego z obszarami wzmocnionymi: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 110 g/m2. Skład zestawu ginekologicznego jest następujący: 
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm

-1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
Ad. 13 – Pakiet Nr 39, poz. 3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 14 – Pakiet Nr 39, poz. 4 „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego z obszarami wzmocnionymi: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Skład zestawu do artroskopii kolana jest następujący: 
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

-1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm

-1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Ad. 14 – Pakiet Nr 39, poz. 4 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 15 – Pakiet Nr 39, poz. 5 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego z obszarami wzmocnionymi: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 110 g/m2. Skład zestawu do laparoskopii jest następujący: 
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm)

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Ad. 15 – Pakiet Nr, poz. 5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 16 – Pakiet Nr 39, poz. 6 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia dwuwarstwowego z obszarami wzmocnionymi: W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 110 g/m2. Skład zestawu do chirurgii biodra jest następujący: 
-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

-1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm)

-1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 

-1 serweta operacyjna 75 x 90 cm

-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm”
Ad. 16. – Pakiet Nr 39, poz. 6 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 17 – Pakiet Nr 38, poz. 1 „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z 
EN 13795 1-3. Gramatura 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową minimum podwójne na rękawach.”
Ad. 17 – Pakiet Nr 38, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 18 –Pakiet Nr 38, poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego 
z EN 13795 1-3. Gramatura 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową minimum podwójne na rękawach.”

Ad. 18 – Pakiet Nr 38, poz. 2 – Wystąpił błąd drukarski w opisie przedmiotu zamówienia. Prawidłowy opis: Fartuch wzmacniany posiadający miękkie bawełniane mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach. Rozm. M,L,XL,XXL  x 1szt.
Pytanie 19 – Pakiet Nr 38, poz. 3,4 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
i wycenienia kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) w ilości 500 kompletów jako jedną pozycję numer 3, zamiast dwóch osobnych pozycji 3 i 4. Bluza 
z dwoma kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% o gramaturze 45g/m2 polipropylen. Materiał ubrania spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, Rozmiary S, M, L, XL, XXL”
Ad. 19 – Pakiet Nr 38, poz. 3,4 – Tak, dopuszczamy
Pytanie 20 – Pakiet Nr 30 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów do sterylizacji plazmowej (poz. 1-5) oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Podzielenie Pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ 
i najkorzystniejszej cenowo.
Ad. 20 – Pakiet Nr 30 – Nie.
Pytanie – 21 – Pakiet Nr 30 – „Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej spełniające wszystkie wymogi funkcjonalno – użytkowe SIWZ konfekcjonowane w rolki o długości 200m w miejsce rękawów o długości 100 mb po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?”

Ad. 21 – Pakiet Nr 30 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 22 – Pakiet nr 30 – „W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie w/w prosimy o określenie ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, 
a powyżej 0,5 w górę)?”
Ad. 22 – Pakiet Nr 30 – Zgodnie z zasadami matematyki.
Pytanie 23 – Pakiet Nr 37 – „Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pokrowiec foliowy na przewody o wymiarach 13x235 cm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?”

Ad. 23 – Pakiet Nr 37 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 24 – Pakiet Nr 37 – „Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pokrowiec foliowy do aparatu RTG o wymiarach 104x230 cm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?”

Ad. 24 – Pakiet Nr 37 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 25 – Pakiet Nr 37 – „Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pokrowiec foliowy do aparatu RTG o wymiarach 107x226cm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?”

Ad. 25 – Pakiet Nr 37 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 26 – Pakiet Nr 37 – „Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 pokrowiec foliowy do aparatu RTG osłona na aparaturę o rozmiarze i średnicy 60cm?”
Ad. 26 – Pakiet Nr 37 – Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27 – Pakiet Nr 37 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 
z Pakietu Nr 37 i utworzenie nowego Pakietu 37a? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty”

Ad. 27 – Pakiet Nr 37 – Nie
Pytanie 28 – Pakiet Nr 23, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rur 
o stałej długości?”
Ad. 28 – Pakiet Nr 23, poz. 1 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 29 – Pakiet Nr 23, poz. 2 - „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rur rozciągliwych: 2 rury rozciągliwe dł. 180cm z stałymi łącznikami 22F, trójnikiem i kolankiem luer-lock i złączem 22 M i 15 F i dodatkowe ramię o długości 90cm z workiem bezlateksowym 2 litrowym?”
Ad. 29 – Pakiet Nr 23, poz. 2 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 30 – Pakiet Nr 23, poz. 8 – „Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany 
(do połączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym) z obrotowymi złączami 
22M i 15F?”
Ad. 30 – Pakiet Nr 23, poz. 8 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 31 – Pakiet Nr 40, poz. 1-3 – „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania 
w poz. 1-3 rękawic o gramaturze 5,3-5,6g/szt. rozmiaru M.
Ad. 31 – Pakiet Nr 40, poz. 1-3 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 32 – Pakiet Nr 40, poz. 1-3 – „Zwracamy się z prośba o dopuszczenie zaoferowania 
w poz. 1-3 rękawic nitrylowych bezpudrowych, elastycznych, oznakowanych jako wyrób medyczny, pakowanych w op. a 100 szt. z Al 1,5 w kolorze niebieskim o grubości pojedynczej ścianki, palec 0,14mm-0,15mm, dłoń 0,10-0,11mm, mankiet 0,08mm, 
o powierzchni gładkiej z teksturowanymi końcówkami palców, posiadające badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Nadmieniamy, że dopuszczenie w/w rękawic pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie poziom ochrony wyższy niż rękawiczki lateksowe. Ponadto z uwagi na ciągły wzrost cen lateksu dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu zmniejszyć koszty.”
Ad. 32 – Pakiet Nr 40, poz. 1-3 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 33 – Pakiet Nr 40, poz. 4-9 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych, sterylnych, dobrej jakości, pudrowanych z rolowanym rantem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”
Ad. 33 – Pakiet Nr 40, poz. 4-9 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 34 – Pakiet Nr 40, poz. 4-9 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych, sterylnych, dobrej jakości, pudrowanych, z mankietem prostym, z poziomem protein <100ug/g?”

Ad. 34 - Pakiet Nr 40, poz. 4-9 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia. 

Pytanie 35 – Pakiet Nr 40 – „Prosimy o potwierdzenie, czy postawiony przez Zamawiającego wymóg w zakresie zaoferowania rękawic z mankietem prostym dotyczy rękawic chirurgicznych, sterylnych, pudrowanych, w poz. 4-9?”
Ad. 35 – Pakiet Nr 40 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 36 – Formularz cenowy Pakiet Nr 1, poz. 41-51 – „Proszę o dopuszczenie cewników Foleya pakowanych podwójnie: wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne opakowanie papier – folia.” 

Ad. 36 -  Formularz cenowy Pakiet Nr 1, poz. 41-51 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 37 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1, poz.1-20;27-33;35-40 – „Proszę 
o dopuszczenie cewników i zgłębników z wyraźnie barwnym konektorem (w miejsce konektora półprzezroczystego).”
Ad. 37 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 1, poz.1-20;27-33;35-40 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 38 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1, poz. 1-18 – „Proszę o dopuszczenie cewników pakowanych papier – folia, wykonanych z PCV powierzchni gładkiej.”
Ad. 38 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 1, poz. 1-18 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 39 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 4 – „Proszę o dopuszczenie łącznika schodkowego do drenów „Y” o średnicy zewnętrznej ramion górnych i dolnych 7mm.”
Ad. 39 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 4 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 40 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 5 – „Proszę o dopuszczenie przedłużacza do tlenu sterylnego o dł. 210cm.”
Ad. 40 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 5 – Tak, dopuszczamy.
Pytanie 41 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 28 – „Proszę o wydzielenie do oddzielnego Pakietu worków na wymiociny umożliwi to złożenie korzystniejszej oferty.”
Ad. 41 - Formularz cenowy, Pakiet Nr 34, poz. 28 – Nie.
Pytanie 42 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 40, poz. 10 – „Czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych sterylnych bezpudrowych lateksowych? Czy rękawic neoprenowych?”
Ad 42 – Formularz cenowy, Pakiet Nr 40, poz. 10 – Oczekujemy rękawic neoprenowych.
Pytanie 43 – Formularz cenowy, Pakiet nr 40 – „Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z mankietem zakończonym rantem?”

Ad. 43 - Formularz cenowy, Pakiet nr 40 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 44 – Pakiet Nr 12 - „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty zawarte w Pakiecie pochodziły od jednego producenta?”
Ad. 44 – Pakiet Nr 12 – Zamawiający opisał szczegółowo opis p[przedmiotu zamówienia.
Pytanie 45 – Pakiet Nr 16, poz. 5 – „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł. 180 – 200cm w kolorze bursztynowym?”
Ad. 45 – Pakiet Nr 16, poz. 5 – Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia. 
Dotyczy zapisów projektu umowy:
Pytanie 1 – „Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 4 dni roboczych od daty ich otrzymania.”

Ad. 1 – Nie.
Pytanie 2 – „Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru nieodpowiedniej jakości na towar o odpowiednich parametrach do 5 dni roboczych”.

Ad. 2 – Nie.
Pytanie 3 – „Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4 projektu umowy na następujący: „Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego. Nieziszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
Ad. 3 – Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów projektu umowy.
Pytanie 4 – „Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 1.2 projektu umowy na następujący: 
„w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.”
Ad. 4 -  Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów projektu umowy.
Pytanie 5 – „Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 2 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Ad. 5 – Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów projektu umowy.
Pytanie 6 - §4, pkt. 2 – „Zamawiający zapisał w tym punkcie, iż termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 1 rok od daty dostawy. Biorąc pod uwagę zapisy umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 3 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach Zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. W związku 
z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.
Ad. 6 - §4, pkt. 2 – Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów projektu umowy.








Z poważaniem 







       Lek. Andrzej Sawoni
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