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Ostrów Mazowiecka, dnia 19.10.2009r.

Szp.Pow.ZP-22-1/2009




Do wszystkich,

                                                                                          którzy ubiegają się o udzielenie 

                                                                                               zamówienia publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                     nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej  206 000 Euro  na   zakup 
                     sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U. z 2007r.  Nr 223 ,poz. 1655  ze  zm. )  wyjaśnia  :

Pakiet Nr 2 - System grzewczy pacjenta
Pytanie 1 -  „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koca grzewczego o wymiarach: 180x80cm.?”
Ad. 1 Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 2 -  „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca o wymiarach: 105x50cm?”
Ad. 2 Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 3 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterownika obsługującego 2 elementy grzewcze?”
Ad. 3 Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 4 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterownika z możliwością regulacji temperatur 
w zakresie od 32°C do 39°C?”
Ad 4 Tak, dopuszczamy.

Pytanie 5 – „Czy Zamawiający dopuści kabel łączący kontroler z materacem/kocem o długości minimum 2 m.?”
Ad. 5 Tak, dopuszczamy.

Pakiet Nr 4 – Respirator dla dzieci i dorosłych
Pytanie 1 - Pkt 26,27 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający wspomaganie ciśnieniowe oddechu spontanicznego oraz tryb pracy SIMV-PCVG w którym na podstawie pomiarów podczas okresu kontrolowanej wentylacji określana jest podatność płuc pacjenta na następnie ustalany określony poziom ciśnienia wdechowego dla kolejnego oddechu PCVG?”

Ad. 1 Tak, dopuszczamy
Pytanie 2 – Pkt 29 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający zakres częstości oddechów 1 do 60 w trybach SIMV-PC i SIMV-VC oraz 3-120 odd/min w trybach VCV, PCV, PCV-VG, i Bi-level?”

Ad. 2 Tak, dopuszczamy
Pytanie 3 – Pkt 32 „Czy Zamawiający wymaga szerszego zakresu I:E dla trybu z wentylacją na dwóch poziomach ciśnienia?”
Ad. 3 Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4 – Pkt 39 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający regulację czasu wysokiego poziomu ciśnienia w granicach 0,25-15sek.?”
Ad. 4 Nie.

Pytanie 5 – Pkt 40 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający regulowany czas narastania przepływu/ciśnienia ze skokiem co 50 ms, co w praktyce oznacza płynną regulację tego parametru?”

Ad. 5 Nie.

Pytanie 6 – Pkt 42,43 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający przepływowy tryb rozpoznawania pacjenta w zakresie 1-9 l/min oraz ciśnieniowy tryb w zakresie 0,25-10 cmH2O?”

Ad. 6 Tak, dopuszczamy
Pytanie 7 – Pkt 46 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający możliwość wyświetlenia jednej krzywej przepływu?”

Ad. 7 Nie.

Pytanie 8 – Pkt 68 „Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator prezentujący wartość I:E kalkulowaną na podstawie ustawionych parametrów czasowych wentylacji?”

Ad. 8 Nie.

Pytanie 9 – Pkt 98 „Czy Zamawiający wymaga posiadania ekranu dotykowego czy dopuszcza wybór elementów za pomocą przycisków i wielofunkcyjnego pokrętła?”

Ad. 9 Zamawiający wymaga ekranu dotykowego.

Pytanie 10 – pkt 103 „Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu używania filtra antybakteryjnego?”

Ad. 10 Nie.
Pakiet Nr 5 – Kardiomonitor
Pytanie Nr 1 – Pkt 3.1 „Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym nieinwazyjnego ciśnienia od 10 do 270 mmHg?”

Ad. 1 Tak, dopuszczamy

Pytanie Nr 2 – Pkt 6.2 „Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym stężenia CO2 od 0 do 99 mmHg?”

Ad. 2. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3 – Pkt 1.4 „Czy Zamawiający zaakceptuje obsługę poprzez klawisze oraz pokrętło wielofunkcyjne?”

Ad. 3 Nie.

Pytanie 4 – Pkt 1.3 „Czy Zamawiający zaakceptuje 17” ekran o rozdzielczości 1024x768?”
Ad. 4 Nie.

Pytanie 5 – Pkt 1.3 „Czy Zamawiający zaakceptuje ekran większy niż 17”?”

Ad. 5 Nie.

Pytanie 6 – Pkt 1.6 „Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor umożliwiający podgląd maksymalnie 6 krzywych?”

Ad. 6 Nie.

Pytanie 7 – Pkt  2.1 „Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar HR w zakresie 30-300bpm?”

Ad. 7 Nie

Pytanie 8 – Pkt 3.2 „Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar automatyczny NIBP w zakresie 1min-4h?”

Ad. Tak. 

Pakiet Nr 6 – MONITOR PRZENOŚNY
Pytanie 1 – Pkt 1.3 „Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor przenośny o wadze 5,2 kg wyposażony w ekran LCD TFT o przekątnej 8,5” i rozdzielczości 640x480?”

Ad. 1 Nie.

Pytanie Nr 2 – Pkt 5 „Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor przenośny wyposażony w 24 godzinną pamięć trendów?”
Ad. 2 Nie.

Pytanie 3 – Pkt 12 „Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar częstości pracy serca w zakresie 
30-300bpm ?”

Ad. 3 Tak.

Pytanie 4 – Pkt 20 „Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczny pomiar ciśnienia nieinwazyjnego z przedziałem czasowym 1min do 4h?”

Ad. 4 Tak.
Pakiet Nr 8 – Napęd ortopedyczny
Pytanie Nr 1 - „Pkt 1, Ppkt 1 Czy Zamawiający dopuści napęd o zakresie obrotów: wiercenie 
0-1200obr./min., rozwiertak 0-270 obr./min, ale o znacznie wyższym momencie obrotów od wymaganych w SIWZ?”
Ad. 1 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 2 – „Pkt 1, Ppkt 2 Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotową napędu bez końcówek równą prędkości obrotowej napędu z nasadką wiertarską? Nowoczesne napędy z silnikami bezszczotkowymi nie wymagają aby redukcja obrotów odbywała się poprzez nasadkę wiertarską. Parametr ten nie ma żadnego medycznego uzasadnienia.”
Ad. 2 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 3 - „Pkt 1, Ppkt 4 Czy Zamawiający dopuści napięcie robocze 9,6 V przy krótszym czasie
 ładowania baterii ?”

Ad. 3 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 4 – Pkt 1, Ppkt 5 „ Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie dwóch oddzielnych napędów – napęd wiertarski oraz napęd piła oscylacyjna?”

Ad. 4 Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 5 – Pkt 1, Ppkt 6 „Czy Zamawiający dopuści uchwyty do drutów Kirschnera w zakresie 
0,7 – 4,2 mm?”
Ad. 5 Tak, dopuszczamy

Pytanie Nr 6 – Konfiguracja napędu – uchwyt trójszczękowy „Czy Zamawiający  dopuści uchwyt typu Jacobs z kluczem do 6,35 mm”

Ad. 6 Tak, dopuszczamy.

Pytanie Nr 7 – Konfiguracja napędu – uchwyt trójszczękowy „ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch odrębnych napędów – napęd wiertarski oraz napęd piła oscylacyjna?”
Ad. 7 Tak.

Pakiet Nr 10
Pytanie Nr 1 – Cyfrowy Aparat Ultrasonofragiczny nr1 –pkt 4 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego) 
o doskonałej ergonomii i kompaktowych wymiarach, który posiada regulacje położenia konsoli operatorskiej góra – dół, ale bez możliwości obrotu?”
Ad.1 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 2 – Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny Nr 1 – pkt 18 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada możliwość drukowania wyniku badania na drukarkach laserowych (także kolorowych), ale bez możliwości dodania logo użytkownika?”

Ad. 2 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 3 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 – pkt 28 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałego Dopplera Pulsacyjnego nowej generacji z możliwością regulacji wielkości bramki w zakresie 0,5 – 20 mm?”

Ad. 3 Tak, dopuszczamy
Pytanie Nr 4 – Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 2 – pkt 11 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada wysokiej klasy monitor LCD nowej generacji o wielkości 15” (rozdzielczość 1280x1024 pixeli), ale z możliwością wyświetlenia obrazu USG na całej powierzchni ekranu?”

Ad.4 Nie.
Pytanie Nr 5 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 2 – pkt 18 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada możliwość drukowania wyniku badania na drukarkach laserowych (także kolorowych), ale bez możliwości dodania logo użytkownika?”

Ad. 5 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 6 - Pakiet nr 10 – Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 2 – pkt 29 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałego Dopplera Pulsacyjnego nowej generacji z możliwością regulacji wielkości bramki w zakresie 0,5 – 20 mm?”
Ad. 6 Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 7 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 2 – pkt 31 „Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy (w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałego Dopplera Pulsacyjnego nowej generacji, ale o zakresie pomiarowym prędkości od 0 do 7,65 m/s? Zakres pomiarowy o takiej wartości w zupełności wystarcza do przeprowadzenia wszystkich wymaganych badań (nawet wymagających badań kardiologicznych) i jest zgodny z najnowszymi Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.”

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 8 – Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 i 2 „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępny na rynku najnowszy typ obrazowania Dopplerowskigo tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu?”

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 9 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 i 2 „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępne na rynku obrazowanie w trybie tzw. skrzyżowanych ultradźwięków? Większość nowoczesnych ultrasonografów posiada tę funkcję, która pozwala na wielokątowe nadawanie i odbieranie wiązki ultradźwiękowej co znacząco poprawia jakość obrazowania. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu?”

Ad. 9 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 10 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 i 2 „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku funkcję adaptacyjnego obrazowania, które w znaczący sposób eliminuje artefakty szumowe i uwypukla kontury obrazowanych struktur, przedstawiając obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania MR? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu?”

Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Tak, dopuszczamy.
Pytanie Nr 11 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 i 2, „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dysk o jak największej pojemności? Wymagane 80 GB posiadają aparaty starsze, obecnie standardem jest min. 160 GB, a nawet 200 GB? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dysku o większej pojemności np. 200 GB?”

Ad. 11 Dysk winien posiadać minimum 80 GB.
Pytanie Nr 12 - Cyfrowy Aparat Ultrasonograficzny nr 1 i 2 „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać jak największą pamieć typu Cineloop? Zamawiający wymaga tylko 1000 obrazów – taką wartość oferują najstarsze dostępne na rynku konstrukcje. Obecnym standardem jest pamięć Cineloop o pojemnościach powyżej 15 000 obrazów. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał pamięci Cineloop o większej pojemności np. 15 000 obrazów?”
 Ad. 12 Tak, dopuszczamy
Pytanie Nr 13 - Załącznik nr 2 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Aparatu USG – pkt 3A.5 „Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać najnowsze technologie obrazowania harmonicznego nowej generacji gwarantujące najwyższą jakość i możliwość zmiany aż 6 pasm częstotliwości? Zamawiający wymaga tylko 3 pasm co jest charakterystyczne dla obrazowania harmonicznego starszej generacji. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania harmonicznego z min. 6 pasmami częstotliwości?”
Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ . Tak, dopuszczamy.
Pytanie 14 – Czy Zamawiający dopuści aparaty w ramach pakietu 10 z okresem gwarancji min. 18 miesięcy?”

Ad. 14 Nie.

Pytania do zapisu umowy.

Pytanie Nr 1 - Paragraf 2 ustęp 3 „Niniejszym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: Maksymalny czas usuwania uszkodzeń – 3 dni robocze, jeżeli zachodzi potrzeba sprowadzania części z zagranicy czas usunięcia uszkodzeń do 10 dni roboczych”

Ad. 1 Nie.

Pytanie Nr 2 – Paragraf 2 ustęp 5 „Wszelkie zapisy w Umowach mówiące o jakichkolwiek formach bezpłatnego przekazywania przedstawicielom instytucji budżetowych, w tym szpitalom, wartości materialnych czy usług, będących uzyskiwana wartością dodaną, stoją w kolizji z obowiązującymi normami prawnymi i mogą pociągać za sobą stosowne sankcje, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tym kontekście zapisy Umowy posiadające formę „bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy urządzenia” nie powinny znaleźć się w treści Umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się wykonać…(min. jednego) płatnego przeglądu w ciągu roku.”

Ad. 2 Nie.

Pytanie 3 – dotyczy §3 ust.1 „Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1.2 nieterminowe podjęcie działań określonych w § 1 w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.3 nieterminowe podjęcie działań określonych w § 2 w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”  zapisem : „1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1.2 nieterminowe podjęcie działań określonych w § 1 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.3 nieterminowe podjęcie działań określonych w § 2 w wysokości 0,2% wartości brutto naprawianego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcje pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.”
Ad. 3 Nie.
Na podstawie art. 38  ust.  4 ustawy       z   dnia  29  stycznia  2004r.-  Prawo   zamówień   publicznych  
( Dz. U. z  2007r. Nr 223,  poz. 1655  ze  zm. )  Zamawiający modyfikuje  Załącznik Nr 2 do SIWZ Pakiet Nr 1 – kardiotokograf , który otrzymuje nowe brzmienie – zmodyfikowany pakiet w załączeniu.

Z poważaniem 









lek. Marek Ciężki










Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
Załącznik Nr    2

………………………..

Pieczątka Wykonawcy



………………………………dnia………………..

PAKIET  NR   1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  KARDIOTOKOGRAF CPV – 33.12.32.00-0
Producent …………………………………...

Kraj:…………………………………………

Rok produkcji;………………………………
	L.p.


	NIEZBĘDNE PARAMETRYU APARATU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY  WYMAGANE

GRANICZNY
	PARAMETR Y OFEROWANE

 Podać zakresy lub opisać

	1.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2009r.

Wyklucza się aparat demonstracyjny.
	TAK
	

	2.
	Monitorowanie nieinwazyjne FHR
	TAK
	

	3.
	Kardiotokograf przeznaczony go monitorowania ciąży pojedynczej
	TAK
	

	4.
	Częstotliwość pracy 1,5 MHz
	TAK
	

	5.
	Natężenie emitowanej fali US≤1,0 (mW/cm2)
	
	

	6.
	Zakres pomiarowy FHR 30 – 240 bpm
	TAK
	

	7.
	Pomiar nieinwazyjny Toco
	TAK
	

	8.
	Możliwość wyzerowania  zapisu Toco
	TAK
	

	9.
	Zakres pomiarowy TOCO 0 – 100%
	TAK
	

	10.
	Alarm dźwiękowy tachykardii i bradykardii
	TAK
	

	11.
	Ustawianie alarmów przez użytkownika
	TAK
	

	12.
	Prezentacja cyfrowa wartości FHR
	TAK
	

	13.
	Prezentacja cyfrowa wartości Toco
	TAK
	

	14.
	Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę
	TAK
	

	15.
	Znacznik dla personelu medycznego
	TAK
	

	16.
	Rejestrator graficzny
	TAK
	

	17.
	Rejestracja daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, czas trwania ciąży), nazwy placówki wykonującej badania
	TAK
	

	18.
	Analiza zapisu kardiotokograficznego
	TAK
	

	19.
	Możliwość przechowywania badań w pamięci – do 6 godzin
	TAK
	

	20.
	Możliwość pracy w systemie nadzoru położniczego
	TAK
	

	21.
	Możliwość współpracy z telemetrią i nadzorem w systemie okołoporodowym
	TAK
	

	22.
	Wyposażenie: głowica TOCO (1szt.), głowica cardio (1szt.), znacznik ruchów płodu (1 szt.), wózek na podstawie jezdnej (opcjonalnie)
	TAK
	

	23.
	Wykres aktywności ruchów płodu
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI

	24.
	Okres gwarancji bezwarunkowej -min 36 miesięcy
	TAK
	

	25.
	Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji
	TAK
	

	26.
	Oferent zapewni pełną, bezpłatną  obsługę serwisową oferowanego sprzętu przez okres 36 m-cy
	TAK
	

	27.
	Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze
	TAK
	

	28.
	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max. 48 godz.)
	TAK
	

	29.
	Maksymalny czas usuwania awarii (max 3 dni). Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie aparatu zastępczego lub wymianę na nowy
	TAK
	

	30.
	Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy – max 3 naprawy.
	TAK
	

	31.
	Liczba bezpłatnych przeglądów zestawu w czasie gwarancji min 3

	TAK
	


…............................................................              

                                                    

                                                                                        pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób
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