Warszawa, dnia 2 listopada 2020 r.

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Zespot

Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrow Mazowiecka

tel. 29 746 37 11, fax: 29 746 37 06

e-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl

Odwotujacy:

GE Medical Systems Polska sp. z 0.0.

ul. Wotoska 9, 02-583 Warszawa

tel. +48 (22) 330-83-00, faks: +48 (22) 330-83-83
email: Kinga.Szumielal@ge.com

ODWOLANIE

Na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,Pzp”, dziatajac
w imieniu GE Medical Systems Polska sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie (,Odwotujacy” lub
,GE”), wnosze odwotanie wobec postanowien specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia
("SIWZ") w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci przedmiotu zamowienia powyzej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn. ,Zakup sprzetu i aparatury
medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w
Ostrowi Mazowieckiej” — nr referencyjny SPZZOZ.XI1.381.19/2020 ("Postepowanie"),
ogtoszonym w  Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 21 pazdziernika 2020 r. pod
nr 2020/S 205-498354.

Odwotujacy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust.
1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w spos6b nieuwzgledniajgcy
wszystkich wymagari i okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na tre$é oferty oraz w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje, poprzez dobor parametréw technicznych i preferencje
okreslonych rozwigzan technicznych, charakterystycznych dla wyrobéw konkretnego
producenta, co uniemozliwia ztozenie oferty Odwotujgcemu.

Wobec powyzszego Odwotujacy wnosi o uwzglednienie odwotania w catosci
i nakazanie Zamawiajagcemu dokonania zmian w treséci SIWZ - zgodnie z zadaniami
wynikajacymi z uzasadnienia odwotlania.

Ogtoszenie o zaméwieniu ukazalo sie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 21
pazdziernika 2020 r., totez termin zawity do wniesienia odwotania wskazany w art. 182 ust. 2
pkt 1 ustawy zostat dotrzymany. Kopia odwotania zostala przestana Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania i w taki sposéb, ze mogt on zapoznag sie z jego
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treScig przed uptywem tego terminu. Wpis w wymaganej przepisami wysokosci zostat
uiszczony przelewem na rachunek bankowy Urzedu Zaméwien Publicznych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem Postepowania jest Zakup sprzetu i aparatury medycznej dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
W pakiecie nr 4 (z 19) znalazt sie angiograf do wykonywania zabiegéw hemodynamicznych
(1 szt.), ktérego szczegdtowy opis zawiera zatgcznik nr 2. Po zapoznaniu sie z jego trescia
Odwotujacy stwierdza, ze oferte spetniajgca wszystkie zdefiniowane tam wymagania moze
ztozy€ wytgcznie firma Philips. Zamawiajacy w taki bowiem sposéb dobrat parametry, ze zadne
inne urzadzenia, w tym angiograf GE, nie mogg by¢ zaoferowane. Eliminujgcy charakter maja
nastepujgce zapisy zatgcznika nr 2.

pkt 6 - gleboko$¢ ramienia C, powyzej 90 [cm]

Wymog w obecnym brzmieniu jest przede wszystkim nieprecyzyjny i niejednoznaczny.
W zaleznosci od jego interpretacji przez Zamawiajgcego, moze dojé¢ do uznania oferty
Odwotujgcego za niezgodng z SIWZ. Chodzi o rézne mozliwe warianty pomiaru gtebokoéci, w
zalezno$ci od technologii budowy agiografu.

Odwotujgcy wnosi o doprecyzowanie punktu, poprzez potwierdzenie, ze gtebokosé ramienia
C oznacza przestrzen pomiedzy promieniem centralnym, a wewnetrzng ptaszczyzng statywu
w pozycji statywu LAO/RAO 0° oraz CRAN/CAUD 0° za gtowa pacjenta, dostepng dla ruchu
wzdtuznego plyty pacjenta.

pkt 11 - angulacja w pozycji statywu za glowa pacjenta w zakresie LAO, min. 120°

Wymébg w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ziozenie oferty, totez wnioskujemy
o zmiane tresci warunku na nastepujgca:

angulacja w pozycji statywu za glowg pacjenta w

zakresie LAO, min. 105° TAK, poda¢

Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz zgodnie z praktykg obrazowania radiologicznego w
projekcjach glebszych niz LAC 90° obserwujemy anatomie w ten sam sposéb jak
w przeciwstawnej projekcji RAO. Dlatego mozliwo$é peinego i swobodnego prowadzenia
obrazowania interwencyjnego jest zabezpieczona juz dla zakresu angulacji + 90° LAO/RAO.
Jednoczesnie w obecnym brzmieniu wymég bezzasadnie ogranicza konkurencyjno$é
postepowania.

pkt 12 - angulacja w pozycji statywu za gtowg pacjenta w zakresie RAO, min. 120°

Wymég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ziozenie oferty. Whioskujemy
o zmiane tresci warunku na nastepujgca:

angulacja w pozycji statywu za gtowg pacjenta w

zakresie RAO, min. 105° TAK, podac¢
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Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz zgodnie z praktykg obrazowania radiologicznego w
projekcjach gtebszych niz RAO 90° obserwujemy anatomie w ten sam sposéb jak
w przeciwstawnej projekcji LAO. Dlatego mozliwo$¢ pelnego i swobodnego prowadzenia
obrazowania interwencyjnego jest zabezpieczona juz dla zakresu angulacji + 90° LAO/RAO.
Jednoczesnie w obecnym brzmieniu wymoég bezzasadnie ogranicza konkurencyjnosé
postepowania.

pkt 21 - Obrazowanie z boku stotu pacjenta z obu jego stron celem uwidocznienia tetnicy
promieniowej realizowane zmotoryzowanym ruchem statywu.

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu zlozenie oferty. Whioskujemy
0 uznanie warunku uwidocznienia tetnicy promieniowej za spetniony w przypadku realizacji
wymogu poprzez potgczenie zmotoryzowanego ruchu statywu oraz obrotu stolu pacjenta.
Efekt uzyskany, w proponowany przez Odwotujacego sposdb jest pozbawiony ograniczen
w zasiggu obrazowania w poréwnaniu do funkcji realizowanej tylko ruchem statywu.
Jednoczesnie w obecnym brzmieniu wymoég bezzasadnie ogranicza konkurencyjnosé
postepowania.

pkt 30 - resuscytacja pacjenta dozwolona w dowolnym polozeniu blatu pacjenta bez
konieczno$ci ustawiania blatu zgodnie z piktogramem wskazujgcym na potozenie plyty
pacjenta nad stopg stotu.

Wymoég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu ziozenie oferty i jednoznacznie
wskazuje na rozwigzanie oferowane jedynie przez firme Philips. Prowadzenie resuscytacii
pacjenta bez wycofania stotu spod detektora angiografu utrudnia prawidtowe wykonywanie
masazu serca i skutkowaé moze nieefektywna resuscytacjg. Réwniez prowadzenie masazu w
wigzce promieniowania w trakcie obrazowania stoi w sprzecznosci z zasadami ochrony
radiologicznej personelu. W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi o zmiane parametru i
nadanie mu brzmienia:

Dodatkowe obcigzenie stotu podczas akgji

1. | reanimacyjnej nie mniejsze niz 50 kg TAK

pkt 46 - pojemnos¢ ciepina anody powyzej 5 000 [kHU]

Wymég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ztozenie oferty w postepowaniu.
Whioskujemy o zmiane treéci warunku na nastepujgca:

pojemnoéé ciepina anody powyzej 3 500 [kHU] TAK, podac
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Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz pojemnos¢ cieplna anody jest parametrem wtérnym
w stosunku do kryterium obcigzalnosci lampy mocg ciggla podczas przedwietlania bez
ograniczenn czasowych, ktére to kryterium decyduje o faktycznych uwarunkowaniach
termicznych pracy lampy RTG. Oferowana w angiografach firmy GE Healthcare lampa RTG
ponad dwukrotnie przewyzsza wartosci obcigzalno$ci lampy moca ciggla podczas
przeéwietlania bez ograniczen czasowych oferowane przez firmy konkurencyjne, w tym przez
preferowang w postepowaniu firme Philips.

pkt 47 - pojemnos¢ cieplna kotpaka powyzej 7 000 [kHU]

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu ztozenie oferty. Wnioskujemy
0 zmiane treéci warunku na nastepujaca:

pojemnosé cieplna kotpaka powyzej 6 000 [kHU] TAK, podac

Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz pojemno$¢ ciepina kotpaka jest parametrem
wtornym w stosunku do kryterium obcigzalnosci lampy mocg cigglg podczas przeswietlania
bez ograniczen czasowych, ktére to kryterium decyduje o faktycznych uwarunkowaniach
termicznych pracy lampy RTG. Informujemy, iz oferowana w angiografach firmy GE
Healthcare lampa RTG ponad dwukrotnie przewyzsza wartosci obcigzalnoéci lampy moca
ciggta podczas przeswietlania bez ograniczen czasowych oferowane przez firmy
konkurencyjne w tym przez firme Philips.

pkt 48 - lampa min. Dwuogniskowa z tozyskowaniem w metalu ptynnym

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwolujgcemu ziozenie oferty. Wnioskujemy
o wykreslenie z treéci warunku wymogu ulozyskowania w plynnym metalu. Wniosek
motywujemy faktem, iz sposéb ufozyskowania anody w lampie RTG jest cechg czysto
technologiczng i nie wynikajg z niej zadne ograniczenia kliniczne. Jednoczeénie w obecnym
brzmieniu wymég bezzasadnie ogranicza konkurencyjno$é postepowania.

pkt 60 - rozmiar piksela detektora, Ponizej 155 [um]

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu ztozenie oferty. Tre$é warunku
w pofgczeniu w wymogiem dotyczgcym wielkosci detektora w punkcie 59 jednoznacznie
wskazuje na rozwigzanie oferowane przez firme Philips. Wnioskujemy o zmiane tresci
warunku na nastepujgca:

rozmiar piksela detektora, = 200 [um] TAK, podaé

Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz wymagana przez Zamawiajgcego wielko$é piksela
nie wigksza niz 155um, oznacza oczekiwanie obrazowania struktur anatomicznych o wielkosci
0,3 mm, ktore to sg poza zasiegiem mozliwosci terapeutycznych kardiologii interwencyjnej.
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Proponowane przez naszg firme rozszerzenie zakresu dopuszczalnych wielkosci piksela
detektora umozliwi obrazowanie struktur anatomicznych o rozmiarach od 0,4 mm.

pkt 62 - iloé¢ dostepnych pél obrazowych, min 5

Wymég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu ziozenie oferty. Wnioskujemy
o zmiane tresci warunku na nastepujgca:

1. |ilos¢ dostepnych pél obrazowych, min 4 TAK, podacé

Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz dawka, ktéra otrzymuje pacjent zwieksza sie
w odwrotnym stosunku do pola powierzchni, na ktérym dochodzi do ekspozycji — im mniejsze
pole tym wigksza dawka. Dlatego tez zasady ochrony radiologicznej pacjenta i personelu
wymagajg unikania nadmiernych powigkszer. W obecnym brzmieniu wymég ogranicza
konkurencyjno$¢ postepowania.

pkt 65 - silnikowy, automatyczny (bez ingerencji Obstugi) réwnoczesny obrét przystony na
lampie RTG oraz detektora obrazu przy zmianie pozycji statywu oraz przy obrocie stotu
Pacjenta bez zmiany pola widzenia detektora lub rozwigzanie elektroniczne

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ziozenie oferty. Whioskujemy
0 zmiang tresci warunku na nastepujgca:

silnikowy, automatyczny (bez ingerencji Obstugi)
rownoczesny obrét przystony na lampie RTG oraz
detektora obrazu przy zmianie pozycji statywu zza
gtowy Pacjenta do pozycji z boku stotu bez zmiany
pola widzenia detektora lub rozwigzanie
elektroniczne

TAK

Powyzszy wniosek motywujemy faktem, iz w przypadku detektoréw o ksztatcie kwadratu nie
ma potrzeby fizycznego obrotu detektora dla utrzymania orientacji obrazu i pola widzenia.
W obecnym brzmieniu wymog ogranicza konkurencyjnoéé postepowania.

pkt 67 - Detektor chtodzony powietrzem dla zwigkszenia niezawodnosci i odpornoéci systemu

Wymég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwolujgcemu ztozenie oferty i jednoznacznie
wskazuje na rozwigzanie oferowane jedynie przez firme Philips. Whioskujemy o wykreslenie
wymogu z tresci Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Konkurencyjno$é postepowania nie powinna
by¢ ograniczana przez czysto technologiczng ceche, ktéra wskazuje, ze detektory firmy Philips
chtodzone cieczg sg zawodne i nigodporne.

pkt 71 - automatyczne dopasowanie jasnosci dostarczonych monitoréw obrazowych
w zaleznosci od natezenia oswietlenia, min. w sterowni



Wymabg w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ziozenie oferty w postepowaniu
i stoi w sprzeczno$ci z opisem parametru w punkcie 70 i co za tym idzie w sprzecznos$ci z
wymogami obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej.
Wymogi rozporzadzenia ograniczajg odchylenia wzglednego kontrastu wyznaczonego dla
poszczegbinych obrazéw testowych TG18-LN od wzglednego kontrastu wynikajgcego
z funkcji Grayscale Standard Display Function do wartosci maksymalnie 10%.
Automatyczne dostosowanie jasnos$ci powoduje wyjécie poza wartosci dopuszczone przez
powyzsze rozporzgdzenie i ogranicza wartos¢ diagnostyczng prezentowanego obrazu. W
zwigzku z powyzszym Odwotujacy wnosi o wykreslenie wymogu z Opisu Przedmiotu
Zambwienia.

pkt 72 - interfejs uzytkownika wys$wietlany na sali zabiegowej prezentuje min.: angulacja lampy
RTG - wartos¢ kata, stan temperatury lampy RTG, odlegtosé ognisko lampy/detektor,
wysoko$¢ stotu, wielko$¢ powiekszenia, dawka na skére pacjenta, stoper, kat zrotowania stotu
zabiegowego, piktogram skopia/akwizycja

Wymabg w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ziozenie oferty. Wnioskujemy
0 zmiane tre$ci warunku na nastepujgca:

interfejs uzytkownika wy$wietlany na sali
zabiegowej prezentuje min.: angulacja lampy RTG -
wartosc¢ kata, stan temperatury lampy RTG,
odlegto$¢ ognisko lampy/detektor, wysoko$é stotu,
wielkos¢ powiekszenia, dawka na skére pacjenta,
stoper, piktogram skopia/akwizycja

TAK

Powyzsze motywujemy faktem, iz precyzyjna informacja o wartoéci kata obrotu stotu nie jest
kluczowa z punktu widzenia podejmowania decyzji terapeutycznych i nie stanowi elementu
dokumentacji medycznej i jako taka moze by¢ pominieta.

pkt 81 - ustawianie potozenia przyston (prostokatnych i potprzepuszczalnych) znacznikami
graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania.

Wymég w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujgcemu ztozenie oferty. Wnioskujemy
0 zmiane tre$ci warunku na nastepujgca:

ustawianie potozenia przyston prostokagtnych
znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym TAK, opisaé
bez promieniowania

Powyzsze motywujemy faktem, iz wplyw wprowadzanych bez obecnoéci promieniowania
przeston potprzepuszczalnych moze by¢ poprawnie oceniony tylko podczas przeswietlania,
a potrzeba uzycia przeston potprzepuszczalnych jest cecha $wiadczacg o niskiej skutecznosci
toru obrazowania detektora.

—
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pkt 82 - Przeglgdanie obrazéw, wykonywanie pomiaréw, zmian progaméw anatomicznych,
kopiowanie obrazéw na monitor referencyjny w trakcie trwania fluoroskopii- funcjonalnosc
reazlizowana przez system koputerowy angiografu a nie stacje postprocessingowg

Wymog w obecnym brzmieniu uniemozliwia Odwotujacemu ztozenie oferty. Wnioskujemy
0 zmiane tresci warunku na nastepujaca:

Przeglgdanie obrazéw, wykonywanie pomiaréw,
zmian programéw anatomicznych, kopiowanie
obrazéw na monitor referencyjny w trakcie trwania
fluoroskopii- funcionalnosci realizowane przez
system komputerowy angiografu lub stacje
postprocessingows

TAK

Powyzsze motywujemy faktem, iz wykorzystanie stacji postprocessingowej do przegladania
obrazéw, wykonywanie pomiaréw oraz kopiowanie obrazéw na monitor referencyjny w trakcie
trwania fluoroskopii nie tylko nie ogranicza funkcjonalnosci oferowanego rozwigzania, ale
poszerza dostepno$¢ do wymienionych funkcjonalnosci tworzge kolejne réwnorzedne
stanowisko pracy dla personelu pracowni.

pkt 86 - specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentéw w czasie
rzeczywistym i pkt 87 - funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu, umozliwiajgca
korzystanie z oprogramowania opisanego powyzej w trakcie pozycjonowania stentu (bez
przerywania fluoroskopii w celu postprocessingu obrazu)

Wymogi w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg Odwotujacemu ztozenie oferty. Whioskujemy
o wykreslenie wymogéw z Opisu Przedmiotu Zaméwienia i zastgpienie warunkiem
0 nastepujgcej tresci:

specjalistyczne oprogramowanie do poprawy

A i TAK, opisac
wizualizacji stentow

Pragniemy zwréci¢ uwage Zamawiajacego, iz wykorzystanie oprogramowania do poprawy
wizualizacji stentow w czasie rzeczywistym wymaga wykorzystania w sposéb ciagty ekspozycii
0 parametrach wyzszych niz te potrzebne w trakcie normalnego przeswietlania narazajac
pacjenta i personel na nadmierng ekspozycje na dawke promieniowania jonizujgcego.

pkt 92 - akwizycja przebiegu EKG i prezentacja synchronicznie ze sceng kardioangiograficzna
na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HDD synchronicznie
ze sceng i pkt 93 - archiwizacja przebiegu EKG na CD-R razem ze sceng kardioangiograficzna
z mozliwoscig synchronicznego odtworzenia przebiegu EKG i sceny

Wymogi w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg Odwoltujacemu zlozenie oferty. Wnioskujemy o
wykreslenie wymogow z Opisu Przedmiotu Zaméwienia. W sytuacji, gdy w Opisie Przedmiotu
Zamowienia od punktu 101 do punktu 113 znajduje sie zbi6r warunkéw okreslajgcych wymogi
dla stacji hemodynamicznej, realizujgcej akwizycje przebiegu EKG iprezentacje na
monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HDD, powielenie tychze
wymogow dla angiografu jest nieuzasadnione.



pkt 94, 95 99

Wymogi w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg Odwotujgcemu ztozenie oferty. Wnioskujemy
0 wykreélenie wymogéw z Opisu Przedmiotu Zamowienia i zastgpienie warunkami
o nastepujacej tresci:

odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM 3.0
(wczesniej lub na innych aparatach) CD-R przez
system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stacje
postprocessingows, wraz z prezentacja
odtworzonych obrazow i scen na monitorach
obrazowych w sterowni i sali zabiegowej

TAK

nagrywarka do archiwizacji obrazéw na CD-R i/lub
DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem
viewera umozliwiajgcego odtwarzanie nagranych
badan na PC. Funkcjonalno$¢ realizowana przez
system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stacje
postprocessingows.

TAK

interfejs DICOM 3.0, min. DICOM Send, DICOM
Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM
Storage. Funkcjonalno$¢ realizowana przez system TAK
cyfrowy zaoferowanego aparatu lub stacje
postprocessingowa.

pkt 101 - Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentéw, rejestrowanych w stacji
badan hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym
(zaleznie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) — jednokrotna rejestracja pacjenta w
catym systemie

Wymog w obecnym brzmieniu jest nieprecyzyjny i w zaleznosci od jego interpretacji przez
Zamawiajgcego, moze skutkowaé uznaniem, ze oferta go nie spelnia. Whioskujemy
0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga funkcjonalnosci jednokrotnej rejestracji pacjenta
w catym systemie i uzna wymaog za spetniony w przypadku transferu danych demograficznych
ze stacji hemodynamicznej do systemu cyfrowego angiografu.

W naszej ocenie w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajgcy nie zawart wymogow
gwarantujgcych spetnienie zapiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji
medycznej, ktére w rozdziale 1 §4 wymagajg aby ,zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej
wykonywane byty w sposéb gwarantujacy osiggniecie wymaganego rezultatu przy mozliwie
najmniejszej dawce promieniowania jonizujgcego™ i tym samym zapewniajacych
maksymalng ochrone radiologiczng dla pacjenta i personelu pracowni. Dziatajgc w trosce o
bezpieczenstwo pacjentéw i ochrong personelu pracowni, wnioskujemy o dodanie do tresci

Opisu Przedmiotu Zaméwienia nastepujacego warunku:



. System wyposazony w najbardziej zaawansowane | TAK/Podaé
rozwigzanie wéréd oferowanych dla danego
producenta w obszarze poprawy jakosci
obrazowania i redukcji dawki otrzymanej przez
pacjenta - algorytmy potwierdzone minimum trzema
niezaleznymi badaniami klinicznymi po roku 2015
lub detektory o krystalicznej strukturze scyntylatora
lub sieci neuronowe dynamicznie sterujace
parametrami ekspozycji i akwizycji.

Powyzsze zarzuty $wiadcza o naruszeniu przez Zamawiajgcego przepiséw art. 29 ust, 1 i ust,
2 Pzp poprzez preferencje konkretnego producenta, a tym samym dyskryminacje wszystkich
innych potencjalnych urzadzen, w tym urzadzen oferowanych na rynku polskim przez
Odwotujgcego.

W ocenie Odwotujacego wymogi postawione przez Zamawiajgcego w powyzej przytoczonym
zakresie nie majg zadnego uzasadnienia w Swietle celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot
zamoéwienia w Pakiecie nr 4. Pomimo, iz Odwolujgcy nalezy do grupy General Electric
Company, ktéra jest swiatowym dostawcg innowacyjnych technologii medycznych, to aktualne
zapisy SIWZ powoduja, iz Odwolujgcy nie moze zlozyé Zamawiajgcemu waznej i
konkurencyjnej oferty na ww. czesé. Przyczyng nie jest niedostateczna jakosé lub
funkcjonalnos¢ urzadzen produkcji GE, ale naruszajace zasady uczciwej konkurencii
postanowienia SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiajgcemu nie wolno opisywaé przedmiotu zaméwienia
W spos6b, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. Zamawiajgcy musi okreslic przedmiot
zamowienia w sposob obiektywny. W szczeg6lnoéci Zamawiajacy jest zobowigzany unika¢
stosowania wszelkich parametréw, ktére wskazywalyby na konkretny wyréb
lub konkretnego wykonawce.

Opisanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia w sposéb naruszajgcy zasady
uczciwej konkurenciji i réwnego traktowania wykonawcéw skutkuje ograniczeniem mozliwosci
ztozenia waznej, konkurencyjnej oferty w Postepowaniu przez wykonawcow nie podlegajgcych
wykluczeniu z Postepowania i posiadajacych stosowne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujgcych odpowiednim potencjatem technicznym, kadrowym, finansowym oraz
ekonomicznym do wykonania zaméwienia, co narusza w szczegolno&ci art. 7 ust 1 art. 29
Pzp oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

W orzecznictwie utrwalit sie poglad o niedopuszczalnosci opisywania przedmiotu zaméwienia
w sposdb nawet posrednio ograniczajacy konkurencje (nie méwiac juz o bezposrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami). W uchwale z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 58/16
Krajowa Izba Odwolawcza zaznaczyta, ze ,Przejawem naruszenia zasady uczciwef
konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zaméwienia z uzyciem oznaczen wskaztljgcych
na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametrow wskazujgcych
na konkretnego producenta, dostawce albo konkretny wyréb, ale takze okreélenie na tyle
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rygorystycznych wymagan co do parametréw technicznych, kiére nie sg uzasadnione
obiektywnymi potrzebami zamawiajgcego i ktore uniemozliwiajg udziat niektérym
wykonawcom w postepowaniu, ograniczajgc w ten sposéb krag podmiotéw zdolnych do
wykonania zaméwienia.” (podobnie Krajowa Izba Odwotawcza w uchwale z dnia 10 sierpnia
2016 r. 0 sygn. KIO/KD 48/16). W wyroku z dnia 5 maja 2014 r. o sygn. KIO 765/14 Krajowa
Izba Odwotawcza stwierdzila, iz ,Opis przedmiotu zaméwienia powinien umozliwiaé
wykonawcom jednakowy dostep do zaméwienia i nie moze powodowaé nieuzasadnionych
przeszkod w otwarciu zaméwien publicznych na konkurencje. Naruszenie zasady uczciwef
konkurencji okreslonej w ustawie z uwagi na niewta$ciwe opisanie przedmiotu zaméwienia
zachodzi, migdzy innymi w sytuacji, gdy zamawiajacy opisze przedmiot zaméwienia przez
zbytnie dookreslenie przedmiotu powodujgce, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny
produkt. Naruszenie to polega réwniez na dookresleniu opisu przedmiotu zaméwienia w taki
sposob, ktéry nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkejonalny uregulowaniu
potrzeb zamawiajgcego.”

Podobne stanowisko zajmujg réwniez Sady powszechne. Sad Okregowy w Warszawie w
wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sygn. akt Il C 1161/09, zaznaczyt, ze: "Zakaz utrudniania
uczciwej konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zamawiajacy
uzyje oznaczeri czy parametrow wskazujgcych konkretnego dostawce Jub konkretny produkt,
dziatajac w ten sposéb niezgodnie z obowigzkiem obiektywnego i réwnego traktowania
wszystkich podmiotéw moggcych ubiegac sie o zaméwienie publiczne."

W wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt VI ACa 965/11, Sad Apelacyjny w Warszawie
orzekt: "2.Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia musi
odbyc sig z poszanowaniem zasad okreslonych w art. 7 i 29 p.z.p. Oznacza to koniecznoéé
eliminacji z opisu przedmiotu zaméwienia wszelkich sformutowari, ktére mogtyby wskazywac
na konkretnego wykonawce, badZ tez ktére eliminowatyby konkretnych wykonawcow
uniemozliwiajgc im zlozenie oferty Ilub powodowatyby sytuacje, w ktérej jeden
z zainteresowanych wykonawcéw bytby bardziej uprzywilejowany od pozostafych. (...) Zakaz,
o ktérym mowa w art. 29 ust. 2 p.z.p. zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu
zamowienia zamawiajgcy uZyje oznaczefi czy parametréw wskazujgcych konkretnego
producenta (dostawce) lub konkretny produkt, dziatajgc w ten sposéb wbrew zasadzie
obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich podmiotéw ubiegajgcych sie o zaméwienie
publiczne. (...) 4. Dyspozycjq art. 29 ust. 2 p.z.p. objete jest zaistnienie co najmniej moZliwosci
utrudniania uczciwej konkurenciji, wigc spetnienie dyspozycji tego przepisu niekoniecznie musi
przybierac charakter bezposredniego godzenia w uczciwg konkurencje."

Z powyzszych rozwazan wynika, iz wystarczajgcym dla stwierdzenia naruszenia zasady
wyrazonej w art. 29 ust. 2 Pzp jest takie zestawienie przez Zamawiajgcego
charakterystycznych lub granicznych parametréw nabywanych produktéw, ze wskazuje ono
na konkretny produkt, eliminujac jednocze$nie mozliwosé zaoferowania produktéw innych
producentow - co niewatpliwie ma miejsce w niniejszym Postepowaniu.

Podkresli¢ jednoczesnie nalezy, ze ustawodawca sankcjonuje juz tylko zagrozenie naruszenia
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw poprzez opis przedmiotu
zamowienia zastosowany przez zamawiajgcego. Przemawia za tym chociazby wyrok Krajowej
Izby Odwotawczej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o sygn. KIO 1630/12, w ktérym Izba wskazata:
.Poniewaz art. 29 ust. 2 p.z.p. postuguje sie sformutowaniem ‘mogtby utrudnia¢ uczciwa
konkurencje', oznacza to, ze na Odwolujgcym cigzy jedynie obowigzek uprawdopodobnienia,
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Ze opis przedmiotu zaméwienia moze utrudnia¢ uczciwg konkurencje, za$ dowéd na
okoliczno$c, ze do takiego utrudnienia nie doszlo cigzy na Zamawiajacym”.

Jednoczeénie Zamawiajgcy przygotowat opis przedmiotu zamoéwienia w sposab
niejednoznaczny, nieprecyzyjny, momentami wzajemnie sprzeczny.

W postepowaniu zostat naruszony takze przepis art. 29 ust. 1 Pzp poprzez niejednoznacznie
i nieprecyzyjne okreslenie przedmiotu zaméwienia, nie uwzgledniajgc wszystkich wymagan
i okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

W wyroku z dnia 21 lipca 2014 r., KIO 1389/14, Krajowa Izba Odwotawcza zwrécita uwage, ze
,Obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zamowienia, tak aby
wykonawca miat jasno$c¢ co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiajgcego i na
podstawie jakich kryteriéw bedzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formufowaniu tresci
SIWZ nie moze by¢ usprawiedliwiony mozliwoécia wyjasnienia tresci ztozonych ofert na etapie
ich analizy i oceny. To wiasnie na etapie konstruowania tresci SIWZ Zamawiajgcy winien
dofozy¢ nalezytej starannosci i wyeliminowaé w stopniu mozliwie najwyzszym wszelkie
nigjasnos$ci i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminowad
element subiektywnej oceny. Réwniez argument Zamawiajgcego, ze Odwotujgcy nie kierowat
zapytan, co do tresci SIWZ, nie stanowi usprawiedliwienia dla braku precyzji opisu. Izba
wielokrotnie podkreslata, ze instytucja wyjasnienia tresci SIWZ nie wstrzymuje biegu terminu
do wniesienia odwofania wobec tresci SIWZ. Z tego tez wzgledu wykonawcy winni dziata¢
nigjako dwutorowo - wystosowac odpowiednie zapytanie do Zamawiajgcego oraz skorzystac
ze srodkow ochrony prawnej jako jedynej drogi gwarantujgcej rozstrzygniecia watpliwosci, co
do brzmienia SIWZ"

W przepisie art. 29 ust. 1 Pzp wymaga sie nie tylko opisania przedmiotu zaméwienia w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
lecz takze w spos6b uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw
na sporzgdzenie oferty, a wiec takze zawierajgcy zakres lub wielkosé zaméwienia. W
szczegolnosci w wyroku z dnia 18 marca 2019 r. o sygn. KIO 359/19 zwrécono uwage na
konieczno$¢ formutowania postanowiern SIWZ w taki sposob, aby nie wzbudzaly one
watpliwosci interpretacyjnych: ,Zamawiajgcy, jako gospodarz postepowania o udzielenje
zamoéwienia publicznego, jest podmiotem, na ktérym spoczywa obowigzek takiego
przygotowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, by z jednej strony nie wzbudzata
ona watpliwosci interpretacyjnych, a z drugiej strony nie ograniczata w sposéb _nadmierny
uczeiwej konkurencji. Natomiast w sytuacii niejasnoéci wymagar postawionych wykonawcom
w_SIWZ Zamawiajgcy ma obowigzek udzielié wykonawcom w odpowiedzi na postawione
zapytania, takich, ktére te niejasnodci eliminujg, bad? powodujg sytuacje, ze wszyscy
potencjalni wykonawcy beda tak samo interpretowaé wymagania Zamawiajaceqo.”

Natomiast w wyroku z dnia 21 lipca 2014 r. o sygn. KIO 1389/14, Krajowa lzba Odwotawcza
doszla do przekonania, ze postanowienia SIWZ nie moga by¢ na tyle niedoprecyzowane, iz
wnoszg do Postepowania element subiektywnej oceny: , Obowigzkiem Zamawiajgcego jest
dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia, tak aby wykonawca miat jasnoéc¢ co do tego, jaki
produkt jest wymagany przez zamawiajgcego i na podstawie jakich Kryteriéw bedzie oceniana
jego oferta. Brak precyzji przy formutowaniu tresci SIWZ nie moze by¢ usprawiedliwiony
mozliwoscig wyjasnienia tresci ztozonych ofert na etapie ich analizy i oceny. To wiasnie na
etapie konstruowania treSci SIWZ Zamawiajgcy winien dofozy¢é nalezytej starannosci i

wyeliminowad w stopniu mozliwie najwyzszym wszelkie niejasnosci i nieprec yzyine zapisy, tak

aby podczas badania i oceny ofert wyeliminowaé element subiektywnej oceny. Rowniez
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argument Zamawiajgcego, ze Odwolujgcy nie kierowat zapytan, co do tresci SIWZ, nie stanowi
usprawiedliwienia dla braku precyzji opisu. lzba wielokrotnie podkreslata, ze instytucja
wyjasnienia tresci SIWZ nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia odwotania wobec tresci
SIWZ. Z tego tez wzgledu wykonawcy winni dziataé niejako dwutorowo — wystosowaé
odpowiednie zapytanie do Zamawiajacego oraz skorzystaé ze $rodkéw ochrony prawnej jako
Jjedynej drogi gwarantujgcej rozstrzygniecia watpliwosci, co do brzmienia SIWZ”.

Dodatkowo zwrécié uwage nalezy na dalszg czesé przepisu art. 29 ust. 1 Pzp, z ktérego
wynika, iz dodatkowo opis przedmiotu zaméwienia powinien zostaé tak sporzadzony przez
zamawiajgcego, aby wykonawca sktadajgcy oferte miat mozliwosé przygotowania tej oferty z
uwzglednieniem wszystkich czynnikdw. W tym wzgledzie réwniez niejednokrotnie
wypowiadata sig¢ Krajowa lzba Odwolawcza m.in. w wyroku z dnia 27 sierpnia 2019 r. o sygn.
akt KIO 1555/19: ,,Opis przedmiotu zaméwienia powinien odzwierciedlaé rzecz ywiste potrzeby
zamawiajgcego, ale tez umozliwia¢ wykonawcy prawidlowe skalkulowanie ceny oferty oraz
zapewni¢, Ze wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam Sposéb bedg rozumieé opis
przedmiotu zaméwienia, w szczeqblnosci sporzadzg i ztoza oferty porédwnywalne zaréwno co
do zakresu przedmiotu zaméwienia, jak i co do uwzglednienia w cenie oferty wszystkich jego
elementéw. Zamawiajacy. w celu wyeliminowania niepewnosci wykonawcdw co do przedmiotu
zamowienia, ma obowigzek jednoznacznie i wyczerpujaco opisaé przedmiot zaméwienia na
tyle jak tylko jest to _moZliwe. Zamawiajgcy nie _moze przenosic na wykonawcdéw ryzyka
zwigzanego z prawidtowa wycena przedmiotu zamdéwienia w ofercie, w szczeqdinosci biorge
pod uwage. Ze nie mozna prawidfowo wycenié ryzyka, ktérego nie mozna prawidiowo i w petni
zidentyfikowaé.” Podobnie orzekta Krajowa |zba Odwotawcza w wyroku z dnia 23 lipca 2010
r. o sygn. KIO 1447/10, zwracajac uwage takze na konsekwencje niewtasciwego opisu
przedmiotu zaméwienia: ,Opis przedmiotu zaméwienia powinien zostaé tak sporzgdzony
przez Zamawiajgcego, aby wykonawca skfadajgcy oferte miat mozliwos¢ przygotowania tej
oferty z uwzglednieniem wszystkich czynnikéw, ktére majg wptyw na sposéb sporzadzenia
oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujacy opis przedmiotu zamdwienia zawarty w
dokumentacji przetargowej, poprzedzajgcy przedmiot nastepnie zawieranej umowy nie
podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookresleniom ani innym
zabiegom majgcych na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres $wiadczenia Jjaki zostat
zaoferowany przez wykonawce musi byé tozsamy z tym zawartym w umowie. (...) Z regulacji
prawa wspélnotowego wynika, iz Zamawiajgcy zobowigzany jest do sporzgdzenia neutralnego
opisu przedmiotu zaméwienia, wyczerpujgco oraz sporzgdzonego w sposob przejrzysty. Opis
przedmiotu zaméwienia powinien umozliwia¢ oferentom Jjednakowy dostep do zaméwienia i
nie moze powodowac nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zaméwier publicznych na
konkurencje. (...). Brak opisania przedmiotu zaméwienia w $posob jednoznaczny, przejrzysty,
wyczerpujgcy prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bowiem konkurencja
pomigdzy ofertami, ktére zostang zlozone w postepowaniu nie bedzie mozliva a to
doprowadzitoby od uniewaznienia postepowania”.

Majgc na uwadze powyzsze odwotanie jest konieczne i uzasadnione.

Zalgczniki:
1) dowdd uiszezenia wpisu w wymaganej wysokosci:
2) dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajacemu;
3) odpis z KRS Odwotujacego, petnomocnictwo wraz z opfata skarbowa
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Transaction Detail Advice Report

CitiDirect BE®

Bank Name

Customer Number { Name
Branch Number / Name
Account Number / Name
IBAN Number

Account Currency / Type

CITIBANK

504293

815

10 1030 1508 0000 0005 0429 3092
PL10103015080000000504293092
PLN

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPOLKA Z
WARSAW CITIBANK
GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA

Bank Reference
Customer Reference
Value Date

Statement Date

Entry Date

Product Type
Transaction Description

Transaction Code
Transaction Amount
Payment Details

Beneficiary Account/ID
Name/Address

Beneficiary Bank Account/ID
Name/Address

Related Reference

4304256130

30400VUZ8B2

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

Funds Transfer

OUTGOING CLEARING TR

(We Have Debited Your Account)

76

15,000.00-

WPIS OD ODWOLANIA NR SPRAWY
SPZZ0Z.XI1.381.19/2020
60101010100081362231000000
URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

10101010
NBP O/OKR. W WARSZAWIE

60101010100081362231000000
30400vUZ8B2

Credit Count Total Credit Amount

Debit Count

Total Debit Amount

Net Amount

0.00 1

15,000.00

15,000.00-

JARN

Report Date 11/02/2020 10:18:14 (GMT+01:00)

Transaction Detail Advice Report
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PELNOMOCNICTWO

GE Medical Systems Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, spotka wpisana przez Sad Rejonowy dla m.st.

Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem

KRS 0000040213 (Spotka), upowaznia niniejszym pracownika:

Panig: Kinge Szumiele
Numer i seria dowodu osobistego : AVV 233556

Zwang dalej , Petnomocnikiem”,

bez prawa substytucji, do nastepujacych czynnoéci dokonywanych samodzielnie w imieniu i na rzecz Spétki:

L4
2.

prowadzenia rozméw handlowych oraz negocjacji; podpisywania i skfadania ofert handlowych
podpisywania, parafowania, potwierdzania za zgodno$¢ z oryginatem dokumentéw oraz skladania
zapytai dotyczacych postanowien SIWZ, tresci ogloszenia, sktadania wszelkich o$wiadczen,
zaswiadczenn dotyczacych postepowari prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych;

prowadzenia korespondencji pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym;

podpisywania i sktadania ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu w
postgpowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamowiert publicznych;

dokonywania wgladu do ofert, sporzgdzanie kopii, odpiséw dokumentéw, dokonywania wgladu do
dokumentacji Zamawiajacego,

reprezentowania Spotki w postepowaniach prowadzonych w trybie zamdwieri publicznych, w
szczegOlnosci do podpisywania i sktadania przystapied w ramach postepowania odwotawczego,
podpisywania i wniesienia odwotari w ramach postgpowania odwotawczego, jak réwniez
podpisywania wycofania wniesionych odwotan,

podpisywania i skladania ofert poza procedurami ustawy Prawo zamdwieri publicznych,

zgtaszania Spotki do udzialu w dialogach technicznych oraz reprezentowania Spétki w trakcie

dialogéw technicznych, prowadzonych zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych.

Niniejsze petnomocnictwo jest wazne do 31.12.2020 r.

£ . | ¥:
Warszawa, dnia 21.08.2020r. S GEP!\g?ch:chf i ; QA 4
J. 4 ("
(}\N’)‘ (“\\'W s - £ 7 ’\"f\

Grazyna Rubis-Liclios
Cztanek Zarzqdu

G%{:al Systems Polska Sp. z 0.0,
K

Mcﬁrtalﬁprsi fiska



citi

Transaction Detail Advice Report

CitiDirect BE®

Bank Name

Customer Number / Name
Branch Number / Name
Account Number / Name
IBAN Number

Account Currency / Type

CITIBANK

504293

815

10 1030 1508 0000 0005 0429 3092
PL10103015080000000504293092
PLN

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPOLKA Z
WARSAW CITIBANK
GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA

Bank Reference
Customer Reference
Value Date

Statement Date

Entry Date

Product Type
Transaction Description

Transaction Code
Transaction Amount
Payment Details

Beneficiary Account/ID

4301230257

30100VQYPWS

10/27/2020

10/27/2020

10/27/2020

Funds Transfer

OUTGOING CLEARING TR

(We Have Debited Your Account)
76

102.00-

OPLATA SKARBOWA ZA PELNOMOCNICTWO MP

10385721
21103015080000000550000070

Name/Address DZIELNICA MOKOTOW M.ST. WARSZAWY
Beneficiary Bank Account/ID
Name/Address 10301508
BANK HANDLOWY RCR OLSZTYN
21103015080000000550000070
Credit Count Total Credit Amount Debit Count Total Debit Amount Net Amount
0 0.00 1 102.00 102.00-

Report Date 10/28/2020 10:22:01 (GMT+01:00)

Transaction Detail Advice Report

m 1 of 1



