SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
i ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ IS0 9001

07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

BUREAU VERITAS |
Certification

CERTYFIKAT 2019/43

Ostrow Mazowiecka, dnia 23.12.20109r.

SPZ7.07.X11.381.29-3/2019 Do wszystkich , ktérzy ubiegajg sie¢
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ponizej 221 000 euro na dostawy odczynnikéow wraz
z dzierzawa analizatorow do badania ogélnego moczu i badania réownowagi
kwasowo — zasadowej wraz z jonami (Na, K, Cl) dla potrzeb Centralnego
Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwier
publicznych (t.j. Dz.U. 2019.1843 ze zm.) wyjasnia:

Pytania :
Pakiet nr 1, Zalgcznik nr 2

Pytanie 1 - Poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci definiowanie barwy moczu przez uzytkownika
z aparatu?

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - Poz. 9: Zadne paski testowe dostepne na rynku nie gwarantuja wyeliminowania wplywu
kwasu askorbinowego na wynik oznaczen m.in. glukozy i biatych krwinek. Wysokie
stgzenia kwasu askorbinowego wplywaja na te pola nawet przy zastosowaniu substancji
zabezpieczajgcych czy siateczki winylowej. Ponadto nazwa substancji zabezpieczajacej
przed wplywem kwasu askorbinowego jest informacja zastrzezong przez producenta.
dotyczgcg tajemnicy technologii produkcji paskéw. Dlatego zwracamy sie z prosba
o dopuszczenie do zaoferowania paskéw testowych, ktore oprécz okreslonej przez
producenta eliminacji wptywu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczen dodatkowo
oznaczaja kwas askorbinowy?

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 3 - Poz. 11: Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez tworzenia raportéw wynikow
wymagajacych weryfikacji?

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ .



Pytanie 4 - Poz. 14: Czy Zamawiajacy dopusci czulosé dla glukozy od 50mg/dl?
Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ. .

Pakiet nr 2, Zalgcznik nr 2

Pytanie 5 - Poz. 9: Czy Zamawiajacy dopusci z czasem pomiaru 85 sekund?
Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 6 - Poz. 10: Czy Zamawiajacy dopusci probki o objetosciach 195ul i 40ul ?
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 7 - Poz. 11: Czy Zamawiajacy dopusci odczynniki i kalibratory konfekcjonowane w jednym
; 9
paku?

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ. .

Pytanie 8 - Poz . 14: Czy Zamawiajacy dopusci aparat z jednym torem pomiarowym?
Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 1

Pytanie 9 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie analizatora w pelni automatycznego,
w ktéorym zaréwno podanie paska jak i dozowanie materialu badanego odbywa sie
w pelni automatycznie o wydajnosci 225 ozn./godz.? Posiadanie analizatora w pelni
automatycznego znacznie podniesie komfort pracy w laboratorium.

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 10 -. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie paskéw wykrywajacych kreatynine
z mozliwoscia wyliczania przez aparat wskaznika biatko-kreatynia zamiast paskow
z mikroalbuming?

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 11 - Czy z uwagi na okres $wigteczno — noworoczny, Zamawiajacy zmieni termin
skladania i1 otwarcia ofert z terminu 31 grudnia 2019 na pdzniejszy?

Odpowiedz — Nie .
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Sprawe prowadzi: Sekcja Zamoéwien Publicznych tel.: 29 746 37 03
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