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SPZZ07.XI11.381.6-2/2020 Do wszystkich , ktorzy ubiegaja sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci ponizej 214 000 euro na dostawy wyrobow
medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadow Opieki Zdrowotnej w  Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2019.1843 ze zm.) wyjasnia:

Pytanie nr 1 — dotyczy Zapiséw SIWZ

W zwiazku z wystepowaniem koronawirusa w Polsce, majac na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz
zalecenia Glownego Inspektora Sanitarnego i innych organéw odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot.
ograniczenia przemieszczania si¢ i pozostawania w wigkszych skupiskach ludzi, zwracamy si¢ z prosba
o zmiang postanowien SIWZ i wyrazenie zgody na mozliwos$¢ ztozenia oferty w postaci elektronicznej
(zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmieni¢, iz UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmiang postanowien SIWZ i objgcie
wszelkiej koresondencji (w tym sktadanie ofert) komunikacja elektroniczng (zarzadzenie z dnia 20-03-2020 r.
dostgpne pod adresem: hitps://www.uzp gov.pl/akiualnesci/komunikacja-glekironiczna-w-dobig-zagrozenia-
epidemicznego)

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie nr 2 — dotyczy Pakietu nr 2

Majac na wzgledzie zapisy obowiazujacej ustawy PZP, a w szczegdlnosci zapis dotyczacy zachowania zasady
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania, zwracam si¢ z wnioskiem o mozliwos¢ zlozenia oferty
w zakresie pakietu nr 2 na pozycje. Jednym z glownych zalozen nowelizacji ustawy z 2016 roku byto
dazenie ustawodawcy do podziatu zamdwien na jak najmniejsze czesci, w celu zwiekszenia konkurencyjnosci
migdzy wykonawcami oraz dostepu do zamdwien dla mniejszych przedsi¢biorstw.

Opisanie 10 specjalistycznych oblozeni (w tym zestawu typu CustomPack) w jednym pakiecie skutecznie
blokuje mozliwos¢ zlozenia oferty wielu Wykonawcom, co za$ skutkuje ograniczeniem zachowania zasad
uczeiwej konkurencji i rownego traktowania.

Ponadto pragniemy nadmienic, iz rozwigzanie takie pozwoli na przystapienie do przetargu wigkszej liczby
Wykonawcow, co znacznie zwigkszy konkurencyjnos¢ ofert, a Zamawiajacemu pozwoli na osiggniecie
nizszych cen iracjonalne gospodarowanie srodkami publicznymi.

Odpowiedz - Wg SIWZ.



Pytanie nr 3 — dotyczy Pakietu nr 2

Majgc na wzgledzie zapisy obowiazujacej ustawy PZP, a w szczegdlnodci zapis dotyczacy zachowania zasady
uczeiwej konkurencji i rownego traktowania zwracam si¢ z wnioskiem o wydzielenie poz. 112 — ZESTAWY
UNIWERSALNE — do osobnego pakietu w celu umozliwienia ztozenia konkurencyjnej jakosciowo i cenowo
oferty. Opisane sktady zestawow uniwersalnych znajdujg sie¢ w ofercie wielu wykonawcéw. W przypadku,
kiedy Zamawiajacy pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy oblozein wraz z oblozeniem uniwersalnym
bedgcym w ofertach innych wykonawcéw, a rézniacy si¢ niuansami, jak np. wielko$é recznikéw czy
szeroko$¢ tasmy ogranicza skutecznie mozliwosé zlozenia oferty innym wykonawcom. Dziatanie takie jest
niezgodne z ustawa PZP. :

Zamawiajgcy winien opisa¢ oczekiwane przez siebie zestawy w sposob umozliwiajacy zloZenie oferty
rownowaznej — pakietowanie podstawowych obtozen nie daje pozostatym wykonawcom takiej mozliwosci.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie nr 4 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. | nizej opisanego zestawu?
I wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, ztozona w sposéb ufatwiajacy

zalozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stot do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
| tasma przylepna 9 x 50 cm

4 r¢ezniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chlonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodow

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chtonnym 15 x 50 ¢m i organizatorami przewoddéw
I serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewoddw

Sterylne obtozenia wykonane z dwuwarstwowej petnobarierowej widkniny  ( film polietylenowy +
hydrofilowa warstwa wiokniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocnien z wldkniny polipropylenowej (pad) o gramaturze catkowitej 140 g/m2. Zestaw
posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszezenia w karcie pacjenta.
Grubos¢ warstwy folii w serwetach gtownych 33pm, w serwecie Mayo i instrumentariuszki 60 pm. Chlonnosé
w czesci podstawowej 458%, w czesci wzmocniongj 990%. Odpornos¢ na przenikanie cieczy 165 ¢m H20,
wytrzymatos¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 168 Kpa Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéow na mokro
— BI=6

Odpowiedz — Wg SIWZ.

Pytanie nr 5 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 nizej opisanego zestawu?
| wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 ¢m, wzmocnienie 65 x 85 ¢cm, zlozona w sposob utatwiajacy

zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stot do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

1 tasma przylepna 9 x 50 cm

2 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

| serweta przylepna 150 x 240 cm

Sterylne oblozenia  wykonane z dwuwarstwowe] petnobarierowej widkniny  ( film polietylenowy +
hydrofilowa warstwa wtokniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60g/m2. Zestaw
posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta.
Grubosé warstwy folii w serwetach gtdéwnych 33um, w serwecie Mayo i instrumentariuszki 60 pm. Chionnosé



w czescei podstawowej 458%, Odpornosé na przenikanie cieczy 165 cm H20, wytrzymatosé na rozerwanie na
sucho i mokro: 168 Kpa Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro — BI=6

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie nr 6 — dotyezy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 3 nizej opisanego zestawu?

] wzmocniona osfona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, zlozona w sposob ulatwiajacy
zalozenie 7z zachowaniem zasad aseptyKki

| serweta na stél do instrumentarium 150 x 190 ¢cm, wzmocnienie 75 x 190 ¢m
2 x tasma przylepna 9 x 50 cm
4 reczniki do osuszania ragk 30,5 x 34 cm

| elastyczna ostona na konezyne 22 x 75 ¢cim
| serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 ¢cm, wzmocnienie 75 x 190 cm,
sktadana
| serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trdjkatna torba na ptyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do
odsysania i 2 elastycznymi otworami o $rednicy 5 cm .

Sterylne obtozenia wykonane z trzywarstwowe] pelnobaricrowej wiokniny (widknina polipropylenowa +
film polietylenowy -+ hydrofilowa warstwa widkniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2.3) o
gramaturze 75g/m2. Zestaw posiada informacje o min. dacie waznodci i nr serii w postaci 4 naklejek do
umieszczenia w karcie pacjenta. Grubos¢ warstwy folii w serwetach gtéwnych 33pum, w serwecie Mayo i
instrumentariuszki 60 pm. Chtonnosé w czesci podstawowej 458%, Odpornos¢ na przenikanie cieczy 165 cm
H20, wytrzymalo$é na rozerwanie na sucho i mokro: 188/185 Kpa Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow
na mokro — BI=6

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie nr 7 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 6 nizej opisanego zestawu?
1 wzmocniona oslona na stolik Mayo 78 x 145 ¢cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, zlozona w sposob ulatwiajacy

zalozenie z zachowaniem zasad aseptyki

| serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

4 reczniki do rak

2 tasmy przylepne 9 x 50 cm

| serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na calej powierzchni), otwor 31 x 35 cm, warstwa
chionna 75 x 80 c¢m, organizatory przewoddéw

Sterylne oblozenia  wykonane z dwuwarstwowej pehobarierowej wiékniny (' film polietylenowy +

hydrofilowa warstwa widkniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocnien z wiokniny polipropylenowej (pad) o gramaturze catkowitej 140 g/m2.
Zestaw posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia w karcie
pacjenta. Grubo$¢ warstwy folii w serwetach gtownych 33pm, w serwecie Mayo i instrumentariuszki 60
um. Chlonnos$é w czesci podstawowej 458%, w czgsci wzmocnionej 990%. Odpornose na przenikanie cieczy
165 cm H20, wytrzymalos¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 168 Kpa Odpornos¢ na przenikanie
drobnoustrojow na mokro — Bl=6

Odpowiedz - Wg STWZ .

Pytanie nr 8 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 5 nizej opisanego zestawu?



I wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 em, wzmocnienie 65 x 85 cm, ztozona w sposob ulatwiajacy
zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki .

1 serweta na stot do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 x tasma przylepna 9 x 50 cm

1 serweta 100 x 150 cm

| przylepna serweta srednia 150 x 300 cm z padem chfonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodéw

I serweta 230 x 260 cm z wycigciem ,,U” 20 x 85 cm z padem chlonnym 50 x100 cm i organizatorami
przewoddw

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 ¢m, wzmocnienie 75 x 190 cm

Sterylne obfozenia  wykonane z dwuwarstwowej petnobarierowej wiokniny ( film polietylenowy +
hydrofilowa warstwa wtdkniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocniefi z wiokniny polipropylenowej (pad) o gramaturze catkowitej 140 g/m2.
Zestaw posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia w karcie
pacjenta. Grubos¢ warstwy folii w serwetach glownych 33pum,  w serwecie Mayo i instrumentariuszki 60
pm. Chionnos¢ w czesci podstawowej 458%, w czgsci wzmocnionej 990%. Odpornosé na przenikanie cieczy
165 c¢cm H20, wytrzymalo$¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 168 Kpa Odporno$¢ na przenikanie
drobnoustrojoéw na mokro — BI=6

Odpowiedz - Wg SIWZ. .

Pytanie nr 9 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 6 nizej opisanego zestawu?
I wzmocniona oslona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 c¢cm, ztozona w sposdb utatwiajacy

zalozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
2 x tasma przylepna 9 x 50 cm
4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 c¢m, sktadana

1 serweta do operacji koficzyn 230 x 300 c¢cm z elastycznym otworem o $rednicy 7 cm z padem chionnym
50 x 100 cm i organizatorami przewodow

Sterylne obtoZenia wykonane z trzywarstwowej petnobarierowej widkniny (wldknina polipropylenowa +
film polietylenowy + hydrofilowa warstwa wiokniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1.2.3) o
gramaturze 75g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnien z widkniny polipropylenowej (pad) o gramaturze
catkowitej 155g/m2. Zestaw posiada informacje o min. dacie wazno$ci i nr serii w postaci 4 naklejek do
umieszczenia w karcie pacjenta. Grubos¢ warstwy folii w serwetach glownych 33pm, w serwecie Mayo i
instrumentariuszki 60 pm. Chionno$¢ w czesci podstawowej 458%, w czgsci wzmocnionej 990%. Odpornosé
na przenikanie cieczy 167 cm H20, wytrzymatos$¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 314/290 Kpa Odpornoéé
na przenikanie drobnoustrojow na mokro — BI=6

OdpowiedZ - Wg SIWZ .

Pytanie nr 10 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 7 niZej opisanego zestawu?
I wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 ¢cm, wzmocnienie 65 x 85 c¢m, ztozona w sposdb utatwiajacy

zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stof do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
2 x tasma przylepna 9 x 50 cm
4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

1 elastyczna ostona na konczyng 22 x 75 cm



serweta 150 x 190 cm

serweta do operacji konczyn 230 x 300 c¢cm z elastycznym otworem o $rednicy 7 cm z padem chionnym
50 x 100 cm i organizatorami przewodow

Sterylne oblozenia wykonane z trzywarstwowej petnobarierowej wlokniny (wldknina polipropylenowa +
film polietylenowy + hydrofilowa warstwa widkniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1.2,3) o
gramaturze 75g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnien z widkniny polipropylenowej (pad) o gramaturze
catkowitej 155g/m2. Zestaw posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do
umieszczenia w karcie pacjenta. Grubo$¢ warstwy folii w serwetach gléwnych 33pum, w serwecie Mayo i
instrumentariuszki 60 um. Chtonno$é w czesci podstawowej 458%, w czgsci wzmocnionej 990%. Odpornos¢
na przenikanie cieczy 167 cm H20, wytrzymalos¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 314/290 Kpa Odpornosc¢
na przenikanie drobnoustrojéw na mokro — BI=6

Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie nr 11 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 8 nizej opisanego zestawu?
I wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 c¢cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, zlozona w sposob utatwiajacy

zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 ¢cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
1 tasma przylepna 9 x 50 cm
4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

I serweta do operacji konczyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o $rednicy 3,5 cm z padem chlonnym
75 x 80 cm i organizatorami przewodow

Sterylne oblozenia  wykonane z dwuwarstwowej pelnobarierowej wldkniny  ( film polietylenowy +
hydrofilowa warstwa wiokniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2.3) o gramaturze 60g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocnient z widkniny polipropylenowej (pad) o gramaturze catkowitej 140 g/m2. Zestaw
posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta.
Grubos¢ warstwy folii w serwetach glownych 33um, w serwecie Mayo i instrumentariuszki 60 pm. Chlonnos¢
w czesci podstawowej 458%, w czesci wzmocnionej 990%. Odpornos¢ na przenikanie cieczy 165 cm H20,
wytrzymato$¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 168 Kpa Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro
— BI=6

Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie nr 12 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 9 nizej opisanego zestawu?
1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 78 x 145 e¢m, wzmocnienie 65 x 85 cm, ztozona w sposob utatwiajacy

zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki

I serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
I tasma przylepna 9x50cm

2 reczniki chtonne 30x34¢m

4 serwety 3-warstwowe przylepne S0x50cm

1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chfonnym 30x35cm) zintegrowana
z serwetg pola krytycznego (2-warstwowsg) 75x90cm z otworem 26x35cm wypetniong folig PE przylepng z
otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposazona w 2 sztywniki w bokach dluzszych oraz torbe na ptyny (o
grubosci 80 mikrondéw) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposazona w 8 zintegrowanych
organizatoréw przewodow. Serweta glowna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujace kierunki
aplikacji/rozlozenia serwety. '

1 fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 standard L. (bez wzmocnien) — dostarczany oddzielnie



2 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 standard XL (bez wzmocnien) — dostarczany oddzielnie

Oblozenie chirurgiczne wykonane z migkkiego i podatnego materiatu (polipropylen i polietylen), posiadajace
pady chfonne, dwuwarstwowe o gramaturze 60g/m2 a w czgsci chtonnej 140g/m2, serwety 75x90cm
wykonane z wiokniny trzywarstwowej (wioknina polipropylenowa+ folia polietylenowa + wldknina
polipropylenowa) o gramaturze 75g/m”; spetniajace normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001,
ISO 13485.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie nr 13 — dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 10 nizej opisanego zestawu?

I wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 c¢cm, zfozona w sposéb ulatwiajgcy
zatozenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 serweta na stot do instrumentarium 150 x 190 ¢m, wzmocnienie 75 x 190 cm
| tasma przylepna 9 x 50 cm
4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

I przylepna serweta 75 x 90 ¢m

I serweta 230 x 260 cm z wycigciem ,,U” 10 x 100 cm z padem chionnym 75 x 140 c¢m i organizatorami
przewodow

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

Sterylne obtozenia wykonane z trzywarstwowej pelnobarierowej widkniny (wioknina polipropylenowa +
film polietylenowy + hydrofilowa warstwa wiokniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2.3) o
gramaturze 75g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnien z wtokniny polipropylenowej (pad) o gramaturze
catkowitej 155g/m2. Zestaw posiada informacje o min. dacie waznosci i nr serii w postaci 4 naklejek do
umieszczenia w karcie pacjenta. Grubosé warstwy folii w serwetach gtownych 33pm, w serwecie Mayo i
instrumentariuszki 60 pm. Chlonnosé w czesci podstawowej 458%, w czesci wzmocnionej 990%. Odpornosé
na przenikanie cieczy 167 cm H20, wytrzymatos¢ na rozerwanie na sucho i mokro: 314/290 Kpa Odpornosé
na przenikanie drobnoustrojow na mokro - BI=6

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 14 - Pakiet S, Poz. 2 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie klipsow tytanowych ML
wraz z kompatybilng klipsownicg w uzyczenie na czas stosowania klipsow?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 15 Pakiet Nr S Poz. 3- Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie klipsow polimerowych L
wraz z kompatybilng klipsownicg w uzyczenie na czas stosowania klipsow?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 16 - § 3 wust. 1: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie czasu dostawy
do godz. 14:30 7

Odpowiedz - Wg SIWZ .

Pytanie 17 - Pakiet 3, poz. 1: Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zaoferowanie
fartucha  wykonanego z  wiokniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2,
wytrzymatos¢  na  rozerwanie na  mokro  min. 121 kPa i na sucho

min. 143 kPa, odporno$¢ na  penetracje  plynéw  min.  49,5cm  H20?
Reszta zgodna z opisem.



Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie 18 - Pakiet 3, poz. 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode za oferowanie fartucha
wykonanego z wldkniny typu SMS 0 gramaturze min. 35¢g/m2 ze
wzmocnieniami o gramaturze min. 40g/m2? Reszta zgodna z opisem.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 19 - Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet uniwersalnych o nastepujgcych parametrach:

Serwety wykonane z hydrofobowej wiokniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2. w strefie
krytycznej wyposazone w wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami

przewodow:

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 em x 80 cm

e ] x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

e 2 x wysokochtonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

e 4 xrecznik chlonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

e | xtadma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

e | x wzmocniona oslona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

e | x serweta wzmocniona na stdl instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
widkninowej warstwy chionnej o gramaturze 28 g/m2. l.gczna gramatura w strefie chlonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wldkniny chtonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, taczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona w
postaci worka w kolorze czerwonym, sktadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpornosé na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymatos¢ na
rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos¢ na penetracje plynéw w obszarze
krytycznym 110 cm H,O. Wspotczynnik pylenia 1.4log)o. Chlonnos¢ wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie skfadowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwowa, celulozowo - foliowg o
gramaturze 54g/m2 i chtonnosci 180%, stanowiacg pierwsze, zewnegtrzne owinigcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposazone w informacje o kierunku otwierania oraz
4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej,
znajduja sie nastepujace informacje : numer ref., data waznosci, nr serii, dane wytworcy oraz kod kreskowy.
Spetnia wymogi aktualnej normy PN-EN 137957

Odpowiedz — Wg SIWZ .
Pytanie 20 -Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym sktadzie:

Serwety wykonane z chtonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:



e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

e 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75¢cm x 90cm

e 4 x recznik chfonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

e | x tasSma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

® | x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

® | x serweta wzmocniona na stof instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m2 oraz
wiokninowej warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m2. Laczna gramatura w strefie chtonnej - 56 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 30 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chlonnego w
obszarze wzmocnionym o gramaturze 45 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 90 cm, fgczna gramatura w strefie
wzmocnionej 75 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, skfadana teleskopowo z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania.

Spetnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro
w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymatos¢ na rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80
N. Odpornos¢ na penetracje ptynéw w obszarze krytycznym >981 cm HyO. Wspoiczynnik pylenia 1.3log,o. ?

Odpowiedz — Wg SIWZ .
Pytanie 21 - Pakiet 2, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do artroskopii o sktadzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej wldkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie
krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochfonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z
organizatorami przewoddow:

e 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 c¢cm z otworem samouszczelniajacym sie o
wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodow i torbg na ptyny o wymiarach 60
cm x 100 cm z otworem samouszczelniajgcym

e | x ostona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

e 2 xrecznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

e 3 xtasma samoptzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

e ] x serweta elastyczna ostona na konczyne o wymiarach 30 ¢cm x 60 cm

e ] x wzmocniona osfona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

e | x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 ¢cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
widkninowej warstwy chionnej o gramaturze 28 g/m2. Laczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wiokniny chtonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, tgczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona
w postaci worka w kolorze czerwonym, sktadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Ostona na przewody wyposazona w koncdwke z perforacja, kartonik utatwiajacy aplikacje oraz dwie tasmy
przylepne. Ostona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.



Odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytizymatos¢ na
rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporno$¢ na penetracje plyndow w obszarze
krytycznym 110 cm H,O. Wspotczynnik pylenia 1.4log o. Chtonno$¢ wzmocnienia min. 680%.

Materiat serwet odporny na dzialanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. | klasa palnosci wg
16 CFR 1610.

Wszystkie skladowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwowa, celulozowo - foliowa
o gramaturze 54g/m2 i chlonnosci 180%. stanowigea pierwsze, zewngtrzne owinigcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 22 - Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do operacji brzusznych o skfadzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej widkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie
krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z
organizatorami przewodow:

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 em x 30 cm
wypetnionym folig chirurgiczng

o 4 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

e | x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

e | x wzmocniona osfona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

e [ x serweta wzmocniona na stol instrumentalny stanowigca owinigeie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 em.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz

wiokninowej warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m2. L.aczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wldkniny chlonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, fgczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona w
postaci worka w kolorze czerwonym, skladana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymatos¢ na
rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos$¢ na penetracj¢ ptynéw w obszarze
krytyeznym 110 em H,O. Wspotezynnik pylenia 1.4log . Chlonnos¢ wzmocnienia min. 680%.

Material serwet odporny na dziatanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palnosci wg 16
CFR 1610.

Wszystkic sktadowe zestawu zawinicte w dodatkowa serwete 2-warstwowa, celulozowo - foliowg o
gramaturze 54g/m2 i chtonnosci 180%, stanowiaca pierwsze, zewnetrzne owinigeie zestawdu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedz — Wg SIWZ .



Pytanie 23 - Pakiet 2, pozycja 5 Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o skladzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej widkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie
krytycznej wyposazone we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z
organizatorami przewodow:

® | x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycigciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cim,
wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

® 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

® | x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chlonnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

e | xelastyczna ostona na konczyne o wymiarach 35 cm x 120 cm

o 4 x rgcznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

» 2 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

® ] x wzmocniona osfona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
® | x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowiaca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
wiokninowej warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m2. L.aczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m?2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wiokniny chionnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 c¢m, tgczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona w
postaci worka w kolorze czerwonym, skfadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymalo$¢ na
rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos¢ na penetracje ptynéw w obszarze
krytycznym 110 ecm H,O. Wspdlezynnik pylenia 1.4log;o. Chtonno$é wzmocnienia min. 680%.

Materiat serwet odporny na dziatanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palnosci wg 16
CFR 1610.

Wszystkie skladowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwowa, celulozowo - foliowg o
gramaturze 54g/m2 i chtonnosci 180%, stanowigca pierwsze, zewnetrzne owinigcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedz - Wg SIWZ, .

Pytanie 24 - Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do operacji konczyny o sktadzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej wtokniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie
krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane
z organizatorami przewodow:

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniajacym sie
o srednicy 3,5 cm
e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chtonnego i nieprzemakalnego

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m?2
e 4 x regcznik chlonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
e | x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
e | x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
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e | x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
wldkninowej warstwy chlonnej o gramaturze 28 g/m2. t.aczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wldkniny chlonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, lagczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona
w postaci worka w kolorze czerwonym, skfadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymalos¢ na
rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos¢ na penetracje ptynéw w obszarze
krytycznym 110 cm H,O. Wspotezynnik pylenia 1.4log)o. Chtonno$¢ wzmocnienia min. 680%.

Materiat serwet odporny na dziatanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palnosci wg 16
CFR 1610.

Wszystkie skfadowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwowg, celulozowo - foliowg
o gramaturze 54g/m2 i chlonno$ci 180%, stanowiaca pierwsze, zewngtrzne owinigcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.
Odpowiedz - Wg SIWZ .
Pytanie 25 - Pakiet 2, pozycja 7 Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do artroskopii o sktadzie:

Serweta wykonana z chlonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w
strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochlonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwojnymi
organizatorami przewoddw. Laczna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

e 1 x serweta z samouszczelniajgcym si¢ otworem o $rednicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm,
wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
e 4 x recznik chlonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
| x elastyczna ostona na konczyng¢ o wymiarach 22 cm x 75 cm

e o

1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 X serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 ¢cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz
wildkninowej warstwy chlonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Laczna gramatura
w strefie chtonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chtonnego
w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, faczna gramatura w strefie
wzmocnionej 104 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, skladana teleskopowo z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania.

Spetnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odpornosé na rozerwania sucho/mokro
w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymatos¢ na rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym
118/93 N. Odpornosé¢ na penetracj¢ ptynow w obszarze krytycznym 197 cm H,O. Wspdlczynnik pylenia
3.4log . Chlonnos¢ wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedz - Wg SIWZ .
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Pytanie 26 -Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do operacji kofczyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej wldkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie
krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane
z organizatorami przewodow:

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniajgcym sie
o $rednicy 3,5 cm
¢ | x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chlonnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m?2
¢ 4 xrecznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* | x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
e | x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
e | x serweta wzmocniona na stol instrumentalny stanowiaca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
wlokninowej warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m2. L.aczna gramatura w strefie chionnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz widkniny chlonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, lgczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Ostona
w postaci worka w kolorze czerwonym, sktadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymaltose
na rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos¢ na penetracje ptynow
w obszarze krytycznym 110 cm H,O. Wspotezynnik pylenia 1.4log)o. Chtonno$¢ wzmocnienia min. 630%.

Materiat serwet odporny na dziatanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palnosci wg 16
CFR 1610.

Wszystkie sktadowe zestawu zawinigte w dodatkowa serwete 2-warstwows, celulozowo - foliowa
o gramaturze 54g/m2 i chfonnosci 180%, stanowigca pierwsze, zewngtrzne owinigcie zestawu ?

Odpowiedz - Wg SIWZ .

Pytanie 27 - Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiajagcy dopusci zestaw serwet do kraniotomii o minimalnym sktadzie:
Serwety wykonane z materialu dwuwarstwowego 60g/m2.

e | xtasma typu rzep 3cm x 25cm,

o 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

e | x ostona na stolik Mayo 80cm x 145¢cm,

e 2 x reczniki chlonne 30cm x 34cm,

o ] xtasma lepna 10cm x 50cm,

e | x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposazona w otwor 20cm x 30cm
wypetniony folig operacyjna, wysokochtonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w czesci krytycznej
oraz tréjkatng torbg do zbidrki ptynéw. Chtonnos¢ wzmocnienia 680%.

* 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowigca owinigcie zestawu 150cm x 190cm.
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Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz
wldkninowej warstwy chlonnej o wymiarach 75 em x 190 ¢cm i gramaturze 30 g/m2. Laczna gramatura
w strefie chtonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chlonnego
w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, lgczna gramatura w strefie
wzmocnionej 104 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, skladana teleskopowo z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania.

Spetnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro
w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymalo$¢ na rozciagganie na sucho/mokro w obszarze Krytycznym
118/93 N. Odporno$é na penetracjie ptynéw w obszarze krytycznym 197 ecm H,O. Wspotezynnik pylenia
3.4log;o. Chtonnos¢ wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedz - Wg SIWZ .
Pytanie 28 - Pakiet 2, pozycja 10 Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o sktadzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej widkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie
krytycznej wyposazone we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane
z organizatorami przewodow:

e | x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycigeiem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 em

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm

e 4 xrecznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

e | x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

e 1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x

190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
wiokninowej warstwy chlonnej o gramaturze 28 g/m2. Laczna gramatura w strefie chfonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wiokniny chtonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, laczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osfona
w postaci worka w kolorze czerwonym, sktadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymalos¢ na
rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odpornos¢ na penetracje ptynow w obszarze
krytycznym 110 cm H,O. Wspdtezynnik pylenia 1.4log)o. Chlonnos¢ wzmocnienia min. 680%.

Material serwet odporny na dziatanie atkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. 1 klasa palnosci wg 16
CFR 1610.

Wszystkie sktadowe zestawu zawiniete w dodatkowg serwete 2-warstwowa, celulozowo - foliowa
o gramaturze 54g/m2 i chtonnosci 180%, stanowigca pierwsze, zewnetrzne owinigcie zestawu.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 29 - Pakiet 3, pozycja 1 .Czy Zamawiajacy dopusci fartuch chirurgiczny wykonany z wtdkniny typu
SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie 30 - Pakiet 3, pozycja 1 . Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy o nastgpujacych dlugosciach :
M — 124cm, L — 128cm, XL — 138cm, XXL — 157cm?
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Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 31 - Pakiet 3, pozycja 1 .Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy o odpornosci na rozerwanie na mokro

179,3 kPa, i na sucho 200kPa?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 32 - Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci fartuch dodatkowo owiniety w papier krepowany?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 33 - Pakiet 3, pozycja 2 .Czy Zamawiajacy dopusci fartuch chirurgiczny wykonany z wiékniny typu

SMS o gramaturze 35g/m2 posiadajacy nieprzemakalne wzmocnienia w czesci przedniej i na rekawach

o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie 34 - Pakiet 3, pozycja 2 .Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy o nastepujacych dtugosciach :

M — 124cm, L — 128cm, XL — 138cm, XXL — 157cm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 35 - Pakiet 3, pozycja 2 .Czy Zamawiajacy dopusci fartuch dodatkowo owiniety w papier

krepowany?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 36- Zadanie 3, pozycja 3. Czy Zamawiajacy dopusci komplet chirurgiczny wykonany z widkniny

SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedz — Wg SIWZ.

Pytanie 37 - Zadanie 3, pozycja 3 Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

co umozliwi ztozenie naszej firmie konkurencyjnie oferty.

Odpowiedz — Nie wydzielamy .

.

Pytanie 38 -Pakiet nr.4. .p0z.1.2,3.4,5,6.Czy Zamawiajgcy w trosce o bezpieczenstwo personelu i pacjentow

oraz zachowanic uczeiwe) konkurencji, dopusci do postepowania system do odsysania konkurencyjnego

producenta o nastepujgcych cechach:

Wkiady posiadaja w pokrywie dwa krécee ( pacjent. proznia ), o roznej srednicy, co zapobicga
mylnenu podigczeniu drendow. Krdciee przylaczeniowy do pacjenta jest uniwersalny(takze do zabiegow
ortopedycznych): gladki i rozszeirzajgcy sig. przez co dostosowany jest do drendw o roznej srednicy; nie jest
obrotowy, poniewaz obrotowy jest caly wklad, w tym sensie, z¢ mozna go umiesci¢ w kanistrze w dowolnej
pozyeji i tym samym skierowad krdciec w strone pacjenta.

Wyposazone sg w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczajagcy zrédio ssania przed
zalaniem jak i1 personel przed kontaktem z odsysana wydzieling, w dwa uchwyty w postaci petli do
wygodnego demontazu oraz szeroki port do pobierania prébek.Ochrona  przeciwbryzgowa przed
wezesniejszym zamknigeiem filtra(oraz zabezpicczenie zwrotne przed cofaniem sie wydzieliny do pacjenta)
nastepuje dzigki wewngetrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielgcej od spodu pokrywe
na trzy komory.

Whklady samo zasysajg sie | samo uszczelniaja po uruchomieniu ssania. Wkilady okragle,
wykonane z polictylenwwklady czesciowo sprasowane,wymiana witadow po odlgezeniu drenu ssania z
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pokrywy wkiadu.bez odtgezania od 7rodla ssania,zawdr zamykajacy préznie.montowany na drenie. Wklady
20w oopcji lgczenia w tandem. Wkiady oraz hanistry  wystepuja o pojemmosei 1000m1.2600ml3000ml.
Ranistry kompatybilne z oferowanymi wkladami, ze skala pomiarowa, z mozliwo$cia mycia re¢cznego,
mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z mozliwoscia sterylizacji w  temp.121st.C,
wyposazone s3 w zaczep do mocowania.

Powyzej opisany system charakteryzuje si¢ prostotg obstugi jak i bezpieczenstwem uzytkowania.

Zeoda Zamawiajacego umozliwi zaoterowanic systemu najnowoczesniejszego na rynku, ze
wzgledu na opatentowang. antybakteryjna techuologie  produkeji  widadéow 1 pojemnikow (1 co  jest
potwierdzone badaniami laboratoryinymi wg. 1SO 22196). Deklarujemy bezplatne wyposazenie oddzialow
w kompatybilne pojemniki ( o wlasciwosciach antybakteryjnych ) wielorazowego uzvtku w przypadku
wybrania naszej oferty.

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .
Pytanie 39 — Pakiet Nr 4 .poz.1,2,3,4. Czy zamawiajgcy oczekuje.aby na kazdym wkladzie byla
umieszcezona fabryeznie nadrukowana data waznodei i numer serii? Zamawiajacy ma wowcezas pelng
kontrole nad uzywanym asortymentem pod wzgledem przydatnosci(data waznosdei) 1 identyfikacji(numer
serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawke na oddzialy.
Fabryczaie nadrukowana data waznosci, warunkuje takze, Kontrole nad skutecznoscia i przydatnoscia
filtrow we wkiadzie.
Odpowiedz — Tak, dopuszezamy zaoferowanie takiego rozwiazania .
Pytanie 40 . Pakiet Nr 4 .poz. Prosimy o dopuszezenie drenu.dr.wew.5,6/3000mm.
Odpowiedz — Zamawiajacy nie wie , do ktérej pozyeji pakietu odnosi si¢ pytanie .
Pytanie 41 — Pakiet Nr 4 .poz.7.Prosimy o dopuszezenie drenu. $rowew.5.6/210cm.
Odpowieds - Tak, dopuszczamy .
Pytanie 42 — Pakiet Nr 4 .poz.8.Prosimy o dopuszczenie dreny, Srowew.5,6/210cm.,
Odpowiedz - Tak, dopuszezamy .
Pytanie 43. Pakiet Nr 4 poz.9.Prosimy o dopuszezenie drenu,sr.wew.5,6/300ch.
Odpowicd? — Tak, dopuszezamy .
Pytanie 44 Pakiet Nr 4 .poz.10.Prosimy o dopuszczenie pojemnika do cewnikdéw, posiadajacy zaczep do
unchwytow, o di.38.5em, srednica wew.12em, bez zbednego odkrecanego spodu.
Odpowiedz — Wg SIWZ .
Pytanie 45 -Dotyczy pakietu 4 poz. 1-4 . Czy Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty na wklady
kompatybilne z osprzetem bedacym na wyposarzeniu szpitala typu pojemniki, uchwyty, ktére sa mocowane do
ssakow prozniowych i elektrycznych?

Odpowiedz - Tak, wymagamy .

Pytanie 46 -Dotyczy pakietu 4 poz. 6 .Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pojemnika o pojemnosci
3000ml o barwie bezbarwnej, pozostate pojemnosci pojemnikow o barwie niebieskie;j.

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .
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Pytanie 47 -Dotyczy pakietu 4 poz 9 .\W zwigzku z zaprzestaniem produkcji drenu o dlugosci 370cm o
srednicy wewnetrznej Smm wraz z tgcznikiem, prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie drenu o dlugosci
350cm i $rednicy wewngtrznej Smm oraz facznika w oddzielnym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 48 - Dotyczy pakietu 4 poz 9 . Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 9 lub dopuszczenie
drenu o dtugosci 350cm i tacznika z kontrola sily ssania pakowanych sterylnie w oddzielnym opakowaniu.

Odpowiedz — Nie wydzielamy poz. nr 9 , dopuszczamy zaoferowanie drenu i lgcznika jak w zapytaniu .

Pytanie 49 -Dotyczy pakietu S .Wnosimy o potwierdzenie, iz w pakiecie nr 5 klipsy (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4)
regulq 8 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, ktére sq przeznaczone do implantacji i
chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do dlugotrwalego uzytku zalicza sig do klasy IIb) Zamawiajacy
wymaga¢ bedzie zaoferowania produktow zakwalifikowanych do klasy 1lb.

Odpowiedz — Tak.

Pytanie S0 - Dotyczy formularza ofertowego .Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za wystarczajace
pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietéw, na ktére Wykonawca sktada oferte.

Ad —Tak.

Pytanie 51 - Dotyczy SIWZ . Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spetniony wymaog art. 24 ust. |
pkt 23 ustawy PZP, jesli wykonawca, ktory mie naleiv do #adnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne
o$wiadczenie wraz z oferta.

Ad - Tak, pod warunkiem , ze Wykonawca nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej .

Pytanie 52 - Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy

Paragraf 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy zawiera informacje, ze Zamawiajgcy moze naliczy¢ dostawcy kary
umowne w wysokosci 1% warto$ci brutto zamdwionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednoczesnie Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo zakupu
zastepczego i obcigzenia roznicg w cenie  Wykonawcey.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.] ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, przez
co narusza cywilnoprawng réwnosé stron umowy, gdyz Zamawiajacy za nieterminowo$¢ w ptlatnosciach
zaptaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokosci ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespotu Arbitréw z dnia
24.06.2004 r. sygn. UZP/Z0/0-924/04, ktory stwierdza, iz wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone. Wnosimy zatem o zmiang wysokosci w/w kar umownych do wysokosci 0,1%.

Odpowiedz — Wg SIWZ.
Pytanie 33 - Pakiet 3, poz.1
1.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywe ponizszego fartucha:

Fartuch chirurgiczny jalowy z wikniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m’, repelentnej
dla alkoholi (min. 7 stopien), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazujacym
na barierowo$¢ fartucha. Rekawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakoficzone elastycznym
mankietem, krdj prosty. Z tytu zapinany na rzep o dtugosci min. 15 cm. Pakowany podwdjnie w opakowanie
papier/folia i we wilokning, z co najmniej 2-ma recznikami, na opakowaniu zewnetrznym min. 3
samoprzylepne etykiety. Na wewnetrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i dugosci.
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Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 ¢cmH,0, odpornos¢ na
penetracje mikrobiologiczng - na mokro (1 3) — min. 4,5. Dostepny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymagan.

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .
2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie jako alternatywe ponizszego fartucha:

Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z wiokniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2,
repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopien), taczenie rekawdéw wykonane metodg ultradzwigkowa lub klejone
w obszarze krytycznym, rekaw fartucha zakoficzony mankietem, fartuch po zatozeniu posiada widoczne
oznaczenie stopnia barierowosci, wskaznik odpornosci na penetracje plynow powyzej 65 cm H20 na calej
powierzchni, odporno$é na penetracje mikrobiologiczna na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na calej
powierzchni, opakowanie zawierajace min. 2 szt. recznikow chtonnych, posiadajacy min.2 etykiety
samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan.

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .
Pytanie 34 -Pakiet 3, poz.2

I. Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z wldkniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2. repelentnej dla
alkoholi (min. 7 stopien), wzmocniony folig na rekawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnieni 96
g/m2, laczenie rekawdw wykonane metodg ultradzwigkowa lub klejone w obszarze krytycznym, re¢kaw
fartucha zakonczony mankietem, fartuch po zalozeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowosci.
wskaznik odpornosci na penetracje ptyndw powyzej 125 cm H2O w obszarze wzmocnieft i powyzej 65 cm
H20 poza obszarem wzmacnien, odpornos¢ na penetracje mikrobiologiczng na mokro (Barrier Index) min. 5,5
na cafej powierzchni, opakowanie zawierajace min. 2 szt. rgcznikow chtonnych, posiadajacy min.2 etykiety
samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagaii.

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

2. Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawetnopodobnej wiokniny poliestrowo-
celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 o/m’, posiadajacy dodatkowe polietylenowe wzmocnienia
w przedniej czesci fartucha i rgkawach. Dla obszaru niewzmocnionego wytrzymatos$¢ na rozerwanie na sucho i
na mokro min. 215 kPa oraz dla obszaru wzmocnionego - penetracja wody min. 120 ecm H,O, wytrzymatos¢
na rozerwanie na sucho i na mokro min. 320 kPa. Zakladany z mozliwoscia zachowania sterylnych plecéw
oraz z duza regulacja dopasowania fartucha za pomocg dtugiego rzepu o dlugosci min. 15 cm. Pakowany
w opakowanie podwdjne: zewnetrzne papierowo-foliowe oraz wewnetrzne wiokninowe z 2 recznikami. Na
opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzajace
spelnienie wymagan.

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .
Pytanie 55 -Pakiet 3, poz.3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych ubran operacyjnych o gramaturze
42¢/m2, sktadajacych sie z osobno pakowanej koszulki operacyjnej i spodni operacyjnych. Ubranie wykonane
jest z wielowarstwowej wilokniny typu SMS - oddychajgcego, miekkiego i wyjatkowo wygodnego materiatu.
Koszulka posiada krotkie rekawy. Wyciecie wokol szyi w ksztalcie litery V wykonczono welurowa lamowka.
Koszulka wyposazona jest w 3 praktyczne kieszenie. Spodnie wyposazono w tasme do regulacji rozmiaru,
oraz pojedyncza kieszen z tytu. Zaréwno spodnie jak i koszulka posiadaja wszywke z rozmiarem. Rozmiary
XS-XLL. Kolor niebieski. Opakowanie: 25 koszulek/spodni w torbie foliowej, 4 x 25 szt. w kartonie
zbiorczym. Parametry zgodne z EN 13795. '
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Odpowiedz — Tak , dopuszczamy .
Pytanie 56 - Pakiet nr 1

1. Pakiet nr 1 - Pozycja 18 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania igly pakowanej a’ 25
sztuk — z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilosci? Pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

2. Pakiet nr 1 - Pozycja 19 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu do wkhucia
centralnego o nastepujgcym sktadzie:
4 x tupfery gazowe, wielkosci sliwki
1 x kleszezyki plastikowe, 14 cm
1 x peseta plastikowal2,5 cm
1 x strzykawka Luer Lock 10 ml
I x igla podskérna zielona 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm — zakrzywiony- zapakowany
1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm
6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 ¢m
1 x metalowy iglotrzymacz Derf [3 cm
1 x nieprzylepna , barierowa serweta z wiokniny, 45 cm x 75 cm
1 x serweta 2-czgsciowa (sktada si¢ z 2 oddzielnych serwet) z regulacjg otworu, barierowa serweta
z wliokniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze min.54 g/m?, otwor przylepny
1 x igta podskorna, rozowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 57 - Pakiet nr 1 - Pozycja 20 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu,
w ktorym serweta na stof narzedziowy dwuwarstwowa (owinigcie pakietu) jest w rozmiarze 75x90cm (zamiast
75x45cm), imadto chirurgiczne typu Mayo-Hegar jest w rozmiarze 16cm (zamiast 14cm), kleszczyki
plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) sg w rozmiarze 19cm (zamiast 24cm) — pozostaty sklad
i parametry sa zgodne w wymaganiami siwz?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 58 -Pakiet nr 1 - Pozycja 21 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu,
w ktorym kleszczyki plastikowe proste sa w rozmiarze 24cm (zamiast 14cm), podklad chtonny jest
w rozmiarze 60x90cm — pozostaly skiad i parametry sa zgodne w wymaganiami siwz?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 59 - Pakiet nr 1 - Pozycja 24 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu
do porodu, w ktorym podktad chtonny jest w rozmiarze 60x90cm, zaciski do pepowiny sa w rozmiarze 53mm
oraz wkitadki higieniczne dla potoznicy i noworodka sa w rozmiarze 12x33cm — pozostaty sktad i parametry
sg zgodne w wymaganiami siwz?

Odpowiedz — Tak, dopuszezamy .

Pytanie 60 - Pakiet nr 1 - Pozycja 25 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ zaoferowania recznikow

celulozowych w opakowaniach a’2szt (op. handlowe 25x’2szt.) — z odpowiednim przeliczeniem ilosci za op.
a’2szt.?
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Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 61 -Pakiet nr 1 - Pozycja 26-30 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢é zaoferowania serwet
2-warstwowych PP/PE o gramaturze min. 55g/m2?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 62 - Pakiet nr 1 - Pozycja 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢
zaoferowania podkladki z portem w rozmiarze 8x8cm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 63- Pakiet nr 1 - Pozycja 37 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu w skfad
ktorego wehodzi opatrunek piankowy o grubosei 1,6cm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 64 - Pakiet nr 1 - Pozycja 38 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ zaoferowania zestawu w sktad
ktorego wehodza 2 opatrunki piankowe 12,5x1,6cm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 65 - Pakiet nr 2- Pozycja 1-10 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawow,
w skiad ktorego wchodzi stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm (zamiast
60x80cm)?

Odpowiedz — Tak, dopuszezamy .

Pytanie 66 - Pakiet nr 2 - Pozycja 1 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu, w skiad
ktorego wchodza 2 serwety w rozmiarze 75x90cm ze wzmocnieniem 36x90cm (zamiast 45x60cm)?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 67 - Pakiet nr 2 - Pozycja 7 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu, w sktad
ktorego wchodzi ostona na konczyne w rozmiarze 35x80cm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 68 - Pakiet nr 2 - Pozycja 9 — czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania serwety gtownej
2-warstwowej PP/PE o gramaturze min. 55g/m2 z padem chtonnym w obszarze krytycznym o tgcznej
gramaturze min. 110g/m2?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 69 - Pakiet nr 2 - Pozycja 10 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu bez
serwety pomocniczej 150x100cm - pozostaty sktad i parametry sg zgodne w wymaganiami siwz?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
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Pytanie 70 - Pakiet nr 2 — Wymogi dla zestawow — dotyczy pozycji 1-10 — czy Zamawiajacy dopusci

mozliwos¢ zaoferowania:
Sterylne oblozenia wykonane z dwuwarstwowej pelnobarierowej widkniny ( film polietylenowy 1
hydrofilowa warstwa widkniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.
Posiada dodatkowy obszar wzmocniew z widkniny polipropylenowej (pad) o lgcznej gramaturze 110
g/m2. Kazdy zestaw musi posiadaé informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci 2 naklejek
do umieszczenia w karcie pacjenta. Chionno$é, zdolnosé do absorpcji dla warstwy zewnetrznej,
material podstawowy bez wzmocnienia min, 135ml/m2, material wzmocnietr min. 384 mil/m2.
Odpornosé na przenikanie cieczy >200 cm H20, wytrzymalo$¢ na wypychanie na sucho i mokro:
obszary niewzmocnione > powyzej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odpornosé na
przenikanie drobnoustrojow na mokvo — BI=6

Odpowiedz — Tak, dopuszezamy .

Pytanie 71 - Pakiet nr 3 - Pozycja 1-2 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania fartuchow
chirurgicznych wykonanych z widkniny typu SMS?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 72 - Pakiet nr 3 - Pozycja 1-2 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania fartuchow
chirurgicznych owinietych dodatkowo we widkning typu SMS?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 73 - Pakiet nr 3 - Pozycja 1 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania fartuchéw
chirurgicznych o odpornosci na rozerwanie na sucho i na mokro min. 138 kPa?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 74 - Pakiet nr 3 - Pozycja 2 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania fartuchow
chirurgicznych posiadajgcych nieprzemakalne wzmocnienia w ¢zesci przedniej i rekawach o gramaturze min.

41g/m27?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 75 - WZOR UMOWY:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisOw umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego
paragrafu regulujacego skutki wystapienia sity wyzszej majacej wplyw na realizacje obowiazkow
wynikajgcych z faczacej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Sila Wyisza

e Strony umowy zgodnie z postanawiaja, Ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie
mogly uniknaé bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

e Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity wyzszej,
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania
sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowiazan
wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy, i S$rodki przedsigwzigte, aby te
konsekwencje zlagodzié.

e Strona., ktora dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowiazana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
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jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjgcia wszelkich dziatan zmierzajacych do
wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

e  QObowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww. obowigzki nie
sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedluzeniu o okres dzialania sity wyzszej. W
czasie istnienia utrudnien w wykoananiu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegolnoscei nie
nalicza sie przewidzinaych kar umownych ani nie obcigza si¢ drugiej strony umowy kosztami
zakupow interwenycjnych.

e W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg si¢
dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze stron moze
rozwiagza¢ umowe ze skutkiem natychmastowym w czesci objetej dziataniem sity wyzszej.
Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wprowadzenie powyzszej regulacji pozwoli na jednoznaczne okreslenic obowiazkow stron w przypadku
wystapienia sity wyzszej. Wskaza¢ bowiem nalezy, iz sita wyzsza traktowana jest jako jedna z przestanek
wylaczajacych odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, a wigc roéwniez umozliwiajacych wykonawcy
uwolnienie si¢ od ponoszenia odpowiedzialnosci za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie tej umowy,
w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakze w celu zapewnienie

ochrony intereséw obu stron umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej wprowadzenie

Odpowiedz - Wg SIWZ.
7 powazaniem
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Sprawe prowadzi: Sekcja Zamowien Publicznych , tel.: 29 746 37 03
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